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Kapitel 1
Einleitung
Obwohl der Chemiker immer mit einer großen Anzahl an Moleku¨len experimen-
tiert, ist seine Denkweise stark an die modellhafte Vorstellung einzelner Moleku¨le
angelehnt. Das Ergebnis seiner Experimente wird auch heutzutage noch mit spektro-
skopischen Methoden verifiziert, bei denen eine Mittelung u¨ber eine große Anzahl an
Teilchen erfolgt. In den letzten 20 Jahren wurden eine Reihe von Techniken entwi-
ckelt, um die individuellen Eigenschaften einzelner Moleku¨le experimentell zuga¨ng-
lich zu machen. Durch die Entwicklung des Rastertunnelmikroskops [1] war es erst-
mals mo¨glich, detaillierte Bilder von einzelnen Atomen und Moleku¨len auf Metall-
oberfla¨chen [2] zu erhalten. Auf der Seite der optischen Spektroskopie galt die gan-
ze Anstrengung dem U¨berwinden der inhomogenen Verbreiterung von Fluoreszenz-
und Absorptionsspektrum. Mit Techniken wie Fluoreszenzlinienverschma¨lerung [3],
Lochbrennen [4] oder Photonen-Echo [5] konnten Einblicke in die, unter der breiten
Absorptionsbande versteckten, Feinstruktur der Spektren gewonnen werden. Im Jah-
re 1989 gelang dann die Detektion des Absorptionssignals eines einzelnen, in einer
festen Matrix immobilisierten, Moleku¨ls bei kryogenen Temperaturen [6, 7]. Jedoch
erforderte dieses Experiment eine anspruchsvolle Doppelmodulationstechnik. Wegen
des hohen apparativen Aufwands setzte sich schnell die weit einfachere Technik der
Fluoreszenzanregung und Detektion [8] einzelner Moleku¨le durch. Die anfa¨ngliche
Detektion einzelner Moleku¨le u¨ber ihre Absorption, wie auch u¨ber deren Fluores-
zenz, setzte schmale Absorptionslinien voraus, die man nur bei tiefen Temperaturen
erha¨lt. Die hohe spektrale Sensitivita¨t der Absorptionslinie erlaubte den Einsatz
eines einzelnen Moleku¨ls als Sonde fu¨r seine lokale Umgebung [9, 10]. Als Sonde
reagiert das einzelne Moleku¨l durch spektrale Verschiebungen seiner Absorptions-
linie, wie es am Beispiel des Stark Effekts gezeigt wurde [11, 12]. Neben der Rolle
als Reporter fu¨r die lokale Umgebung bescha¨ftigten sich andere Untersuchungen mit
den photophysikalischen und quantenoptischen Eigenschaften einzelner Moleku¨le,
1
2wie Bunching [13], Antibunching [14] oder den Fluoreszenzlebenszeiten [15].
Der Weg zur Entwicklung der Einzelmoleku¨lspektroskopie bei tiefen Temperaturen
war begleitet von den Anstrengungen die Konzentration fu¨r spektroskopische Un-
tersuchungen bei Raumtemperatur immer weiter zu reduzieren. Im Gegensatz zu
den starren Aromaten, die anfangs in den Experimenten bei tiefen Temperaturen
Verwendung fanden, kamen in den Untersuchungen bei Raumtemperatur von An-
fang an biologische Probensysteme zum Einsatz. Proteine, DNA oder Lipide zeigen
jedoch selten genug Fluoreszenz, um sie detektieren zu ko¨nnen. Der Einsatz von
Markierungstechniken durch fluoreszierende Farbstoffe erlaubte jedoch schon 1976
die Einzelteilchendetektion [16]. Wa¨hrend damals noch sehr viele Fluorophore pro
Teilchen zum Einsatz kamen, mo¨chte man heute mo¨glichst minimalinvasiv in die
Biologie des Probensystems eingreifen. Der urspru¨ngliche Weg zur Detektion einzel-
ner Moleku¨le bei Raumtemperatur fu¨hrte u¨ber den Einsatz von Durchflusskapillaren,
bei denen durch verbesserte Detektions- und Anregungstechniken die Konzentration
immer weiter gesenkt werden konnte. Ausgehend von anfangs 22000 Rhodamin 6G
Moleku¨len [17] war der Schritt zur Detektion eines einzelnen Phycoerythrin Mo-
leku¨ls [18, 19] mit einer Fluoreszenzintensita¨t von ca. 25 Rhodamin 6G Moleku¨len
ein weiterer Meilenstein zur Detektion einzelner Fluorophore. Die Verwendung im-
mer kleinere Anregungs- und Detektionsvolumina, wie auch die zeitlich verzo¨gerte
Detektion des Fluoreszenzsignals vom instantan auftretenden Ramansignal, erlaubte
schließlich die Trennung des Untergrundsignals von der Fluoreszenz eines einzelnen
Moleku¨ls [20, 21, 22]. Die erste mikroskopische Detektion eines einzelnen Moleku¨ls
bei Raumtemperatur fand 1993 statt [23, 24, 25, 26]. Im Gegensatz zur spektralen
Isolierung einzelner Moleku¨le bei tiefen Temperaturen wird bei der mikroskopischen
Abbildung die Fluoreszenz nun ra¨umlich aufgelo¨st. Der Einsatz der bereits fru¨her
vorgestellten NSOM-Technik (Near-field Scanning Optical Microscope) fu¨hrte da-
bei zu einer weiteren Reduktion des Anregungsvolumens und der untergrundarmen,
nun mikroskopischen, Abbildung einzelner Moleku¨le. Die technisch anspruchsvolle
Nahfeldmikroskopie durch NSOM wurde schon bald durch TIR (Total Internal Re-
flection) [27] und die Fernfeldmikroskopie einzelner Moleku¨le erga¨nzt. Bei den Fern-
feldtechniken, kam neben der Weitfeldanregung [28, 29, 30, 31], auch die konfokale
Mikroskopie zum Einsatz [32].
Der erleichterte Zugang zur Einzelmoleku¨lspektroskopie bei Raumtemperatur kam
vor allem biologisch motivierten Fragestellungen zugute. So spielen bei den Raum-
temperaturuntersuchungen nicht nur die photophysikalischen Eigenschaften des
fluoreszierenden Reportermoleku¨ls eine Rolle. Ebenso versucht man aus dem
Fluoreszenzverhalten auf Vorga¨nge des gelabelten Systems zu schließen. Durch Kolo-
kalisation gelabelter ATP-Moleku¨le und gelabelter Motorproteine auf einer Proben-
3oberfla¨che konnte so der Umsatz eines einzelnen ATP zu ADP nachgewiesen wer-
den [27]. Selbst die Bewegungsschritte von Motorproteinen [33, 34] oder die Rotation
einer gelabelten F1-ATPase [35, 36] bei der Synthese/Hydrolyse von ATP, konnte
beobachtet werden. Die Einzelmoleku¨lmikroskopie brachte auch erstmals Einblicke
in die Kinetik eines einzelnen Enzyms. An der Cholesterin Oxidase [37], Lactat
Dehydrogenase [38, 39] oder Staphylococcal Nuclease [40] konnten die fu¨r einzelne
Moleku¨le typische Heterogenita¨ten in den Geschwindigkeitskonstanten gezeigt wer-
den. Andere Experimente bescha¨ftigten sich mit der Diffusion von einzelnen Teil-
chen in zellula¨ren Medien. Durch das Markieren mit kleinen Farbstoffmoleku¨len
kann, fast ungesto¨rt durch den Label, diese Diffusion untersucht werden. So stellt
die Charakterisierung der Diffusion von fluoreszenzgelabelten Lipiden in einer Phos-
pholipidmembran [41, 42] ein wichtiges Experiment zum Versta¨ndnis der Transport-
vorga¨nge in Zellmembranen dar. Die Beobachtung einzelner AAV Viren auf ihrem
Infektionsweg durch die Zellmembran bis hinein in den Zellkern [43] ist ein weite-
res scho¨nes Beispiel fu¨r die biologische Relevanz der Einzelmoleku¨lmikroskopie bei
Raumtemperatur.
Diese hier aufgelisteten Experimente stellen nur einen sehr kleinen Auszug der in
den vergangenen Jahren untersuchten Probleme dar. In allen Beispielen konnte die
Einzelmoleku¨lspektroskopie einen wesentlichen Beitrag zur Aufkla¨rung leisten. Den
meisten dieser Experimente ist jedoch gemeinsam, dass das zu untersuchende Tar-
get stets u¨ber einen Fluoreszenzmarker gelabelt werden musste. Es sind jedoch auch
Proteine bekannt, die in ihrer nativen Form u¨ber eine chromophore Gruppe verfu¨gen,
die ausreichend Fluoreszenz zeigt, um im Einzelmoleku¨lexperiment detektiert wer-
den zu ko¨nnen. Das GFP (Green Fluorescent Protein) ist wohl der bekannteste
Vertreter dieser Proteine. Seine Beliebtheit hat es seiner Fluoreszenz ohne externe
Kofaktoren zu verdanken [44, 45]. Diese Eigenschaft ermo¨glicht den direkten Einsatz
des GFPs als Label eines nicht zur Fluoreszenz befa¨higten Proteins [46, 47]. Auch
Enzyme mit Flavin-Adenin-Dinukleotid (FAD) als prosthetische Gruppe sind der
Einzelmoleku¨lspektroskopie ohne externen Label zuga¨nglich [37].
In dieser Arbeit kommt die Einzelmoleku¨lspektroskopie fu¨r Untersuchungen an
Protein-Pigment-Komplexen zum Einsatz, die fu¨r die Photosynthese eine wichtige
Rolle spielen. Auch diese Proteine sind ohne zusa¨tzliche Markierung mit einem Farb-
stoff der Einzelmoleku¨lspektroskopie zuga¨nglich. Sie bilden die zur Photosynthese
notwendigen Lichtsammelkomplexe in Pflanzen und Bakterien. Lichtsammelkom-
plexe dienen als Antennen, um das eingestrahlte Sonnenlicht effektiv zu absorbieren
und die so gewonnene Energie in das Reaktionszentrum des Photosystems zu lei-
ten. Trennt man die Lichtsammelkomplexe vom Reaktionszentrum ab, dann muss
die Anregungsenergie auf den chromophoren Gruppen, wie Chlorophyll oder Bak-
4teriochlorophyll, u¨ber Fluoreszenz abgegeben werden. U¨ber diese Fluoreszenz sind
sie der Einzelmoleku¨lspektroskopie zuga¨nglich. Angespornt durch die Erfolge in der
Nahfeldmikroskopie wurden sehr fru¨h erste Untersuchungen an kompletten Thyla-
koidmembranstu¨cken der Gru¨nalge Chlamydomonas reinhardtii durchgefu¨hrt [48].
Durch eine Mutation konnte in dieser Alge die Bildung des Photosystems I , II und
der ”core”-Antennen unterbunden werden und die membranverankerten Lichtsam-
melkomplexe ließen sich so u¨ber Fluoreszenz abbilden. Erst 1997 erfolgten Untersu-
chungen an einzelnen, isolierten, bacteriochlorophyllhaltigen Lichtsammelkomplexen
des Typs LH II aus dem Purpurbakterium Rhodopseidomonas acidophila [49]. De-
taillierte Untersuchungen bei tiefen Temperaturen zeigen an diesen Lichtsammel-
komplexen strukturelle Unterschiede, die sich auf die spektroskopischen Eigenschaf-
ten des Systems auswirken [50, 51, 52].
Neben den membranverankerten Lichtsammelkomplexen des Photosystems I und
II kommt in prokaryotischen Cyanobakterien und eukaryotischen Rotalgen ein wei-
teres Lichtsammelsystem, das Phycobilisom, vor. Das Phycobilisom ist ein Kom-
plex aus unterschiedlichen Proteinen mit kovalent angebundenen Chromophoren,
die Phycobiliproteine genannt werden. Das Phycobiliprotein Allophycocyanin konn-
te 1995 erstmals nahfeldmikroskopisch abgebildet werden [53]. Erste photophysika-
lische Untersuchungen fanden am Phycobiliprotein B-Phycoerythrin statt. Wu et
al. [54] konnten in diesem Protein-Pigment-Komplex mit 34 Chromophoren durch
”One-Step-Photobleaching” eine exzitonische Kopplung zwischen den Chromopho-
ren nachweisen. Auch im trimeren Allophycocyanin mit seinen sechs Chromophoren
kann eine starke Kopplung beobachtet werden [55]. Anders als im B-Phycoerythrin
ist die Kopplung im Allophycocyanin nicht auf das ganze System ausgedehnt sondern
beschra¨nkt sich auf jeweils zwei, ra¨umlich benachbarte Chromophore.
Ein weiteres Phycobiliprotein ist das Phycoerythrocyanin (PEC). Im Vergleich zu
den bisher einzelmoleku¨lspektroskopisch untersuchten Biliproteinen besitzt das PEC
zwei chemisch verschiedene Chromophore mit unterschiedlichen photophysikalischen
und photochemischen Eigenschaften. In dieser Arbeit findet deshalb eine detaillierte
photophysikalische Charakterisierung dieser Chromophore statt. Neben den spek-
troskopischen Untersuchungen mit konventionellen Techniken, geben Untersuchun-
gen an einzelnen PEC-Einheiten erstmals einen Einblick in die Heterogenita¨ten des
Systems. Diese ko¨nnen besonders eindrucksvoll am Energietransferverhalten einer
monomeren PEC Einheit herausgestellt werden. Eine ausfu¨hrliche Einfu¨hrung zu
diesem Pigment-Protein-Komplex findet sich zu Beginn des Kapitels 5. Alle ande-
ren Kapitel stellen die Grundlagen zu den hier gemachten Untersuchungen heraus.
Im Detail gliedert sich diese Arbeit wie folgt:
In Kapitel 2 werden die photophysikalischen und experimentellen Grundlagen zur
5Detektion einzelner Moleku¨le vorgestellt. Neben den bereits in vielen Arbeiten be-
handelten Prozessen der Absorption und Relaxation wird ein U¨berblick u¨ber die
Statistik der Emission und eine ausfu¨hrliche Betrachtung der Photostabilita¨t von
fluoreszenten Farbstoffen gegeben. Bei der Beschreibung der experimentellen Grund-
lagen werden die theoretischen Limitierungen der mikroskopischen Abbildung ein-
zelner Moleku¨le besprochen und die unterschiedlichen Techniken dazu vorgestellt. In
Kapitel 3 wird der Polarisation von Licht besondere Bedeutung zugemessen. Sowohl
einzelne Moleku¨le, als auch Ensemble von Moleku¨len zeigen eine starke Dynamik
die zur A¨nderungen der Polarisation der Fluoreszenz fu¨hren. Ebenso fu¨hren die
experimentellen Bedingungen zu einer Reihe interessanter Effekte, die bei der Inter-
pretation der Messdaten beru¨cksichtigt werden mu¨ssen. In Kapitel 4 wird die expe-
rimentelle Versuchsanordnung beschrieben. Neben den konfokalen Mikroskopen zur
Untersuchung einzelner Moleku¨le bei Raum- und Tieftemperatur wird auch der Ver-
suchsaufbau zur schnellen Spektroskopie am Phycoerythrocyanin beschrieben. Das
darauf folgende Kapitel 5 gibt, wie bereits erwa¨hnt, am Anfang eine Einfu¨hrung in
den Lichtsammelkomplex PEC. Im Anschluss werden die Ergebnisse der einzelnen
Experimente dargestellt. Neben den photophysikalischen Parametern, wie Fluores-
zenzquantenausbeute, Fluoreszenzlebenszeit, spektralen Eigenschaften und Photo-
bleichverhalten wird an einzelnen PEC-Monomeren der intramolekulare Energie-
transfer untersucht. Dabei zeigt sich, dass der Energietransfer in monomerem PEC
signifikant vom Energietransfer, der im Ensemble durch den Fo¨rstermechanismus
beschrieben wird, abweicht. Durch Monte-Carlo Simulationen zum Energietransfer
in monomerem PEC kann dabei gezeigt werden, dass sich diese Diskrepanz durch
Heterogenita¨ten in den photophysikalischen Parametern von PEC erkla¨ren la¨sst.
Kapitel 2
Grundlagen der
Einzelmoleku¨lspektroskopie
Die Grundlagen der Einzelmoleku¨lspektroskopie gliedern sich vornehmlich in zwei
Teilbereiche auf. Da die Spektroskopie einzelner Moleku¨le u¨ber deren Fluoreszenz er-
folgt, bilden die photophysikalischen Parameter eines einzelnen Moleku¨ls die Grund-
lage zur Realisierung der Detektion. Die Detektionstechnik und die damit verbunde-
ne Optik mit ihren physikalischen Grenzen stellen den zweiten wichtigen Teilbereich
dar. Auf beides wird in diesem Kapitel eingegangen.
2.1 Photophysik einzelner Moleku¨le
Optische U¨berga¨nge in Farbstoffmoleku¨len ko¨nnen durch das Jablonski Termschema
dargestellt werden (siehe Abbildung 2.1a). Vielfach findet man dieses Termschema
in einer vereinfachten Darstellung, in der es auf ein Drei-Niveau-System reduziert ist
(siehe Abbildung 2.1b). Die Raten k fu¨r die einzelnen U¨berga¨nge stellen dabei die
Geschwindigkeitskonstanten dar. Die einzelnen Prozesse ko¨nnen somit, in Abha¨ngig-
keit vom Verha¨ltnis der Geschwindigkeitskonstanten, in Konkurrenz zueinander tre-
ten. Die einzelnen Teilschritte, die zur Absorption (k12), Fluoreszenz (krad) und
Phosphoreszenz (k32) fu¨hren, werden in diesem Kapitel na¨her beschrieben. Auch
auf die strahlungslosen Relaxationskana¨le kvr, kIC und k32 wird eingegangen. Die
Raten fu¨r die unterschiedlichen Prozesse, die zur Relaxation eines Moleku¨ls fu¨hren,
bestimmen weitere photophysikalische Parameter wie Fluoreszenzquantenausbeute
und das Sa¨ttigungsverhalten der Fluoreszenz. In diesem Kapitel wird ebenfalls die
Statistik der Fluoreszenz einzelner Moleku¨le beschrieben und die Hauptursache fu¨r
das Photobleichen vorgestellt.
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Abbildung 2.1: a) Jablonski Termschema mit allen fu¨r die Fluoreszenzspektroskopie wich-
tigen Populationsraten. Im Detail sind dies die Absorptionsrate k12, die Schwingungsrela-
xation kvr, interne Konversion kIC, der U¨bergang ins Triplettsystem k23, die Phosphores-
zenzrate k32 und die Fluoreszenzrate krad. b) Drei-Niveau-System des unter a) dargestellten
Termschemas. Bei dieser Darstellung reduziert man das System allein auf die elektronischen
U¨berga¨nge. Die Zusta¨nde |1 >,|2 > und |3 > entsprechen den Zusta¨nden S0,S1 und T1.
2.1.1 Absorption
Der Ausgangspunkt fu¨r die Beschreibung des Absorptionsprozesses sind Farbstoff-
moleku¨le, die sich im thermischen Gleichgewicht befinden. Nach der Bolzmannver-
teilung ist bei allen Schwingungen der Grundzustand des elektronischen Grund-
zustands S0 am ho¨chsten populiert. Die Population ho¨herer Schwingungszusta¨nde
ist bei Raumtemperatur vernachla¨ssigbar. Durch die Absorption eines Lichtquants
wird das einzelne Moleku¨l vom Grundzustand S0 in den ersten elektronisch ange-
regten Zustand S1 gebracht. Die Rate k12[s
−1] fu¨r den U¨bergang von S0 nach S1
entspricht dabei dem Produkt aus der Photonenflussdichte ρ(ν)[s−1m−2] und dem
Absorptionsquerschnitt des Moleku¨ls σ12(ν)[m
2]:
k12(ν) = σ12(ν)ρ(ν) (2.1)
Die Frequenzabha¨ngigkeit der Photonenflussdichte ist durch die spektrale Charak-
teristik der Anregungsquelle bedingt. Aus apparativer Sicht ist die Intensita¨t I der
Anregungsquelle ein leicht zuga¨nglicher Parameter. Fu¨r monochromatisches Licht
kann die Photonenflussdichte direkt aus ρ = I/hν erhalten werden. Den Absorp-
tionsquerschnitt kann man mit einer virtuellen aktiven Fla¨che des Moleku¨ls verglei-
chen. Diese Fla¨che stellt ein Maß fu¨r die Fa¨higkeit eines Moleku¨ls zur Absorption
eines Photons dar. Man erha¨lt den Absorptionsquerschnitt direkt aus dem molaren
dekadischen Extinktionskoeffizienten ²(ν)[m2/mol][56]:
σ12(ν) =
log 10²(ν)
NA
, (2.2)
8wobei NA die Avogadrokonstante ist. Als Maß fu¨r die Absorptionswahrscheinlichkeit
wird aus der quantenmechanischen Beschreibung die Oszillatorsta¨rke f definiert [57].
Sie ist proportional dem aus der Quantenmechanik zuga¨nglichem Betragsquadrat des
U¨bergangsdipolmoments 〈Ψm|dˆ|Ψn〉 (h: Plancksches Wirkungsquantum, me: Elek-
tronenmasse, e: Elementarladung, ν: Absorptionsfrequenz):
f =
8pi2meν|〈Ψm|dˆ|Ψn〉|2
3he2
(2.3)
Die Oszillatorsta¨rke f stellt ein Maß fu¨r die Sta¨rke des U¨bergangs vom Zustand n
in den Zustand m dar. Mit den Wellenfunktionen des Anfangs- und Endzustands
la¨sst sie sich direkt bestimmen. Eine direkte Verknu¨pfung zwischen dieser quanten-
mechanischen Definition und den experimentell zuga¨nglichen Parametern ist u¨ber
folgende Beziehung mo¨glich:
f =
4pi²0c
e2
∫
σ(ν)dν (2.4)
2.1.2 Relaxationsprozesse
Nach der elektronischen Anregung in einen Schwingungszustand des ersten elektro-
nisch angeregten Zustands S1 strebt das System wieder in Richtung des thermischen
Gleichgewichts. Im Folgenden werden die in Abbildung 2.1a dargestellten Prozesse
dazu na¨her erla¨utert.
Ein Vergleich des Absorptionsspektrums mit dem korrespondierenden Fluoreszenz-
spektrum eines Farbstoffmoleku¨ls in kondensierter Phase zeigt, dass das Fluores-
zenzspektrum zu niedrigeren Energien verschoben ist (Stokes Shift). Dies beruht
darauf, dass zwischen der Absorption und der Emission der Energie, weitere Prozes-
se stattfinden, um den U¨bergang in den elektronischen Grundzustand zu erreichen.
Durch den U¨bergang nach dem Franck-Condon-Prinzip befindet sich das Moleku¨l
nach der Anregung in einem Schwingungsniveau des ersten elektronisch angeregten
Zustands. Durch Sto¨ße mit der Umgebung (z.B. Lo¨semittel) gibt das Moleku¨l seine
Energie innerhalb von 10−12 s bis 10−9 s an diese ab. Bei diesem Vorgang spricht
man von der Schwingungsrelaxation, die mit einer charakteristischen Rate kvr er-
folgt. Bei entsprechenden Stoßpartnern kann dieser Relaxationsprozess bis in den
elektronischen Grundzustand fu¨hren (interne Konversion, kIC). In Fluoreszenzfarb-
stoffen ist die Energiedifferenz von S0 nach S1 so groß, dass die Wahrscheinlichkeit
einen entsprechenden Stoßpartner fu¨r den Prozess der internen Konversion zu finden
sehr gering ist. Dies hat eine gro¨ßere Verweildauer im Schwingungsgrundzustand des
ersten angeregten Zustands zur Folge.
9Im Schwingungsgrundzustand von S1 tritt als direkter Konkurrenzprozess zur inter-
nen Konversion die Relaxation unter Emission eines Photons mit der Geschwindig-
keitskonstante krad (reziproke, natu¨rliche Fluoreszenzlebenszeit) auf. Diese la¨sst sich
aus experimentell leicht zuga¨nglichen Parametern, wie Fluoreszenzspektrum f(ν)
und Absorptionsspektrum ²(ν), abscha¨tzen [58] :
krad =
8pin20ln10
c2NA
∫
f(ν)dν∫
ν−3f(ν)dν
∫
²(ν)ν−1dν (2.5)
Die Energie des Fluoreszenzphotons entspricht der Energiedifferenz zwischen
Schwingungsgrundzustand des ersten elektronisch angeregten Zustands und dem,
ebenfalls durch das Franck-Condon-Prinzip selektierten, Schwingungsniveau des
elektronischen Grundzustands S0.
Ein weiterer Kanal fu¨r die Depopulierung des ersten elektronisch angeregten Zu-
stands S1 ist der unter Spinumkehr stattfindende U¨bergang in den energetisch nied-
riger liegenden Triplettzustand T1 des Farbstoffs (k23). Unter Abgabe eines Phos-
phoreszenzphotons kann aus diesem Zustand, erneut unter Spinumkehr, in den
Grundzustand S0 gewechselt werden (k32). Der Wechsel zwischen Singulett- und
Triplettsystem wird Intersystem-Crossing (ISC) genannt.
2.1.3 Fluoreszenzlebenszeit
Die gesamte Depopulierung des Singulett S1-Zustands ist gegeben durch die Raten-
konstante ktot:
ktot = k23 + kIC + krad (2.6)
Bei der experimentellen Bestimmung der Ratenkonstanten ktot (vgl. Kapitel 5.2)
folgt die zeitliche Abnahme der Fluoreszenzintensita¨t der Depopulierung des S1-
Zustands:
I(t) = I(0)e−
t
τ mit τ = k−1tot (2.7)
Fu¨r den in Gleichung 2.7 angenommenen Fall eines monoexponentiellen Zerfalls-
gesetzes entspricht die Zerfallskonstante τ der mittleren Fluoreszenzlebenszeit 〈t〉.
Fu¨r komplexere Zerfa¨lle kann die mittlerer Fluoreszenzlebenszeit 〈t〉 aus der mit
dem Fluoreszenzabfall gewichteten Mittelung erhalten werden [59]:
〈t〉 =
∞∫
0
tI(t)dt
∞∫
0
I(t)dt
(2.8)
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Die mittlere Fluoreszenzlebenszeit 〈t〉 bewegt sich fu¨r gute Fluoreszenzfarbstoffe im
Bereich von 1 ns bis 10 ns. Dies impliziert, dass solche Farbstoffe eine sehr kleine
Intersystem-Crossing-Rate k23 und eine vernachla¨ssigbare interne Konversion kIC
besitzen. Ein solcher Farbstoff ist dann in der Lage maximal zwischen 108 bis 109
Photonen pro Sekunde zu emittieren.
2.1.4 Fluoreszenzquantenausbeute
Wie aus Gleichung 2.6 ersichtlich, folgt die gesamte Depopulierung des angereg-
ten Zustands S1 der Ratenkonstanten ktot. Um allein die strahlenden Beitra¨ge der
Fluoreszenz zu quantifizieren, definiert man die Fluoreszenzquantenausbeute φ:
φ =
krad
ktot
(2.9)
Mit der Beziehung aus Gleichung 2.5 und der experimentell ermittelten Fluores-
zenzlebenszeit k−1tot la¨sst sich die Fluoreszenzquantenausbeute gut abscha¨tzen. Die
experimentelle Bestimmung der Fluoreszenzquantenausbeute erfolgt im einfachs-
ten Fall durch den direkten Vergleich mit in der Literatur tabellierten Referenz-
farbstoffen [60]. Dabei wird die Fla¨che des Fluoreszenzspektrums des unbekannten
Farbstoffs mit dem Fluoreszenzspektrum des Referenzfarbstoffs verglichen. Das ge-
naue Vorgehen und die zu beru¨cksichtigenden Parameter finden sich bei der Bestim-
mung der Fluoreszenzquantenausbeute der Untereinheiten des Phycoerythrocyan-
ins in Abschnitt 5.2.2. Neben einer hohen Photostabilita¨t des Fluoreszenzfarbstoffs,
ist fu¨r die Einzelmoleku¨lspektroskopie auch eine hohe Fluoreszenzquantenausbeute
wu¨nschenswert. Wa¨hrend die Photostabilita¨t, durch den Vorgang des Photoblei-
chens, den gesamten Beobachtungszeitraum des Moleku¨ls limitiert, beeinflusst die
Fluoreszenzquantenausbeute die Anzahl der Fluoreszenzphotonen pro Integrations-
intervall. Nur bei einer hohen Fluoreszenzquantenausbeute ist garantiert, dass die
entsprechenden Anregungszyklen auch zum gewu¨nschten Fluoreszenzphoton fu¨hren.
2.1.5 Sa¨ttigungsverhalten
Die Anzahl an Fluoreszenzphotonen, sowohl aus einem einzelnen Moleku¨l, wie
auch aus einer Ensembleprobe, la¨sst sich trotz zunehmender Anregungsintensita¨t I
nicht beliebig steigern. Die Raten der oben vorgestellten Relaxationskana¨le, wie z.B
Fluoreszenz- und Phosphoreszenzrate, fu¨hren zu diesem Sa¨ttigungsverhalten. Die
Fluoreszenzza¨hlrate Rf(I) la¨sst sich als Produkt aus der mittleren Besetzungszahl
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N¯S1 des elektronisch angeregten Zustands, der experimentell zuga¨nglichen Raten-
konstante ktot fu¨r die Entvo¨lkerung von S1 (vgl. Gleichung 2.6) und der Fluores-
zenzquantenausbeute φ aus Gleichung 2.9 beschreiben:
Rf(I) = N¯S1(I)ktotφ (2.10)
Die mittlere Besetzungszahl N¯S1(I) des elektronisch angeregten Zustands S1 ist
aus der Lo¨sung des Ratengleichungssystem erha¨ltlich. Es beschreibt die Be- und
Entvo¨lkerung der einzelnen Zusta¨nde S0, S1 und T1:
−dNS0
dt
= −k12NS0(t) +(k12 + k21)NS1(t) +k31NT1(t)
−dNS1
dt
= +k12NS0(t) −(k12k21 + k32)NS1(t)
−dNT1
dt
= +k23NS1(t) −k31NT1(t)
Betrachtet man die Besetzungszahlen Ni(t) als relative Gro¨ßen und beachtet, dass
die Summe der Besetzungszahlen konstant ist, dann kann man dafu¨r schreiben:
NS0(t) + NS1(t) + NT1(t) = 1. Die mittlere Besetzungszahl N¯S1 erha¨lt man fu¨r den
Gleichgewichtsfall (stationa¨re Lo¨sung), d.h dass
dNS0
dt
=
dNS1
dt
=
dNT1
dt
= 0:
N¯S1(I) =
1
2 + k23k
−1
31 + k21k
−1
12 + k23k
−1
12
(2.11)
Aus Gleichung 2.1 und Gleichung 2.11 erha¨lt man nach Einsetzen in Gleichung 2.10:
Rf(I) =
k21 + k23
2 + k23
k31
+ hν(k21+k23)
σ12I
φ (2.12)
Gleichung 2.12 wird oftmals in Abha¨ngigkeit der maximal erreichbaren Fluores-
zenzza¨hlrate Rf(∞) und der Sa¨ttigungsintensita¨t Is ausgedru¨ckt. Die Sa¨ttigungsin-
tensita¨t ist definiert als Anregungsintensita¨t, bei der genau die Ha¨lfte der maximalen
Fluoreszenzrate erreicht wird. Rf(∞) und Is sind direkt aus Gleichung 2.12 erha¨lt-
lich:
Is =
hν(k21 + k23)
σ12(2 +
k23
k31
)
Rf(∞) = k21 + k23
2 + k23k
−1
31
φ
Die Fluoreszenzrate Rf(I) la¨sst sich somit kompakt schreiben als:
Rf(I) = Rf(∞) 1
1 + Is
I
= Rf(∞)
I
Is
1 + I
Is
(2.13)
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In Abbildung 2.2 ist ersichtlich, dass fu¨r Anregungsleistungen I ¿ Is die Fluores-
zenzza¨hlrate Rf(I) na¨herungsweise linear mit der Anregungsleistung I steigt. Fu¨r
diesen Fall vereinfacht sich Gleichung 2.13 unter Verwendung von Gleichung 2.1 zu:
Rf(I) = σ12I
1
hν
= k12 (2.14)
Fu¨r ho¨here Anregungsleistungen I na¨hert sich die Fluoreszenzza¨hlrate Rf(I) der
maximal erreichbaren Za¨hlrate R∞ asymptotisch an.
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Abbildung 2.2: Intensita¨tsabha¨ngigkeit der Fluoreszenzza¨hlrate Rf(I). Die Fluoreszenzrate
na¨hert sich fu¨r hohe Anregungsleistungen der maximalen Fluoreszenzza¨hlrate Rf(∞) an.
2.1.6 Photonenstatistik
Wie bereits oben erwa¨hnt, erfolgt die Detektion einzelner Moleku¨le u¨ber deren
Fluoreszenz. Aus der zeitlichen Verteilung dieses Fluoreszenzsignals kann man
zusa¨tzliche Informationen erhalten. Wie spa¨ter im Kapitel 5.4.2 gezeigt, lassen
sich damit direkt Aussagen u¨ber vorhandene Dunkelzusta¨nde des Systems machen.
Grundlage dieser Analyse bildet die Histogrammbildung u¨ber die auftretenden Si-
gnalintensita¨ten. Die theoretische Beschreibung dieser Histogramme beruht auf der
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Betrachtung der Photonenstatistik einzelner Moleku¨le, deren Schritte zur theoreti-
sche Beschreibung im Folgenden deshalb kurz dargestellt werden. Mit diesem Verfah-
ren kann man, allein aus der Fluoreszenzzeitspur eines einzelnen Moleku¨ls, Aussagen
u¨ber Dunkelzusta¨nde in diesem System machen.
Allgemein untersucht man bei der Photonenstatistik die Intensita¨tsfluktuationen ei-
ner Lichtquelle. Bei der Einzelmoleku¨lspektroskopie kommen dabei zwei Hauptlicht-
quellen in Frage, das Fluoreszenzsignal eines einzelnen Moleku¨ls und detektiertes
Streulicht der Anregungslichtquelle. In der Literatur findet man einen allgemeinen
Ausdruck fu¨r die Wahrscheinlichkeit P (T, i), i Photonen wa¨hrend der Integrations-
zeit T zu detektieren [61]:
P (T, i) =
〈{ζI¯(t, T )T}i
i!
e−ζI¯(t,T )T
〉
(2.15)
I¯(t, T ) beschreibt dabei die mittlere Intensita¨tsentwicklung auf dem Detektor
wa¨hrend der Integrationszeit T . t ist der Zeitnullpunkt der Integration. Die Mit-
telung 〈.....〉 u¨ber unterschiedliche Integrationsstartpunkte t fu¨hrt zu obigem Aus-
druck, der nur noch von der Integrationszeit T abha¨ngig ist. ζ ist ein Korrektur-
parameter, der die Quantenausbeute des Detektors beru¨cksichtigt und den direkten
Bezug zwischen detektierter Signalintensita¨t und der Anzahl an Photonen pro Zeit-
einheit herstellt.
Die u¨bliche Anregungsquelle in der Einzelmoleku¨lspektroskopie ist ein Laser. Laser
zeichnen sich durch eine hohe Amplitudenstabilita¨t aus. Der obige Ausdruck la¨sst
sich deshalb bezu¨glich der Intensita¨tsfluktuationen vereinfachen. Eine Mittelung ist
wegen der Intensita¨tsstabilisierung nicht mehr notwendig und P (T, i) nimmt die
bekannte Form einer Poissonverteilung an:
P (T, i) =
m¯i
i!
e−m¯ mit m¯ = ζI¯T (2.16)
m¯ ist dabei die mittlere Photonenzahl die im Integrationszeitraum T detektiert wird.
Die Gaußfunktion der allgemeinen Form y = 1
σ
√
2pi
e−
(x−x0)2
2σ2 kann in Na¨herung zur Be-
schreibung der Verteilung, wie sich sich bei der Bildung eines Photonenhistogramms
ergibt, herangezogen werden. U¨ber die Standardabweichung der angepassten Vertei-
lungsfunktion σ =
√
m¯ kann man schnell entscheiden, ob die vorhandene Verteilung
der Poissoncharakteristik folgt oder nicht (vgl. Abbildung 2.4 und Tabelle 2.1).
Fu¨r einzelne Moleku¨le, bei denen in der Regel Fluoreszenzfluktuationen auftreten,
ist eine komplexere Verteilungsfunktion zu erwarten. Die U¨bergangswahrscheinlich-
keiten in die einzelnen Niveaus des Moleku¨ls (siehe Abschnitt 2.1.5) und das Photo-
bleichen (siehe Abschnitt 2.1.7) tragen zu den in Gleichung 2.15 eingehenden Inten-
sita¨tsfluktuationen bei. Fu¨r ein Zweiniveausystem la¨sst sich die Verteilungsfunktion
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noch durch die bekannte Poissonverteilung ausdru¨cken [62]. Die Summe aus Unter-
grundsignal Ib und Fluoreszenzsignal Im liefert dabei erneut eine Poissonverteilung
(Gleichung 2.16) mit m¯ = I¯b + I¯m (durch Faltung der beiden individuellen Poisson-
verteilungen).
Der U¨bergang zum Dreiniveausystem liefert einen doppelt stochastischen Pro-
zess [63]:
P (Nm = i) =
∫
e−(Ib+xIm)T
[(Ib + xIm)T ]
i
i!
p(x, T )dx (2.17)
Dabei wird beru¨cksichtigt, dass sich das einzelne Moleku¨l nicht immer im fluores-
zierenden Zustand befindet. x gibt den Anteil der Zeit an, in dem sich das Moleku¨l
im fluoreszierenden Zustand wa¨hrend der Integrationszeit T befindet und nimmt
damit direkt Einfluss auf die mittlere Za¨hlrate. Da x fu¨r unterschiedliche Integra-
tionsintervalle nicht statisch ist, muss die Poissonverteilung mit der Wahrschein-
lichkeitsverteilung p(x, T ) gefaltet werden. Als Verteilungsfunktion p(x, T ) fu¨r das
Dreiniveausystem eignet sich die von Berezhkovskii et al. [64] vorgestellte Wahr-
scheinlichkeitsverteilung :
p(x, T ) =
koff
kon + koff
pon(x, t) +
kon
kon + koff
poff(x, t) mit
pon = δ(x− 1)e−konT + konT{I0(y) + I1(y) ∗
√
koffx/[kon(1− x)]e−[konx+koff(1−x)]T ,
poff = δ(x)e
−koffT + koffT{I0(y) + I1(y) ∗
√
kon(1− x)/[koffx]e−[konx+koff(1−x)]T und
y = 2T
√
konkoffx(1− x)
Bei der Wahrscheinlichkeitsverteilung p(x, T ) sind I0 und I1 modifizierte Bessel-
funktionen erster bzw. zweiter Ordnung. Die Rate kon beschreibt die Rate aus dem
Singulettsystem in das Triplettsystem, wa¨hrend die Rate koff die Repopulierung des
Singulettsystems wiedergibt. δ(x) ist so definiert, dass das Integral im geschlossenen
Intervall [0, 1] normiert ist. Fu¨r ein experimentelles Photonenhistogramm [65], das
aus der Fluoreszenzzeitspur eines einzelnen DiI-Moleku¨ls gewonnen wurden, konnte
Molski [63] zeigen, dass die Verteilungsfunktion p(x, T ) die dort vorgestellte Vertei-
lung gut beschreibt.
Abbildung 2.3 zeigt den Einfluss der Integrationszeit T auf die Form der Verteilungs-
funktion aus Gleichung 2.17 bei konstanten Populierungs- und Depopulierungsraten
des Dunkelzustands. Zur Berechnung der Verteilung wurde ein Untergrundsignal
Ib = 10 Za¨hlereignisse/Integrationsintervall T und ein mittleres Fluoreszenzsignal
Im = 50 Za¨hlereignisse/Integrationsintervall T angesetzt. Fu¨r sehr kurze Integra-
tionszeiten T ko¨nnen Ereignisse registriert werden, in denen sich das Moleku¨l nur
im Dunkelzustand befindet. Es bildet sich im Histogramm um Ib eine Verteilung
15
0 20 40 60 80 100
i [Zählereignisse/T]
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
P(
i) 
[a.
u.]
T = 0,1 ms
T = 0,5 ms
T = 1 ms
T = 5 ms
Abbildung 2.3: Verteilungsfunktionen fu¨r unterschiedliche Integrationszeiten bei konstanten
Populations-/Depopulationsraten des Dunkelzustands kon und koff . Bei la¨nger werdenden
Integrationszeiten sinkt die Ha¨ufigkeit den reinen Untergrund Ib zu detektieren. Gleichzeitig
fu¨hrt die Detektion des Untergrunds parallel zum eigentlichem Fluoreszenzsignal zu einer
im Mittel geringeren Za¨hlrate.
aus, die der statistischen Verteilung des Untergrunds entspricht. Das zweite Maxi-
mum befindet sich bei Ib + Im. Fu¨r la¨ngere Integrationsintervalle T findet wa¨hrend
der Integrationszeit ein mehrmaliger U¨bergang zwischen dem Dunkelzustand und
dem fluoreszierenden Zustand statt. Eine Abnahme der Amplitude der reinen Un-
tergrundverteilung ist die Folge. Falls sich wa¨hrend der Integrationszeit T mehrere
An- und Auszusta¨nde abwechseln, dann verschiebt sich auch das Signalmaximum
zu geringeren Za¨hlraten.
Mit Gleichung 2.17 kann man auch ohne Variation der Integrationszeit T entschei-
den ob Dunkelzusta¨nde in einem System vorhanden sind. Fu¨r ein Verteilungs-
maximum um ≈ 58 Za¨hlereignisse/10 ms und einem konstanten Verha¨ltnis von
Fluoreszenzsignal/Untergrundsignal von 5/1 sind in Abbildung 2.4 Verteilungsfunk-
tionen fu¨r unterschiedliche Dunkelzustandspopulationsraten kon und konstanter De-
populationsrate koff = 1 dargestellt. Der berechneten Verteilungsfunktionen kann
man in Na¨herung mit einer Gaußfunktion anpassen. U¨ber die Standardabweichung σ
der Verteilung kann dann entschieden werden, ob sie der Poissonstatistik folgt, oder
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Abbildung 2.4: Diskrete Funktionswerte fu¨r unterschiedliche Dunkelzustandspopulations-
raten kon. Die durchgezogenen Linien entsprechen dem besten Gaußfit fu¨r die aus Glei-
chung 2.17 berechnete Verteilungswahrscheinlichkeit. Zunehmende Dunkelzustandspopula-
tion fu¨hrt zu einer Verbreiterung der Verteilungsfunktion.
ob eine anders geartete Verteilung vorliegt. Fu¨r sehr geringe Dunkelzustandspopu-
lationen (konT = 0.1) la¨sst sich aus Tabelle 2.1 entnehmen, dass die Verteilungs-
funktion noch die Form einer Poissonverteilung besitzt. Eine einmalige Besetzung
des Dunkelzustands wa¨hrend der Integrationszeit (konT = 1) fu¨hrt bereits zu einer
merklichen Verbreiterung und kann mit einer Normalverteilung angena¨hert. Ha¨ufige
Dunkelzustandspopulationen (konT = 10) fu¨hren zu einer deutlichen Verbreiterung.
Die notwendige Integration zur Berechnung der Verteilungsfunktionen gestaltete sich
sehr zeitaufwendig. Sie konnte innerhalb angemessener Zeit nicht mit kommerziellen
Programmen erfolgen. Die Berechnung erfolgte deshalb mit einem selbstgeschriebe-
nen C-Programm. Fu¨r einen verwendeten Parametersatz kon, koff und T ist dieses
exemplarisch im Anhang B.1 abgedruckt. Zur numerischen Integration wurden die
Routinen zur Monte Carlo Integration der GNU Scientific Library [66] verwendet.
Auch die Besselfunktionen entstammen dieser Bibliothek.
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σ σ
konT aus Gaußfit aus Poissonstatistik
0,1 7,87 7,71
1 9,41 7,67
10 16,47 7,69
Tabelle 2.1: Entwicklung der Standardabweichungen/Verteilungsbreite σ mit zunehmender Dunkel-
zustandspopulation. Mit der Standardabweichung σ kann entschieden werden, ob eine vorliegende
Verteilung der Poissonstatistik folgt. Bei sehr geringer Dunkelzustandspopulation (konT = 0.1)
kann kaum zwischen Poissonstatistik und einer davon abweichenden Verteilung unterschieden wer-
den. Die einmalige Besetzung eines Dunkelzustands wa¨hrend der Integrationszeit fu¨hrt bereits zu
einer merklichen Verbreiterung der Verteilungsfunktion.
2.1.7 Photostabilita¨t
Neben den oben erwa¨hnten Parametern wie der Fluoreszenzquantenausbeute φ, der
natu¨rlichen Fluoreszenzlebenszeit τ = k−1rad oder den einzelnen Raten k23 und kIC,
die jeweils zur strahlungslosen Entvo¨lkerung des angeregten Zustandes S1 fu¨hren,
limitieren auch die Prozesse die zum Photobleichen des Farbstoffmoleku¨ls fu¨hren die
Detektierbarkeit einzelner Moleku¨le. Vorsichtige Scha¨tzungen gehen fu¨r Farbstoffe
wie Cy-5 oder Rhodamine von 105 - 106 emittierten Photonen vor dem irreversiblen
Photobleichen aus [67]. Die Photochemie, die hinter den Bleichprozessen steht, ist
oftmals nur unvollsta¨ndig aufgekla¨rt. Neben Isomerisierungsreaktionen und Frag-
mentierungen spielt die bimolekulare Reaktion mit Sauerstoff eine entscheidende
Rolle fu¨r die Photolabilita¨t von Farbstoffmoleku¨len. Auch in dieser Arbeit erfol-
gen Untersuchungen zum Einfluss von Sauerstoff auf die Photostabilita¨t des Licht-
sammelkomplexes Phycoerythrocyanin. Um die Bedeutung von Sauerstoff besser zu
beurteilen zu ko¨nnen, wird im Folgenden auf die dabei relevanten Prozesse na¨her
eingegangen.
Der initiale Schritt fu¨r die Photooxidation ist der Angriff von molekula-
rem Singulett-Sauerstoff (1∆-Sauerstoff) am Farbstoffmoleku¨l im Grundzustand.
Die Darstellung von 1∆-Sauerstoff erfolgt u¨ber Photosensibilisierung durch
hauptsa¨chlich zwei Prozesse [68]:
3Chromophor + 3O2
ktt−→ 1Chromophor + 1O2 (2.18)
1Chromophor∗ + 3O2
kst−→ 3Chromophor + 1O2 (2.19)
Der Prozess 2.18 beschreibt die Triplett-Triplett-Annihilierung. Es wird ein Elek-
tronenaustausch [68] mit dem Sauerstoff angenommen, der den Triplettzustand des
Farbstoffmoleku¨ls quencht und den Farbstoff wieder in sein Singulettsystem bringt.
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Der Farbstoff steht anschließend dem Fluoreszenzzyklus erneut zur Verfu¨gung.
Hu¨bner et al. [69] zeigten an einzelnen DiI18 Moleku¨len diese Repopulierung des
S0-Zustands. Die schnelle Repopulierung des Singulettsystems ließ sich u¨ber den
Fluoreszenzzuwachs nachweisen. Die Anwesenheit von 1∆-Sauerstoff bedingt jedoch
auch eine ho¨here Photobleichrate, die in diesen Experimenten ebenfalls anschaulich
verdeutlicht werden konnte. Die molare Reaktionsgeschwindigkeitskonstante fu¨r die
Triplett-Triplett-Annihilierung wird im Weiteren mit ktt benannt.
Der Prozess 2.19 beschreibt das Quenchen des Singulettzustands des angeregten
Farbstoffmoleku¨ls. Der energetische Unterschied beim U¨bergang des Chromophors
S1 –. T1 ist bei einfachen, aromatischen Verbindungen jedoch zu gering, um Sauer-
stoff in das energetisch ho¨here Singulettsystem zu bringen. Trotz dieser Diskrepanz
konnte gezeigt werden, dass dieser U¨bergang mit hohen Reaktionsgeschwindigkeits-
konstanten kst stattfindet [70, 71]. Das Farbstoffmoleku¨l befindet sich danach im
Triplettzustand und kann u¨ber den Prozess 2.18 weiteren 1∆-Sauerstoff erzeugen.
Um die Relevanz der beiden Prozesse zur Darstellung von 1∆-Sauerstoff besser be-
urteilen zu ko¨nnen bedarf es der Betrachtung der Reaktionsgeschwindigkeitskon-
stanten, der Sauerstoffkonzentration und der Ratenkonstanten der Konkurrenzpro-
zesse. Vergleicht man die Reaktionsgeschwingkeitskonstanten fu¨r die Prozesse in
2.18 (ktt = 10
9 M−1s−1) und 2.19 (kst = 1010 M−1s−1), so ist die Konstante fu¨r
Singulett-Quenching etwa um eine Gro¨ßenordnung schneller. Sauerstoff ist in den
ga¨ngigsten Lo¨sungsmittel nur ma¨ßig lo¨slich. In luftgesa¨ttigtem Wasser betra¨gt die
Sauerstoffkonzentration ca. 10−4 M. Als Ratenkonstanten kmax fu¨r die Darstellung
von Singulett-Sauerstoff erha¨lt man damit aus dem Produkt von Konzentration und
molarer Reaktionsgeschwindigkeitskonstante fu¨r die Triplett-Triplett Annihilierung
kmax = 10
5 s−1 bzw. kmax = 106 s−1 als Raten der Singulett-Triplett Annihilierung.
Die Rate fu¨r die Depopulierung des Triplettzustands k32 liegt bei Abwesenheit von
Sauerstoff im ms-Bereich [56]. Die Bildung von 1∆-Sauerstoff aus dem Triplettzu-
stand ist, wie der Vergleich der Depopulationsrate durch die Triplett-Triplett An-
nihilierung kmax und der Rate k32 fu¨r den Phosphoreszenzu¨bergang zeigt, um den
Faktor 100 bevorzugt. Bei Anwesenheit von Sauerstoff kann die Depopulierung des
Tripletts durch den Phosphoreszenzprozess deshalb vernachla¨ssigt werden. Fu¨r eine
angenommene Anregungsrate k12 ≈ 109 s−1, dies entspricht fu¨r einzelne Moleku¨le
wie sie in der Einzelmoleku¨lspektroskopie untersucht werden der Sa¨ttigung, erfolgt
der U¨bergang in den Triplett bei einer typischen U¨bergangsrate k23 ≈ 106 s−1 bei
jedem tausendstem Photozyklus. Die Rate fu¨r die Singulett-Triplett Annihilierung
kmax = 10
6 s−1 fu¨hrt ebenfalls bei jedem tausendstem Photozyklus zur Bildung von
1∆-Sauerstoff. Das Farbstoffmoleku¨l bleibt dabei im Triplettzustand zuru¨ck und
kann u¨ber den Prozess 2.18 erneut 1∆-Sauerstoff bilden. Der Prozess 2.18 tritt also
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in Na¨herung doppelt so oft wie der Prozess 2.19 auf.
Durch Sa¨ttigung der wa¨ssrigen Lo¨sung mit Stickstoff kann man die Sauerstoffkon-
zentration in Lo¨sungen auf ca. 10−6 M senken. In diesem Konzentrationsbereich fin-
det die Singulett-Triplett-Annihilierung kaum mehr statt. Die zusa¨tzliche Besetzung
des Triplettzustands verringert sich um den Faktor 100. Im Triplettsystem tritt der
Phosphoreszenzprozess merklich in Konkurrenz zur Triplett-Triplett-Annihilierung.
Fu¨r die oben angenommenen Raten reduziert sich die Wahrscheinlichkeit fu¨r die
Bildung von 1∆-Sauerstoff um ca. 2/3.
Die Anwesenheit von Sauerstoff im Probensystem fu¨hrt zur Darstellung reaktiven
1∆-Sauerstoffs. Dieser tra¨gt zum Photobleichen von Farbstoffen bei. Entfernt man
den Sauerstoff in der Fluoreszenzprobe, dann la¨sst eine gesteigerte Photostabilita¨t
erwarten. Dies kann sowohl durch Sa¨ttigung des Probensystems mit Stickstoff, als
auch durch den Einsatz von stabilisierenden Agenzien erreicht werden. J. A. Bloom
et al. [72] untersuchte den Einfluss einer Reihe dieser Substanzen auf die Photosta-
bilita¨t verschiedener Farbstoffe. Ein verbessertes Enzymsystem aus Glucoseoxidase
und Katalase wurde von Bopp et al. [73] erfolgreich zur Stabilisierung bei Einzel-
moleku¨luntersuchungen an Lichtsammelkomplexen des Typs LH2 eingesetzt. Dieses
Enzymsystem kam auch in den Untersuchungen dieser Arbeit zum Einsatz. Fu¨r
Details sei auf Kapitel 5.4.1 verwiesen. Obwohl 1∆-Sauerstoff mit als Ursache fu¨r
das Photobleichverhalten in Fluoreszenzfarbstoffen ausgemacht werden kann, bleibt
die eigentliche Photochemie des Bleichprozesses weitgehend ungekla¨rt. Lediglich am
System Terrylen in p-Terphenyl konnten Christ et al. [74] durch Einzelmoleku¨lun-
tersuchungen und theoretischen Rechnungen zur mechanistischen Aufkla¨rung des
Photobleichens an diesem System beitragen.
2.2 Apparative Grundlagen zur Detektion einzel-
ner Moleku¨le
Wie im vorhergehenden Abschnitt gezeigt wurde, haben die photophysikalischen Ei-
genschaften eines Moleku¨ls direkten Einfluss auf dessen Einzelmoleku¨ltauglichkeit.
Um das Fluoreszenzsignal auch detektieren zu ko¨nnen, bedarf es jedoch außerdem
einer leistungsfa¨higen Optik. Im Folgenden werden, je nach Anwendungsgebiet ver-
schiedene, mikroskopische und spektroskopische Techniken vorgestellt. Neben diesen
Techniken wird ebenfalls auf jene optischen Grundlagen eingegangen, die die Gren-
zen fu¨r die Detektion einzelner Moleku¨le setzen.
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2.2.1 Theoretische Begrenzungen der Detektionsoptik
Einsammeleffizienz einer Linse
Die Fluoreszenz, die von einen einzelnem Moleku¨l stammt, kann im Rahmen der wei-
ter unten beschriebenen Auflo¨sung als Punktlichtquelle angesehen werden. Um von
einer Punktlichtquelle mo¨glichst viel Licht einzusammeln, muss der Raumwinkel,
den die Abbildungsoptik erfasst, mo¨glichst groß sein. Als Maß fu¨r den Raumwin-
kel wird die numerische Apertur (NA) definiert, die mit dem halben, maximalen
O¨ffnungswinkel αmax der Abbildungsoptik und dem Brechungsindex n0 des an die
Optik anschließenden Mediums in folgender Beziehung steht (vgl. Abbildung 2.5a):
NA := n0 sinαmax (2.20)
α
max
a) b)
n
1
n
0
Abbildung 2.5: a) Definition des halben O¨ffnungswinkels αmax. b) Skizzierung des Einflus-
ses des Brechungsindex auf die NA einer Linse. Strahlen, die an der Grenzfla¨che aufgrund
unterschiedlicher Brechungsindizes n0 und n1 weggebrochen werden, verringern die NA (ge-
strichelte Linie). Der effektive O¨ffnungswinkel der Optik reduziert sich entsprechend. Durch
den Angleich des Brechungsindexes n0, mit einem passenden Immersionsmedium, erfolgt
keine Brechung an den Grenzfla¨chen, und der volle O¨ffnungswinkel kommt zum Einsatz
(durchgezogene Linie).
Wie aus Gleichung 2.20 ersichtlich, kann die numerische Apertur mit Luft als Im-
mersionsmedium (n0 = 1, 00028 ≈ 1) bei unendlicher Ausdehnung der Linse und
einem Arbeitsabstand der gegen Null geht, maximal eins werden. Diese Anordnung
ist aus praktischen Gru¨nden nicht zu erreichen. Eine weitere Schwierigkeit den ma-
ximalen O¨ffnungswinkel einer Optik voll auszunutzen, besteht in der Brechung des
Lichts. Wie in Abbildung 2.5b gezeigt, kommt es bei unterschiedlichen Brechungs-
indizes zweier benachbarter Medien an der Grenzfla¨che zur Brechung. Die Folge ist
eine Verkleinerung des maximalen O¨ffnungswinkels αmax und damit der effektiven
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numerischen Apertur NA. Durch die Anpassung der Brechungsindizes zwischen Ob-
jekttra¨ger und der Abbildungsoptik (nGlas = 1, 5) kann man erreichen, dass Strah-
len die Objektivo¨ffnung erreichen, die ohne Anpassung nicht erfasst werden. Diese
Anpassung erfolgt durch den Einsatz eines Immersionsmediums. In ga¨ngigen Licht-
mikroskopen mit O¨limmersion kommen Mikroskopobjektive mit einer maximalen
numerischen Apertur NA = 1, 4 zum Einsatz. Wegen des kleineren Brechungsin-
dex n = 1, 32 von Wasser wird mit Wasserimmersionsobjektiven nur eine NA von
1,2 erreicht. Das Quadrat NA2 stellt ein Maß fu¨r die Lichteinsammeleffizienz eines
optischen Systems dar. Vergleicht man mit dieser Definition Wasser- und O¨limmersi-
onsobjektiv, so ist die erreichte Einsammeleffizienz beim Wasserimmersionsobjektivs
um ca. 26% geringer als bei der Verwendung eines O¨limmersionsobjektivs.
Unter der Einsammeleffizienz η einer isotropen Punktlichtquelle versteht man den
Anteil des gesamten Kugelvolumens, der mit dem halben O¨ffnungswinkel α des Mi-
kroskopobjektivs abgedeckt werden kann. Bei dieser Definition wird der Brechungs-
index des Immersionsmediums nicht beru¨cksichtigt:
η =
r1∫
r=0
2pi∫
φ=0
α∫
θ=0
r2 sin θdrdφdθ
r1∫
r=0
2pi∫
φ=0
pi∫
θ=0
r2 sin θdrdφdθ
=
1
2
(1− cosα) (2.21)
Wa¨hrend die Definition der numerischen Apertur NA unabha¨ngig von der Strah-
lungscharakteristik der Punktlichtquelle ist, ist die hier vorgestellte Einsammeleffi-
zienz strenggenommen nur fu¨r eine isotrope Strahlungscharakteristik gu¨ltig. Eben-
so bedarf es in der Herleitung Korrekturen, die aufgrund der hohen numerischen
Apertur zum Einsatz kommen mu¨ssen. Beim Einsatz solcher Objektive ist fu¨r die
Berechnung einer absoluten Einsammeleffizienz die paraxiale Na¨herung nicht mehr
ausreichend. In Rechnungen von Enderlein [75] ist gezeigt, wie die Berechnung mit
Wellenvektoren durchzufu¨hren ist. Zur Berechnung der Einsammeleffizienz eines
nicht isotropen Strahlers, wie es ein einzelnes Moleku¨l darstellt, sei ebenfalls auf
die Literatur verwiesen [76]. Trotz dieser Einschra¨nkungen dienen die hier gemach-
ten Ausfu¨hrungen als guter Anhaltspunkt fu¨r die Beurteilung der Leistungsfa¨higkeit
der eingesetzten Optik geht.
Definition des Auflo¨sungsvermo¨gens
Der Wellencharakter des Lichtes und die damit auftretenden Erscheinungen, wie
z.B. Beugung, limitieren die exakte Abbildung von Strukturen. Die Abbildung ei-
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nes einzelnen Moleku¨ls u¨ber dessen Fluoreszenz fu¨hrt deshalb nicht zu einem Bild,
das die Ausdehnung eines Moleku¨ls hat, sondern im Idealfall zu einer wesentlich
ausgedehnteren, als Airymuster bekannten Intensita¨tsverteilung, wie sie durch die
Fraunhofer Beugung an einer kreisfo¨rmigen Apertur vorhergesagt wird [77]:
I(r) = I0
(
2J1(γr)
γr
)2
(2.22)
J1(x) in Gleichung 2.22 ist dabei die Besselfunktion erster Ordnung. r ist der Ab-
stand zur optischen Achse in der Bildebene. γ ist direkt proportional zum Radius
der O¨ffnung a, zum Wellenvektor ~k = 2pi/λ und in Na¨herung indirekt proportio-
nal zur Brennweite f . Aus der ra¨umlich ausgedehnten Abbildung eines urspru¨nglich
sehr kleinen Objekts ergibt sich die Notwendigkeit eines Kriteriums, das bestimmt,
wie nah sich zwei Objekte kommen du¨rfen, damit sie weiterhin getrennt voneinan-
der beobachtet werden ko¨nnen. Je kleiner die Ausdehnung des Airymusters, desto
na¨her ko¨nnen sich zwei Objekte kommen. In Abbildung 2.6 ist der Einfluss des Ra-
dius a der kreisfo¨rmigen O¨ffnung auf die ra¨umliche Ausdehnung des Airymusters
dargestellt.
Zunahme der Aperturgröße
Zunahme des Lichtdurchsatzes
Abbildung 2.6: Berechnete Airymuster fu¨r unterschiedliche Radien a der kreisfo¨rmigen O¨ff-
nung. Mit zunehmendem Radius a nimmt die Gro¨ße des Airymusters ab. Gleichzeitig erho¨ht
sich der Lichtdurchsatz, der in der Skalierung dieser Darstellung nicht beru¨cksichtigt ist.
Mit gro¨ßer werdendem Radius reduziert sich der Durchmesser des zentralen Ma-
ximums und der Lichtdurchsatz erho¨ht sich. Es ist deshalb leicht einzusehen, dass
bei der Detektion einzelner Moleku¨le eine mo¨glichst große Apertur eingesetzt werden
soll, denn es gilt:NA ≈ a/f . Wenn man den Abstand zweier Punktlichtquellen stetig
reduziert, ist aus Abbildung 2.7 ersichtlich, dass beim Unterschreiten eines gewissen
Abstandes ∆x nicht mehr unterschieden werden kann, ob es sich um ein oder um
zwei Objekte handelt. Das Rayleigh Kriterium ist ein Ansatz das Auflo¨sungslimit
∆x zu quantifizieren.
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Nach Rayleigh gelten 2 Objekte als gerade noch aufgelo¨st, wenn das zentrale Maxi-
mum einer Airyscheibe in das erste Minimum einer anderen Airyscheibe fa¨llt (siehe
Abbildung 2.7). Als kleinsten auflo¨sbaren Abstand zwischen zwei Objekten erha¨lt
man deshalb nach dem Rayleigh Kriterium:
∆x =
1, 22fλ
2a
≈ 0, 61λ
NA
(2.23)
Der kleinste Abstand den zwei Punktobjekte nach Rayleigh zueinander einnehmen
ko¨nnen, ist demnach nur durch die Wellenla¨nge λ und die numerische Apertur des
Mikroskopsystems limitiert. Das Rayleigh Kriterium ist nur ein Ansatz um ein
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Abbildung 2.7: a) Berechnete Airymuster zweier Punktlichtquellen die nach dem Rayleigh-
Kriterium gerade noch aufgelo¨st werden ko¨nnen. b) Schnitt durch das Airymuster.
unteres Limit fu¨r das Auflo¨sungsvermo¨gen eines optischen Systems anzugeben. In
der Praxis wird die Airyscheibe bzw. der Fluoreszenzspot eines einzelnen Moleku¨ls
durch Gaußfunktionen beschrieben. Die aus der Gaußfunktion erhaltene Halbwerts-
breite ∆xFWHM (FWHM= Full Width at Half Maximum) wird dabei als Maß fu¨r
das Auflo¨sungskriterium herangezogen:
∆xFWHM =
0, 51λ
NA
(2.24)
Bei der unter Abschnitt 2.2.2 vorgestellten Technik der konfokalen Mikroskopie,
wie sie in dieser Arbeit zum Einsatz kommt, sorgt eine modifizierte Anregungs-
und Detektionsgeometrie fu¨r eine weitere Reduktion der Auflo¨sungsgrenze. Fu¨r die
Anregung wird dabei eine Punktlichtquelle verwendet, wa¨hrend in der Detektion
eine Lochblende das axiale Auflo¨sungsvermo¨gen verbessert. Beru¨cksichtigt man dies,
dann erha¨lt man fu¨r die laterale Auflo¨sungsgrenze [78]:
∆xFWHM ≈ 0, 4λ
NA
(2.25)
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Wie fu¨r das lateralen Auflo¨sungsvermo¨gen eines optischen Systems, findet man auch
fu¨r das axiale Auflo¨sungslimit mehrere Angaben in der Literatur. Im Gegensatz zur
lateralen Auflo¨sungsgrenze beschra¨nken sich die folgenden Ausfu¨hrungen lediglich
auf das konfokale Mikroskop. Die axiale Auflo¨sungsgrenze aus der paraxialen Na¨he-
rung ist dabei gegeben durch [79]:
∆zFWHM ≈ 0, 45λ
n(1− cosα) (2.26)
In der Literatur findet man Ausdru¨cke fu¨r das axiale Auflo¨sungslimit oftmals un-
ter Verwendung der numerische Apertur. Dabei findet fu¨r kleine O¨ffnungswinkel α
eine Reihenentwicklung statt, die nach dem zweiten Glied abgebrochen wird. Dies
entspricht der Na¨herung zweiter Ordnung und Gleichung 2.26 vereinfacht sich zu:
∆zFWHM ≈ 0, 9nλ
NA2
(2.27)
Obwohl in der Einzelmoleku¨lspektroskopie meist Mikroskopobjektive mit hoher nu-
merischer Apertur zum Einsatz kommen, findet man in Literaturangaben zur konfo-
kalen Mikroskopie vielfach diese vereinfachte Angabe zum axialen Auflo¨sungslimit.
Fu¨r hohe numerische Aperturen stellt Gleichung 2.27 jedoch nur ein grobe Na¨herung
dar. Bei einer NA von 1,4 betra¨gt der relative Fehler bereits 32% im Vergleich zur
exakten Lo¨sung aus der paraxialen Na¨herung (Gleichung 2.26). Tabelle 2.2 zeigt ei-
ne Gegenu¨berstellung der berechneten, axialen Auflo¨sungslimite aus Gleichung 2.27,
Gleichung 2.26 und einer nicht paraxialen, skalaren Theorie [78].
Ref. [78] Gleichung 2.26 Gleichung 2.27
∆zFWHM 255 nm 240 nm 389 nm
Tabelle 2.2: Berechnete, axiale Auflo¨sungsgrenzen fu¨r λ=546 nm, NA=1,4 und n=1,47.
2.2.2 Techniken zur ra¨umliche Isolierung
Als denkbar einfachster Ansatz zur Detektion einzelner Moleku¨le gilt die ra¨umliche
Isolierung. Darunter versteht man eine hinreichend hohe Verdu¨nnung der Probe un-
ter Beru¨cksichtigung des oben aufgefu¨hrten Auflo¨sungslimits (vgl. Abschnitt 2.2.1).
Ist die ra¨umliche Distanz durch die entsprechend gewa¨hlte Verdu¨nnung groß ge-
nug, dann lassen sich einzelne Moleku¨le mit mikroskopischen Methoden getrennt
voneinander unterscheiden. Scha¨tzt man diese Konzentration ab, dann sollte eine
individuelle, ra¨umliche Unterscheidbarkeit einzelner Moleku¨le ab einer Konzentrati-
on von 10−6 moll mo¨glich sein. Um in der Praxis sicherzustellen, dass das detektierte
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Fluoreszenzsignal einzig und allein von einem bestimmten Moleku¨l stammt, muss
man den Abstand der einzelnen Moleku¨le zueinander gro¨ßer wa¨hlen als zur ihrer
reinen Unterscheidbarkeit notwendig wa¨re. Ein gewu¨nschter Abstand der zentralen
Maximas einzelner, fluoreszierender Moleku¨le von 2 µm, fu¨hrt zum u¨blicherweise
verwendeten Konzentrationsbereich von 10−9 bis 10−10 M.
Imaging / Abbildende Techniken
Bei der Abbildung einzelner Moleku¨le erfolgt die Anregung bzw. Beleuchtung in
einer Objektebene. Bei der Weitfeldanregung erfolgt diese in Epigeometrie (Abbil-
dung 2.8a). In der Einzelmoleku¨lspektroskopie wird dabei bisher ein konvergenter
oder divergenter Laserstrahl verwendet. Dieser fu¨hrt bei der Abbildung in die Ob-
jektebene zu einer ra¨umlich ausgedehnten, gaußfo¨rmigen Intensita¨tsverteilung [42].
Unter geeigneten Bedingungen la¨sst sich diese Fla¨che als homogen beleuchtet auf-
fassen [80]. Bei der Weitfeldtechnik wird nicht nur die Objektebene zur Fluoreszenz
angeregt, sondern auch tiefere Schichten. Diese Tiefenunscha¨rfe verringert das Si-
gnal/Rauschverha¨ltnis und kann die Detektion einzelner Moleku¨le verhindern. In der
Biologie hat sich die Weitfeldanregung deshalb bei der Abbildung du¨nner Schichten
bewa¨hrt. Auch in der Einzelmoleku¨lmikroskopie ist fu¨r diese Technik ein Pra¨parat
mit geringer axialer Ausdehnung zu bevorzugen. Die Anregung in tieferen Schichten
la¨sst sich durch den Einsatz von TIR (totale interne Reflexion) verhindert (Ab-
bildung 2.8b). Bei einem Brechungsindexunterschied zweier Medien kann durch die
geeignete Wahl des Einstrahlwinkels Totalreflexion des Anregungslichts erreicht wer-
den. An der totalreflektierenden Grenzfla¨che tritt ein evaneszentes Feld aus. Dieses
Feld klingt typischerweise nach ca. 100 nm exponentiell ab und kann zur Anregung
einzelner Moleku¨le verwendet werden. Sto¨rendes Fluoreszenz- und Streulicht aus
tieferen Schichten wird auf diese Weise verhindert.
Sowohl bei der Weitfeldanregung, wie auch bei der Anregung durch TIR, wird das
erzeugte Fluoreszenzbild anschließend u¨ber das Objektiv auf einen Fla¨chendetek-
tor abgebildet. Als Fla¨chendetektoren kommen in der Einzelmoleku¨lmikroskopie
CCDs (charge coupled device) zum Einsatz. Gute CCDs zeichnen sich durch eine ho-
he Quantenausbeute, schneller Auslesegeschwindigkeit und geringem elektronischen
Rauschen aus.
Das schnelle, simultane Abbilden eines Probenausschnitts hat sich bei der Verfolgung
von Diffussionsvorga¨ngen einzelner Moleku¨le in viskosen Medien [81], Lipidmembra-
nen [42, 82] oder im Cytoplasma [83, 43] bewa¨hrt. Fu¨r langsamere Bewegungen
und falls genauere Aussagen u¨ber das dreidimensionale Diffusionsverhalten erfolgen
sollen, eignet sich wegen dem besseren Signal/Rauschverha¨ltnis die im Folgenden
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Abbildung 2.8: a) Schematische Darstellung der Weitfeldanregung. Die durchgezogene Linie
entspricht dem Anregungsstrahlengang. Der konvergente Anregungsstrahl wird vor der ei-
gentlichen Probenebene durch das Mikroskopobjektiv fokussiert. Dadurch erfolgt eine ra¨um-
lich ausgedehnte Beleuchtung der Probenebene. Die Fluoreszenz von einzelnen Moleku¨len
(grauer Strahlengang) wird auf eine CCD abgebildet. Streuung und Fluoreszenzanregung
in tieferen Schichten tragen bei dieser Anregungsgeometrie zu einem schlechten Signal/
Rauschverha¨ltnis bei. b) TIR Anregungsgeometrie. Die durchgezogene Linie entspricht dem
Anregungsstrahlengang. Trifft das Anregungslicht mit einem bestimmten Winkel auf die
Probe, dann kommt es aufgrund unterschiedlicher Brechungsindizes zur Totalreflexion an
der Grenzfla¨che. Das entstehende, evaneszente Feld fa¨llt typischerweise nach ca. 100 nm ab.
Die Anregung tieferer Schichten entfa¨llt. Die Fluoreszenz von einzelnen Moleku¨len (grauer
Strahlengang) wird auf eine CCD abgebildet.
vorgestellte Technik der konfokalen Mikroskopie.
Konfokale Techniken
Um das sto¨rende Hintergrundsignal aus den Außerfokalebenen der herko¨mmlichen
Mikroskopie zu reduzieren, erfand Minsky ein Mikroskop mit zwei Foki [84]. Der in
diesem Patent beschriebene, gemeinsame Fokus von Beleuchtungs- und Detektions-
strahlengang, fu¨hrte spa¨ter zum Begriff der konfokalen Mikroskopie [85]. Dabei wird
eine Punktlichtquelle oder ein kollimierter Strahl durch ein Objektiv in die Objekt-
ebene abgebildet (Abbildung 2.9). Wie in der konventionellen Mikroskopie, kommt
es auch bei dieser Anregungsgeometrie zur sto¨rendem Fluoreszenz- und Streulicht
aus Ebenen vor und hinter der Fokalebene. Das reflektierte, gestreute oder durch
Fluoreszenz emittierte Licht wird durch das selbe Objektiv eingesammelt und auf
eine Lochblende P abgebildet. Dies ist in Abbildung 2.10 dargestellt. Die Lochblende
ko¨nnen nur Strahlen passieren, die aus dem Fokus F stammen. Alle anderen ein-
gesammelten Beitra¨ge, die in der konventionellen Mikroskopie zur Tiefenunscha¨rfe
und zu einem schlechten Signal/Rauschverha¨ltnis fu¨hren, werden an der Lochblende
abgeschnitten und erreichen nicht den Detektor. Diese Anordnung fu¨hrt zur beu-
gungslimitierten Abbildung eines Punktes. Durch Rastern der Probe in x,y und z
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Probe
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Abbildung 2.9: Typische Geometrie eines konfokalen Mikroskops, wie es auch in der Ein-
zelmoleku¨lspektroskopie zum Einsatz kommt. Zwischen dichroitischem Strahlteiler und dem
Mikroskopobjektiv ist der Anregungs- und der Detektionsstrahlengang identisch. Im Detek-
tionsstrahlengang wird gestreutes Anregungslicht an diesem Strahlteiler vom Signal abge-
trennt. Die Tubuslinse bildet auf eine Lochblende ab, die nur Licht aus dem Anregungsfokus
passieren la¨sst.
P
T
F
Abbildung 2.10: Einfluss des Detektionslochblende P. Strahlen die aus dem Fokus F stammen
(durchgezogene Linie) werden durch die Tubuslinse T am Ort der Lochblende auf einen
Punkt abgebildet und ko¨nnen die Lochblende damit passieren. Strahlen außerhalb des Fokus
(gestrichelte Linie) werden durch die Tubuslinse T am Pinhole P nicht auf einen Punkt
abgebildet. Sie ko¨nnen dieses deshalb nicht passieren. Damit erreicht man die Unterdru¨ckung
von Licht außerhalb des Fokus, was zur Reduktion von sto¨rendem Untergrundsignal fu¨hrt.
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kann ein dreidimensionales Bild erhalten werden. Piezoscanner bewegen dabei die
Probe u¨ber den fixen Fokus. Eine andere, wesentlich schnellere Methode ist das Be-
wegen des Fokus u¨ber die Probe. Spiegel lenken dabei den Laserstrahl entsprechend
aus und erlauben damit die Rasterung der ra¨umlich fixen Probe. Das Laserscanning
kommt vor allem in kommerziellen Gera¨ten zum Einsatz. Moderne, rechnergestu¨tz-
te Verarbeitung der anfallenden Datenmengen machten die konfokale Mikroskopie
praktikabel.
In der Einzelmoleku¨lspektroskopie findet die konfokale Abbildung Anwendung,
um durch das reduzierte, abgebildete Probenvolumen ein verbessertes Si-
gnal/Rauschverha¨ltnis zu erhalten. Durch die starke Untergrundreduktion ist es
gerade mit dieser Technik mo¨glich, selbst in stark streuenden Proben einzelne Mo-
leku¨le zu detektieren. Auch Moleku¨le mit geringer Fluoreszenzquantenausbeute las-
sen sich wegen des geringeren Untergrundes leichter detektieren. Im Unterschied zur
Weitfeldtechnik wird bei der konfokalen Abbildung jeder einzelne Bildpunkt separat
angefahren. Die Bilderzeugung ist somit deutlich langsamer als durch die simul-
tane Aufnahme der ganzen Probenoberfla¨che mit einer CCD. Schnelle Diffusions-
vorga¨nge lassen sich deshalb mit dieser Technik deshalb nicht verfolgen, langsame
Diffusionsvorga¨nge, wie sie Farbstoffe z.B in Molekularsieben zeigen, sind jedoch
weiterhin zuga¨nglich [86]. Neben der Abbildung eines Probenausschnitts hat sich
die konfokale Anregungs- und Detektionsgeometrie auch in der Fluoreszenzkorre-
lationsspektroskopie durchgesetzt. Fu¨r die experimentelle Durchfu¨hrung und den
Anwendungsbereich dieser Methode der Einzelmoleku¨lspektroskopie sei auf die Li-
teratur verwiesen (z.B. [87]). Sie soll hier nur als weiteres Beispiel fu¨r den flexiblen
Einsatz der konfokalen Technik aufgefu¨hrt werden.
2.2.3 Spektrale Selektion
Trotz des denkbar einfachen Ansatzes der ra¨umlichen Isolierung einzelner Moleku¨le,
gelang die individuelle Adressierung einzelner Moleku¨le zuerst aufgrund ihre unter-
schiedlichen spektralen Eigenschaften [6, 8]. Grundlage dieser Technik ist die starke
Temperaturabha¨ngigkeit der Breite der Absorptionsbande Γ eines einzelnen Mo-
leku¨ls. Sie ist gegeben durch:
Γ =
1
piT2
=
1
2piT1
+
1
piT ∗2
(2.28)
Wa¨hrend T1 die natu¨rliche Lebensdauer des angeregten Zustandes ist und in Na¨he-
rung temperaturunabha¨ngig ist, zeigt die Phasenrelaxationszeit T ∗2 eine starke Tem-
peraturabha¨ngigkeit. Die Phasenrelaxationszeit T ∗2 stellt ein Maß fu¨r die mittlere
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Phononendynamik der Umgebung und der individuellen Ankopplung dieser Phono-
nen an das Farbstoffsystem dar. Die Zahl der besetzten Phononenzusta¨nde sinkt mit
abnehmender Temperatur, wodurch sich die Dynamik verringert. Die Breite der Ab-
sorptionsbande Γ des einzelnen Moleku¨ls verschma¨lert sich entsprechend Gleichung
2.28. Bei ausreichend hoher Verdu¨nnung kommen unter der inhomogen verbreiterten
Absorptionsbande die einzelnen, sehr schmalen und fast nur noch durch die Lebens-
dauer des angeregten Zustandes T1 bestimmten, homogenen Absorptionsbanden der
einzelnen Moleku¨le zum Vorschein. Obwohl sich, im Gegensatz zur ra¨umlichen Iso-
lierung bei Raumtemperatur, immer noch mehrere hundert Moleku¨le im Anregungs-
volumen befinden, gelingt durch den Einsatz schmalbandiger Laser die individuelle
Anregung der spektral unterschiedlichen, einzelnen Moleku¨le.
Aus der individuellen Ankopplung der mittleren Phononendynamik an ein einzel-
nes Moleku¨l resultiert, selbst bei tiefen Temperaturen, fu¨r viele Moleku¨le eine cha-
rakteristische Verteilung der homogenen Linienbreiten. Diese Verteilung ist charak-
teristisch fu¨r ein bestimmtes Farbstoff/Matrix-System. Die systemspezifische Elek-
tron/Phononkopplung stellt auch den limitierenden Faktor fu¨r die Technik der spek-
tralen Selektion dar. Bisher sind nur wenige Systeme bekannt, bei denen im u¨bli-
cherweise verwendeten Temperaturbereich zwischen 1,2 K und 4 K eine spektrale
Isolierung mo¨glich ist. Hauptsa¨chlich beschra¨nken sich die Anwendungsmo¨glichkei-
ten der spektralen Selektion zur Zeit auf planare, aromatische Farbstoffsysteme in
ausgewa¨hlten Matrizen [88]. Die meisten anderen Farbstoffsysteme zeigen auch bei
tiefen Temperaturen eine starke Ankopplung an die Phononen der umgebenden Ma-
trix. Die damit einhergehende, breite Absorptionsbande verhindert folglich die spek-
trale Unterscheidbarkeit mehrerer Moleku¨le die auf einem Probenort lokalisiert sind.
Auch sehr schnelle spektrale Fluktuationen erschweren die Selektion einzelner Mo-
leku¨le u¨ber ihre Absorptionsfrequenz [89].
Im Rahmen dieser Arbeit werden auch Tieftemperaturuntersuchungen am Licht-
sammelkomplex Phycoerythrocyanin vorgestellt. Jedoch konnten fu¨r dieses System
keine schmalen Absorptionslinien gefunden werden. Trotz dieses Umstands nimmt
die Spektroskopie einzelner Proteine bei kryogenen Temperaturen eine bedeutende
Stellung ein. Proteine werden bei tiefen Temperaturen, im Gegensatz zu Raumtem-
peratur, in einer bestimmten Konformation eingefroren. Die Spektroskopie einzelner
Moleku¨le bietet unter diesen Bedingungen die Mo¨glichkeit, die durch die Protein-
dynamik bei Raumtemperatur stattfindende Mittelung zu verhindern. Einzelmo-
leku¨lexperimente bei tiefen Temperaturen ermo¨glichen somit einen Einblick in die
unterschiedlichen Konformationen einzelner Proteine. Neben der Proteindynamik,
ist auch die Dynamik der Umgebung stark reduziert. Bei Raumtemperatur finden
fu¨r das Protein laufend A¨nderungen in seiner Umgebung statt und eine Vielzahl an
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Phononen koppeln an das System. Diese dynamische Wechselwirkung mit dem um-
gebenden Lo¨sungsmittel kann bei kryogenen Temperaturen verhindert werden. Dort
ist der Einfluss nahezu statisch und kann im Detail charakterisiert werden. Wie
in den hier vorgestellten Untersuchungen im Abschnitt 5.4.1 gezeigt, kann durch
den Einsatz tiefer Temperaturen auch das Photobleichverhalten einzelner Moleku¨le
reduziert werden.
Neben den Vorzu¨gen, die die Spektroskopie einzelner Moleku¨le bei tiefen Tempera-
turen bietet, gibt es jedoch auch Einschra¨nkungen fu¨r diese Experimente. Die Auf-
gabe von Chromophoren in biologischen Probensystemen ist in erster Linie nicht,
Anregungsenergie u¨ber Fluoreszenz abzugeben. Deshalb ist die Fluoreszenzquanten-
ausbeute in diesen Systemen deutlich geringer als in Farbstoffen, die fu¨r die Fluo-
reszenz optimiert wurden. Die Anforderungen an die Detektionsoptik sind deshalb
besonders hoch. Wie bei der Vorstellung des Messapparats zur Detektion einzelner
Moleku¨le bei tiefen Temperaturen in Abschnitt 4.2 gezeigt, stellt genau diese Optik
zur Zeit die Limitierung dar. Anfa¨ngliche Experimente zur Photostabilita¨t an mo-
nomerem Phycoerythrocyanin zeigten die in Abschnitt 4.2 diskutierten Probleme.
Deshalb wurden der gro¨ßere Teile dieser Arbeit an diesem Protein bei Raumtempe-
ratur durchgefu¨hrt.
Kapitel 3
Polarisationssensitive Experimente
am Ensemble und an einzelnen
Moleku¨len
In Kapitel 2 wurden die wesentlichen Grundlagen zur Detektion einzelner Moleku¨le
u¨ber deren Fluoreszenz vorgestellt. Auf einige Aspekte des Fluoreszenzlichts wurde
dort bereits eingegangen. Aus den Eigenschaften des Fluoreszenzlichts kann man
zusa¨tzliche, interessante Einblicke in die Natur einzelner Moleku¨le gewinnen. So-
wohl die spektralen Eigenschaften des Fluoreszenzlichts, die zeitliche Abfolge der
Fluoreszenzphotonen, als auch die Polarisation des emittierten Lichts sind dabei
wichtige Parameter. Eine Vielzahl an Experimenten an einzelnen Moleku¨len stu¨tzt
sich auf diese Polarisation. So konnten u¨ber sie Vorga¨nge, wie zum Beispiel Rota-
tionen [90, 91] oder Konformationsa¨nderungen [40, 92] beobachtet werden. Auch in
dieser Arbeit nimmt die Polarisation des Lichts eine besondere Stellung ein. Im Fol-
genden wird deshalb auf deren Bedeutung, bei der Absorption, der Emission oder
der Detektion von Licht, eingegangen. Zwischen diesen Prozessen ko¨nnen viele wei-
tere Vorga¨nge stattfinden, die zur A¨nderung der Polarisation des Lichts beitragen.
Wa¨hrend fu¨r A¨nderungen zwischen der Absorption und der Emission molekulare
Ursachen auszumachen sind, ist die Depolarisation zwischen Emission und Detekti-
on der verwendeten Optik zuzuschreiben. Die no¨tigen Grundlagen zum Versta¨ndnis
dieser Effekte, die sowohl fu¨r die spa¨ter vorgestellten Ensemblemessungen als auch
fu¨r die Spektroskopie einzelner Moleku¨le relevant sind, werden hier aufgezeigt. Ihr
Versta¨ndnis ist sowohl fu¨r die schnelle Spektroskopie, wie auch fu¨r den Energie-
transfer zwischen zwei Chromophoren oder die Orientierungsbestimmung einzelner
Moleku¨le unerla¨sslich.
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3.1 Absorption
Der ga¨ngige Ansatz, der die Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung
mit Moleku¨len beschreibt, ist die zeitabha¨ngige Sto¨rungstheorie. Die Wellenfunk-
tionen des gesto¨rten Systems werden bei dieser Theorie als Linearkombination der
stationa¨ren Wellenfunktionen dargestellt. Zur Lo¨sung dieses Problems mu¨ssen die
Entwicklungskoeffizienten bk, die zur Darstellung der Linearkombination no¨tig sind,
berechnet werden. Als Na¨herungslo¨sung fu¨r die zeitliche Entwicklung des dominie-
renden Expansionskoeffizienten bm(t
′), dessen Betragsquadrat die Wahrscheinlich-
keit fu¨r den U¨bergang von n nach m darstellt, erha¨lt man [93] :
bm(t
′) ≈ δmn − i
h¯
t′∫
0
ei(E
0
m−E0n)t/h¯〈Ψ0m|Hˆ ′|Ψ0n〉dt (3.1)
δmn ist dabei die Dirac’sche Deltafunktion, Ψ
0
m und Ψ
0
n sind die Wellenfunktionen
des End- bzw. Anfangszustands mit den Energien E0m und E
0
n. Der zeitabha¨ngige
Sto¨roperator Hˆ ′ wird bei der Wechselwirkung von Moleku¨len mit elektromagne-
tischer Strahlung klassisch angesetzt. Er beschreibt die Wechselwirkung des elek-
trischen Felds ~E der elektromagnetischen Strahlung mit dem Dipolmoment ~d des
Moleku¨ls:
Hˆ ′ = ~d ~E (3.2)
Bei der Beschreibung des elektrischen Felds kann die ra¨umliche Ausbreitung der
elektromagnetischen Welle, aufgrund der im Vergleich dazu kleinen Moleku¨ldimen-
sionen, vernachla¨ssigt werden. Allein die zeitliche Entwicklung ~E ′ = ~E0 sinωt wird
beru¨cksichtigt. Da das Integral 〈Ψ0m|Hˆ ′|Ψ0n〉 nur ein Ortsintegral ist, kann die zeitli-
che Entwicklung der elektrischen Felds ~E ′ von diesem separiert werden. Eingesetzt
in Gleichung 3.1 und nach den dargestellten Vereinfachungen erha¨lt man:
bm(t
′) ≈ δmn − i
h¯
〈Ψ0m|dˆ|Ψ0n〉
t′∫
0
ei(E
0
m−E0n)t/h¯ ~E ′dt (3.3)
Die Amplituden ~E0 des elektromagnetischen Felds sind zeitunabha¨ngig. Nach Inte-
gration erha¨lt man:
bm(t
′) ≈ δmn − i
h¯
〈Ψ0m|dˆ|Ψ0n〉~E0
[
ei(ωmn+ω)t
′ − 1
ωmn + ω
− e
i(ωmn−ω)t′ − 1
ωmn − ω
]
(3.4)
Fu¨r den U¨bergang vom stationa¨ren Zustand n in den gesto¨rten Zustandmmitm 6= n
gilt δmn = 0. Unter 〈Ψ0m|dˆ|Ψ0n〉 versteht man das U¨bergangsdipolmoment ~µ des U¨ber-
gangs von n nach m. Der Amplitudenvektor ~E0 beinhaltet den Richtungsvektor des
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elektrischen Felds der elektromagnetischen Welle. Die Anregungswahrscheinlichkeit
|bm(t′)|2 ist folglich proportional dem Betragsquadrat des Skalarprodukts zwischen
dem Richtungsvektor des elektrischen Felds der elektromagnetischen Strahlung und
dem Richtungsvektor des U¨bergangsdipolmoments ~µ. Der Winkel φ des Skalarpro-
dukts ist der Winkel zwischen dem Richtungsvektor des elektrischen Felds und dem
Richtungsvektor des U¨bergangsdipolmoments:
|bm(t′)|2 ∝ |~µmn ~E0|2 ∝ cos2 φ (3.5)
Eine maximale Anregung kann nach Gleichung 3.5 erreicht werden, wenn der Win-
kel φ zwischen dem Richtungsvektor ~µ und dem Richtungsvektor ~E0 minimal wird.
Stehen ~µ und ~E0 senkrecht aufeinander, dann erfolgt keine Anregung.
3.2 Emission
Die Fluoreszenzintensita¨t ist direkt proportional zur Anregungswahrscheinlichkeit.
Sie folgt deshalb der unter Gleichung 3.5 hergeleiteten Winkelabha¨ngigkeit. Bei der
kontinuierlichen Drehung der Polarisation des Anregungslichts in der Probenebene
folgt die integrale Fluoreszenz dem cos2-Verhalten der Anregung. Dieses Verhalten
ist in Abbildung 3.1 am Beispiel eines einzelnen Terrylenmoleku¨ls gezeigt. Im En-
semble liegt in der Regel eine statistische Verteilung der U¨bergangsdipolmomente
vor. Unabha¨ngig von der Polarisation des Anregungslichts werden deshalb immer
Moleku¨le angeregt und die Mittelung u¨ber viele, individuelle cos2-Signale fu¨hrt zur
vo¨lligen Auslo¨schung dieser Modulation. Nur das Fluoreszenzsignal eines einzelnen
Moleku¨ls kann deshalb dieses typische cos2-Verhalten zeigen. Dieses einfache Expe-
riment zeigt bereits sehr deutlich, dass die Mittelung u¨ber viele Moleku¨le stets mit
einem Informationsverlust verbunden ist.
Analog des vorhergehenden Abschnitts 3.1 la¨sst sich auch fu¨r die Fluoreszenz ein
U¨bergangsdipolmoment ableiten. Folglich ist auch die Emission eines einzelnen Mo-
leku¨ls polarisiert ist. Betrachtet man das einzelne Moleku¨l als Hertz’schen Dipol, so
liegt der Richtungsvektor des elektrischen Felds des emittierten Lichts parallel zum
U¨bergangsdipolmoment der Fluoreszenz. Die Ausbreitungsrichtung der Emission ist
dazu senkrecht. Der Richtungsvektor des U¨bergangsdipolmoments der Absorption
kann in Na¨herung als parallel zum Richtungsvektor der Emission angesehen werden.
Die Grundlage dieser Na¨herung ist, dass die Positionen der Atomkerne zwischen
dem ersten elektronisch angeregten Zustand und dem Grundzustand a¨hnlich sind.
Auch die Schwingungswellenfunktionen in beiden Zusta¨nden mu¨ssen in Na¨herung
gleich sein. Die Kolinearita¨t gilt, im Rahmen dieser Annahmen, fu¨r alle aromati-
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Abbildung 3.1: Die dunkle Kurve zeigt die detektierte Fluoreszenz eines einzelnen Terry-
len Moleku¨ls. Sie folgt der zwischen 0
◦
und 180
◦
rotierenden Anregungspolarisation. An
den Stellen maximalen Fluoreszenzsignals sind der Richtungsvektor des elektrischen Felds
der Anregung und das auf die Anregungsebene projezierte U¨bergangsdipolmoment parallel
zueinander. Die helle, eingezeichnete Funktion hebt das cos2-Verhalten der Fluoreszenzin-
tensita¨t bei durchmodulierter Anregungspolarisation hervor.
schen Kohlenwasserstoffe in kondensierter Phase [94]. Diese Na¨herung wird bei der
Interpretation der in dieser Arbeit gewonnenen Daten ebenfalls gemacht.
3.3 Anisotropie und Depolarisation
Mit der oben dargestellten, stichpunktartigen Ableitung des U¨bergangsdipolmo-
ments der Absorption und der Emission wurde gezeigt, dass man bei polarisierter
Anregung polarisierte Fluoreszenz erwarten kann. Tatsa¨chlich zeigen viele Farbstoffe
dieses Verhalten. Fu¨r A¨nderungen zwischen der Polarisation des absorbierten Lichts
und des emittierten Lichts finden sich aber viele Ursache, die hier, im Rahmen der
Relevanz fu¨r diese Arbeit, kurz dargestellt werden sollen.
Detektiert man das Fluoreszenzsignal, wie in Abbildung 4.4 gezeigt, in
90
◦
-Geometrie, dann kann die integrale Fluoreszenzintensita¨t angegeben werden
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als [59]:
Itotal = I‖ + 2I⊥, (3.6)
wobei die Polarisation der Fluoreszenzintensita¨t I‖ als parallel zur Polarisation der
Anregung definiert ist. Unter der Anisotropie r versteht man die relative A¨nderung
der Polarisation der Gesamtintensita¨t Itotal bezu¨glich der Polarisation der Anre-
gung [95]. Wie weiter unten gezeigt wird, ist diese A¨nderung selten statisch. Die
Anisotropie r kann deshalb in in der zeitabha¨ngigen Form geschrieben werden:
r(t) =
I‖(t)− I⊥(t)
I‖(t) + 2I⊥(t)
(3.7)
Bei der Untersuchung der Anisotropie in einem isotropen Ensemble fu¨hrt die An-
regung mit polarisiertem Licht zur selektiven Anregung der einzelnen Emitter ent-
sprechend dem unter Kapitel 3.1 dargestellten cos 2-Verhalten. Es findet also nicht
nur die Anregung von Moleku¨len statt, die parallel zum Richtungsvektor des elektri-
schen Felds sind, sondern es resultiert eine entsprechende Verteilung der angeregten
U¨bergangsdipolmomente. Diese Photoselektion fu¨hrt bereits zu einem Verlust an
Anisotropie, verglichen mit der maximal erreichbaren Wert von 1. Bei r = 1 ent-
spricht die Polarisation der Anregung der Polarisation der Emission und es tragen
keine weiteren Prozesse zum Polarisationsverlust bei [96].
Diese Photoselektion findet im Einzelmoleku¨lexperiment nicht statt. Bei der Anre-
gung eines einzelnen Moleku¨ls parallel zum U¨bergangsdipolmoment hat man den
ganze dynamische Bereich der Anisotropie r = −0, 5...1 fu¨r Untersuchungen zur
Verfu¨gung. Im Folgenden werden nun die typischen Gru¨nde fu¨r die Depolarisation
der Anregung besprochen, die nicht auf der Photoselektion eines Ensembleexperi-
ments basieren.
3.3.1 Winkel zwischen Absorptions- und Emissionsu¨ber-
gangsdipolmoment
Bisher wurde der Begriff der Anisotropie unter der Voraussetzung verwendet, dass
das U¨bergangsdipolmoment der Anregung und der Emission parallel zueinander
ist. Nur fu¨r diesen Fall kann ein einzelnes Moleku¨l den maximalen Anisotropiewert
r = 1 zeigen. Als Spezialfall soll hier nur kurz auf den intramolekularen Winkel
zwischen Absorptions- und Emissionsu¨bergangsdipolmoment eingegangen werden.
Analog ko¨nnen jedoch auch intermolekulare Winkel behandelt werden, die als vor-
geschalteten Prozess den Energietransfer der Anregungsenergie voraussetzen. Dessen
Grundlagen werden jedoch erst im folgenden Abschnitt 3.3.2 behandelt.
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Existiert in einem Moleku¨l ein Winkel β zwischen Anregungs- und Emissionsu¨ber-
gangsdipolmoment, dann reduziert sich die gemessene Anisotropie gema¨ß [59]:
rmax = r0
(
3 cos2 β − 1
2
)
(3.8)
r0 entspricht dabei der anfa¨nglichen Anisotropie, also jenem Wert den man erha¨lt
wenn man alle anderen Depolarisationseffekte beru¨cksichtigt. Ausgenommen ist da-
bei der Winkel β zwischen Absorptions- und Emissionsu¨bergangsdipolmoment.
Betrachtet man die Anisotropie r in Abha¨ngigkeit von der Anregungswellenla¨nge,
dann findet man bei Untersuchungen zum Winkel zwischen den U¨bergangsdipol-
momenten der Absorption und Emission den ho¨chsten Wert fu¨r die Anisotropie
meist bei Anregung der langwelligsten Bande. Hier sind fu¨r den Absorptions- und
Emissionsprozess die gleichen elektronischen U¨berga¨nge beteiligt und deren U¨ber-
gangsmomente sind nahezu parallel [59].
3.3.2 Energietransfer
Auch bei der Energieu¨bertragung von einem Donormoleku¨l auf ein Akzeptormo-
leku¨l kommt es in der Regel zur Depolarisation der Anregung. Nur falls garantiert
ist, dass das U¨bergangsdipolmoment des Akzeptors parallel zum U¨bergangsdipolmo-
ment des Donors steht, unterbleibt diese. In einer Ensemblemessung mit isotroper
Moleku¨lverteilung findet man ebenfalls eine statistische Verteilung der U¨bergangsdi-
polmomente der Akzeptoren. Betrachtet man den Energietransfer als eine Emission
des Donors und der Reabsorption eines Akzeptormoleku¨ls, dann tritt beim U¨bergang
der Anregung der bereits bekannte Prozess der Photoselektion ein. Fu¨r die spa¨ter
vorgestellten Energietransferuntersuchungen an einzelnen Moleku¨len spielt die De-
polarisation der Anregung eine entscheidende Rolle. Bei bekannter Orientierung
des U¨bergangsdipolmoments des Donormoleku¨ls la¨sst sich z.B aus der Polarisation
des Fluoreszenzphotons das U¨bergangsdipolmoment des Akzeptors bestimmen. Sind
zwei Akzeptoren mit bekannter Orientierung zum Donor vorhanden, dann kann man
u¨ber die Polarisation des Fluoreszenzlichts entscheiden, welcher der beiden Akzep-
toren die Anregungsenergie erhalten hat. Details zu diesen Untersuchungen finden
sich im experimentellen Abschnitt 5.1.2 dieser Arbeit. Eine besondere Bedeutung
kommt in diesem Kapitel die theoretische Behandlung des Fo¨rstermechanismus zu.
Die Ergebnisse aus den Energietransfermessungen an einzelnen Moleku¨len ko¨nnen
mit dem Energietransfer aus Ensemblemessungen verglichen werden. Die theoreti-
sche Herleitung findet im experimentellen Teil ihre Anwendung.
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Besitzen Donor und Akzeptor einen ausreichend großen Abstand, dann entspricht
der Energietransfer aus mechanistischer Sicht der Emission des Fluoreszenzphotons
und seiner Reabsorption. Man bezeichnet diesen Vorgang, wegen der einfachen phy-
sikalischen Vorga¨nge die dabei beteiligt sind, als den trivialen Fall. Seine quantitative
Untersuchung bereitet jedoch Schwierigkeiten, weil oftmals andere Transfermecha-
nismen beteiligt sind, deren gleichzeitige Beru¨cksichtigung nicht einfach sind. Die
Wahrscheinlichkeit pabs zur Aufnahme eines Fluoreszenzphotons ist fu¨r den trivia-
len Prozess proportional dem U¨berlappintegral des Fluoreszenzspektrums f(ν˜) des
Donors mit dem Absorptionsspektrum ²(ν˜) des Akzeptors [94]:
pabs ∝
∞∫
0
f(ν˜)²(ν˜)dν˜ (3.9)
In verdu¨nnten Lo¨sungen stellt die Reabsorption den dominierenden Energietrans-
ferprozess dar. Bei ho¨heren Konzentrationen tritt die strahlungslose Energieu¨bert-
ragung in den Vordergrund. Sie kann u¨ber zwei unterschiedliche Mechanismen statt-
finden. Diese sind als Dexter- und Fo¨rsterenergietransfer bekannt sind. Obwohl sich
der Fo¨rstermechanismus klassisch herleiten la¨sst [97], wird im Folgenden kurz auf
die quantenmechanische Herleitung eingegangen. Aus dieser ist na¨mlich ebenso die
Herkunft des Dextermechanismus ersichtlich.
Fu¨r die quantenmechanische Behandlung des Energietransfers bedarf es der Wel-
lenfunktionen fu¨r den Anfangs |i〉- und den Endzustand |f〉 des Systems. Sie sind
wegen des Pauli-Verbots antisymmetrisiert:
|i〉 = 1√
2
(ψ∗D(1)ψA(2)− ψ∗D(2)ψA(1)) (3.10)
|f〉 = 1√
2
(ψD(1)ψ
∗
A(2)− ψD(2)ψ∗A(1)) (3.11)
Aus der zeitabha¨ngigen Sto¨rungsrechnung erha¨lt man fu¨r den strahlungslosen U¨ber-
gang von einem Zustand D in einen Zustand A die Rate kDA [98]:
kDA =
2pi
h¯
β2ρ(E) (3.12)
Diese Beziehung ist auch als Fermis Goldene Regel bekannt. ρ(E) entspricht dabei
der Zustandsdichte, β ist das elektronische Wechselwirkungselement der Sto¨rung,
mit β = 〈f |HˆWW |i〉. Mit den Wellenfunktionen 3.10 und 3.11 la¨sst sich das Matrix-
element β als Summe aus Coulombterm βC und Austauschterm βA schreiben:
β = 〈ψ∗D(1)ψA(2)|HˆWW |ψD(1)ψ∗A(2)〉︸ ︷︷ ︸
Coulombterm βC
+ 〈ψ∗D(1)ψA(2)|HˆWW |ψD(2)ψ∗A(1)〉︸ ︷︷ ︸
Austauschterm βA
(3.13)
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Der Austauschterm resultiert aus den Symmetrieeigenschaften der Wellenfunktionen
und fu¨hrt im Weiteren zum Dextermechanismus des Energietransfers. Der Dexter-
mechanismus erfordert einen U¨berlapp der Wellenfunktionen, seine U¨bergangsrate
ist deshalb exponentiell vom Abstand zwischen Donor und Akzeptor abha¨ngig [99].
Da ihm in dieser Arbeit keine Relevanz zukommt, wird im Folgenden nicht weiter
auf ihn eingegangen. Der Coulombterm fu¨hrt zum Fo¨rstermechanismus [97, 100].
Fo¨rstermechanismus
Der Fo¨rstermechanismus beschreibt den Energietransfer zwischen einem Donormo-
leku¨l und einem Akzeptormoleku¨l als eine dipolare Wechselwirkung zwischen diesen.
Nach der Anregung des Donormoleku¨ls kommt es u¨blicherweise zur Schwingungs-
relaxation im ersten angeregten Singulettzustand S1. Im Schwingungsgrundzustand
von S1 steht neben den unter Kapitel 2.1.2 vorgestellten Relaxationsprozessen nun
ein zusa¨tzlicher Kanal mit der Ratenkonstanten kDA fu¨r die Abregung bereit. Dieser
Prozess fu¨hrt dazu, dass der Donor im Anschluss wieder im elektronischen Grund-
zustand S0 ist und sich nun der Akzeptor im elektronisch angeregten Zustand S1
befindet. Aus diesem Zustand kann nun die endgu¨ltige Relaxation erfolgen, z.B un-
ter Abgabe eines Fluoreszenzphotons mit den photophysikalischen Eigenschaften
des Akzeptors. Der beschriebene Vorgang findet sich in Abbildung 3.2 graphisch
zusammengestellt.
Um die Ratenkonstante kDA fu¨r den Energietransfer zwischen Donor- und Akzeptor-
moleku¨l nach Gleichung 3.12 bestimmen zu ko¨nnen, beno¨tigt man das Matrixelement
der Sto¨rung βC und die Zustandsdichte ρ(E) fu¨r diesen Prozess. Das Matrixelement
der Sto¨rung βC beinhaltet den Sto¨roperator HˆWW , der zur Beschreibung des Fo¨rs-
termechanismus nur die Coulombwechselwirkung entha¨lt. Sie kann als Summe aller
elektronischen Wechselwirkungen durch eine Multipolentwicklung beschrieben wer-
den [101]. Da es sich bei Donor und Akzeptor um ungeladene Moleku¨le handelt,
entfa¨llt die Monopol-Monopol Wechselwirkung. Bei der Herleitung des Fo¨rsterme-
chanismus wird die Summenentwicklung, wegen der starken Abstandsabha¨ngigkeit
ho¨herer Terme, nach der Dipol-Dipol Wechselwirkung abgebrochen [99] . Deshalb
kann man als Coulomboperator HˆWW fu¨r die klassische Dipol-Dipol Wechselwirkung
schreiben [102]:
HˆWW =
~dD ~dA
n2R3
− 3(
~dD ~R)(~R~dA)
n2R5
= (3.14)
dDdA cosφDA
n2R3
− 3dDdAR
2 cosφD cosφA
n2R5
~dD und ~dA entsprechen hier jeweils dem Dipol des Donors bzw. des Akzeptors. dD
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Abbildung 3.2: Termschema fu¨r den Energietransfer zwischen einem Donormoleku¨l und ei-
nem Akzeptormoleku¨l nach dem Fo¨rstermechanismus. Durch die Absorption eines Photons
hν0 befindet sich der Donor im ersten elektronisch angeregten Zustand S1 in einem Schwin-
gungsniveau. Im Anschluss kommt es zur Schwingungsrelaxation. Aus dem Schwingungs-
grundzustand des elektronisch angeregten Zustandes S1 des Donors kann es mit der Rate
kDA zur Energieu¨bertragung auf den Akzeptor kommen. Der Donor befindet sich im An-
schluss im elektronischen Grundzustand und der Donor in seinem elektronisch angeregten
Zustand S1-Zustand. Von dort kann er unter Abgabe eines Fluoreszenzphotons hν1 in den
Grundzustand zuru¨ckkehren.
und dA verstehen sich als die La¨ngen dieser Vektoren. n ist der Brechungsindex des
Mediums in dem der Energietransfer stattfindet, R ist der Abstand der beiden Dipole
zueinander und ~R ist deren Richtungsvektor (vgl. Abbildung 3.3). Die orientierungs-
abha¨ngigen Anteile des Wechselwirkungsoperators fasst man in der Regel in dem
Orientierungsparameter κ = cosφDA − 3 cosφD cosφA zusammen.
Als Matrixelement der Sto¨rung fu¨r die Coulombwechselwirkung βC nach Gleichung
3.13 mit demWechselwirkungsoperator HˆWW aus Gleichung 3.14 erha¨lt man folglich:
βC =
κ|~µD|2|~µA|2
n2R3
, (3.15)
mit ~µD und ~µA als U¨bergangsdipolmoment.
Die Zustandsdichte ρ(E) fu¨r den U¨bergang erha¨lt man aus der Faltung der quadrier-
ten U¨berlappintegrale χ der beteiligten Schwingungswellenfunktionen [102]. Fu¨r den
Donor erstrecken sich diese u¨ber das Energieintervall [ED;ED−hν], fu¨r den Akzeptor
u¨ber das Intervall [EA;EA+hν]. ED bzw. EA sind die Energien des Anfangszustands
von Donor und Akzeptor. Damit la¨sst sich die Gesamtzustandsdichte ρ(E) schreiben
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als:
ρ(E) =
1
2pi
∫ [∫
χ2D(ED, ED − hν)dED
∫
χ2A(EA, EA + hν)dEA
]
dν˜ (3.16)
Mit Hilfe der Einsteinkoeffizienten fu¨r die Absorption und der spontanen Emission,
lassen sich die U¨berlappintegrale der Schwingungswellenfunktionen χ2D und χ
2
A durch
spektroskopische Gro¨ßen des Donor- bzw. des Akzeptormoleku¨ls ausdru¨cken [102]:∫
χ2D(ED, ED − hν)dED =
3h¯φD
25pi3nτDν˜3|~µD|2f(ν˜) (3.17)∫
χ2A(EA, EA + hν)dEA =
3000nh¯ ln 10
22pi2NAν˜|~µA|2 ²(ν˜) (3.18)
²(ν˜) entspricht dabei dem wellenla¨ngenabha¨ngigen, molaren, dekadischen Extinkti-
onskoeffizienten aus dem Lambert-Beerschen Gesetz und damit dem Absorptionss-
pektrum des Akzeptors. f(ν˜) ist das auf die Fla¨che eins normierte Fluoreszenz-
spektrum des Donormoleku¨ls. Setzt man Gleichung 3.17, 3.18 und Gleichung 3.15 in
Gleichung 3.12 ein, dann erha¨lt man den bekannten Ausdruck fu¨r die U¨bergangsrate
kDA nach dem Fo¨rstermechanismus:
kDA =
9000 ln 10κ2φD
128pi5n4R6NAτD
∞∫
0
f(ν˜)²(ν˜)
dν˜
ν˜4
(3.19)
Diese Gleichung gilt fu¨r die folgenden Einheiten: R [cm], NA [mol
−1], τD [s],
²(ν˜) [M−1cm−1]. Alle anderen Parameter sind dimensionslos. Es ist ersichtlich, dass
die U¨bergangsrate kDA von mehreren experimentell zuga¨nglichen Faktoren abha¨ngig
ist. Neben Brechungsindex n, der Fluoreszenzlebensdauer τD und der Fluoreszenz-
quantenausbeute φD des Donors, beeinflusst auch der U¨berlapp zwischen dem Fluo-
reszenzspektrum des Donor f(ν˜) und dem Absorptionsspektrum des Akzeptors ²(ν˜)
die U¨bergangsrate. Auch der Orientierungsparameter κ2 nimmt auf die Geschwindig-
keit, mit der die Energieu¨bertragung stattfindet, Einfluss. Er kann Werte zwischen
0 und 4 annehmen. In Abbildung 3.3b ist fu¨r verschiedene Dipolanordnungen ge-
zeigt wie sich diese auf den Wert von κ2 auswirken. Die exakte Bestimmung von
κ2 gelingt, wenn Donor und Akzeptor eine feste Geometrie zueinander besitzen. Bei
Energietransfermessungen, bei denen durch eine ausreichend schnelle Rotationsdiffu-
sion eine Mittelung der Orientierungen von Donor- und Akzeptordipol wa¨hrend der
Energieu¨bertragung auftritt, wird ein Orientierungsparameter κ2 = 2
3
angesetzt. Fu¨r
statistisch verteilte Orientierungen zwischen Donor und Akzeptor, bei denen jedoch
keine weitere Mittelung durch Rotationsdiffusion auftritt, nimmt κ2 den Wert 0,476
an [103]. Eine weitere Gro¨ße, die einen Einfluss auf die Geschwindigkeitskonstante
kDA hat, ist der Abstand zwischen Donor und Akzeptormoleku¨l. In der Literatur fin-
det ha¨ufig auch der Fo¨rsterradius R0 Verwendung. Er ist als der Abstand zwischen
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Abbildung 3.3: a) Anordnung zweier U¨bergangsdipolmomente ~µD und ~µA. ~µD liegt im Ur-
sprung. ~R ist der Richtungsvektor der beiden Dipole zueinander. Die Polarisation fu¨r Absorp-
tion und Emission entspricht der Richtung des entsprechenden Dipols. b) κ2 fu¨r verschiedene
Dipolanordnungen berechnet nach κ2 = (cosφDA − 3 cosφD cosφA)2.
Donor und Akzeptor definiert, bei dem 50 % der Anregungsenergie des Donors auf
den Akzeptor u¨bertragen werden. Dies ist der Fall, wenn die Fluoreszenzlebenszeit
τD des Donors gleich der inversen Energietransferrate k
−1
DA ist. Der Fo¨rsterradius ist
daher gegeben als:
R0 =
9000 ln 10κ2φD
128pi5n4NA
∞∫
0
f(ν˜)²(ν˜)
−6 (3.20)
Definiert man die Energietransfereffizienz E in Abha¨ngigkeit vom Abstand R dann
erha¨lt man:
E =
R60
R60 +R
6
(3.21)
In Abbildung 3.4 ist sieht man die Energietransfereffizienz gegen den Abstand R
von Donor und Akzeptor aufgetragen. Falls der Abstand R sehr viel geringer ist
als der Fo¨rsterradius R0, dann ist die Energietransfereffizienz relativ unempfindlich
auf A¨nderungen. Dies beinhaltet sowohl Abstandsa¨nderungen als auch A¨nderungen
der anderen, oben aufgefu¨hrten Parameter. Ist der Abstand zwischen Donor und
Akzeptor im Bereich des Fo¨rsterradius R0, dann ko¨nnen kleine A¨nderungen in den
Energietransferparametern große A¨nderungen im Energietransferverhalten hervor-
rufen.
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Abbildung 3.4: Energietransfereffizienz vom Donor zum Akzeptor in Abha¨ngigkeit vom Ab-
stand R in Einheiten von R0. Beim Fo¨rsterradius R0 ist die Energietransfereffizienz auf
genau die Ha¨lfte abgefallen. Fu¨r Absta¨nde R¿ R0 findet nahezu keine A¨nderung der Ener-
gietransfereffizienz statt.
3.3.3 Rotation
Auch die Rotation eines Moleku¨ls wa¨hrend seiner Fluoreszenzlebenszeit fu¨hrt zur
A¨nderung der Polarisation der Emission. Die Rotation eines Moleku¨ls kann durch
das zweite Fick’sche Diffusionsgesetz beschrieben werden:
W (θ, φ, t)
dt
= Drot∇2W (θ, φ, t) (3.22)
W (θ, φ, t) ist dabei die Wahrscheinlichkeit das U¨bergangsdipolmoment eines Mo-
leku¨ls zum Zeitpunkt t in der Orientierung (θ, φ) anzutreffen. Drot ist die Rotations-
diffusionskonstante. Man kann Gleichung 3.22 lo¨sen und erha¨lt [104]:
W (θ(t0), φ(t0), t) = e
−6Drott (3.23)
t0 entspricht dabei dem Rotationszeitnullpunkt. Analog der Wahrscheinlichkeit
W (θ(t0), φ(t0), t) la¨sst sich auch die zeitabha¨ngige Anisotropie beschreiben:
r(t) = r0e
−6Drott (3.24)
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Um zur stationa¨ren Anisotropie zu gelangen, muss der Zerfall der angeregten Zu-
standes beru¨cksichtigt werden. Man erha¨lt fu¨r einen monoexponentiellen Zerfall (vgl.
Gleichung 2.7):
r =
∞∫
0
I(t)r(t)dt
∞∫
0
I(t)dt
=
r0
1 + τ/γ
(3.25)
Dieser Ausdruck entspricht der Perringleichung [59] bei der die Rotationsdiffusions-
zeit Drot durch die Diffusionskorrelationszeit γ ersetzt wurde (Drot = γ
−1). Man
findet die Perringleichung oftmals auch in folgender Form:
r0
r
= 1 + 6Drotτ (3.26)
Konsequenzen der zeitabha¨ngigen Rotationsdepolarisation
Die Rotation von Moleku¨len wa¨hrend der Fluoreszenzlebenszeit fu¨hrt zu einer A¨nde-
rung der detektierten Fluoreszenzintensita¨ten von parallel und senkrecht polarisier-
tem Licht. Die Transmissionseigenschaften der optischen Komponenten sind jedoch
in der Regel fu¨r die beiden Polarisationskomponenten unterschiedlich. Bei der Be-
stimmung der Fluoreszenzzerfallskonstanten kann die zeitabha¨ngige Rotationsdepo-
larisation zu Fehlern fu¨hren, was im Folgenden gezeigt werden soll.
Aus den Gleichungen 3.7 und 3.6 erha¨lt man allgemein fu¨r den zeitabha¨ngigen Zer-
fall der beiden Polarisationskomponenten unter Beru¨cksichtigung einer willku¨rlich
eingefu¨hrten Transmissionscharakteristik ω‖ und ω⊥:
I‖(t) = ω‖
1
3
Itot(t)(1 + 2r(t))
I⊥(t) = ω⊥
1
3
Itot(t)(1− r(t)) (3.27)
r(t) in Gleichung 3.27 entspricht dabei dem zeitabha¨ngigen Anisotropieverlust aus
Gleichung 3.24. Zwei Fa¨lle ko¨nnen dabei unterschieden werden, in denen der Einfluss
von r(t) vernachla¨ssigt werden kann. Falls Drot wesentlich gro¨ßer ist als die Fluo-
reszenzzerfallsrate ktot, fu¨hrt dies zu einem sehr schnellen Verlust der Anisotropie,
was einer Mittelung u¨ber alle unterschiedlichen Orientierungen gleichkommt. Dies
hat lediglich einen Einfluss auf die Amplitude des gemessenen Fluoreszenzsignals.
Der gemessene Fluoreszenzzerfall ist jedoch unabha¨ngig von den Transmissionsei-
genschaften ω‖ und ω⊥. Falls Drot wesentlich kleiner als die Fluoreszenzzerfallsrate
ktot ist, kommt dies einem sehr langsamen Verlust der Anisotropie gleich. Dies fu¨hrt
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zu keiner zeitabha¨ngigen A¨nderung der Gesamtintensita¨t durch die Anisotropie. Der
Beitrag r(t) erscheint wa¨hrend dem Fluoreszenzzerfall statisch. Auch unter diesen
Bedingungen erfolgt keine Bevorzugung oder Unterdru¨ckung einer Polarisations-
richtung durch die Transmissionscharakteristiken ω‖ und ω⊥ des experimentellen
Aufbaus.
Fu¨r den Fall, dass die Rotation des Moleku¨ls auf der selben Zeitskala abla¨uft wie der
Fluoreszenzzerfall, muss der Einfluss der Transmissionscharakteristik des Messappa-
rats auf die bestimmten Fluoreszenzzerfallszeiten beru¨cksichtigt werden. Normaler-
weise wird dieser Einfluss durch die Messung unter ”Magic-Angle” Bedingungen
unterdru¨ckt. PEC ist als Probe ein vergleichsweise großes Moleku¨l mit einer Fluo-
reszenzlebensdauer von etwa 1 ns. Im Folgenden wird gezeigt, dass in diesem Fall
ohne gro¨ßere Messfehler auf die ”magic-angle” Bedingung verzichtet werden kann.
Die Rotationskorrelationszeit fu¨r ein kugelfo¨rmiges Moleku¨l ist nach Debye [105] ge-
geben als γ = Vhη
RT
, wobei Vh dem hydratisierten Moleku¨lvolumen und η der Viskosita¨t
des umgebenden Mediums entspricht. Fu¨r globulare Proteine kann das Proteinvolu-
men u¨ber die molekulare Masse M angena¨hert werden [106]:
γ =
ηM
RT
(v¯ + h) (3.28)
v¯ ist dabei das spezifische Proteinvolumen und entspricht fu¨r typische Proteine ca.
0,73 ml/g. h ist das Volumen der umgebenden Solvathu¨lle und wird bei Proteine
mit 0,23 ml/g angesetzt. Ein Vergleich der berechneten Rotationskorrelationszeiten
γcalc fu¨r unhydratisierte Moleku¨le (nach Gleichung 3.28) mit gemessenen Rotati-
onskorrelationszeiten γexp zeigt, dass typischerweise γexp/γcalc ≈ 2 gilt [107]. Diese
Abweichung folgt aus der Annahme einer spha¨rischen Geometrie der Moleku¨le.
Fu¨r die in dieser Arbeit untersuchten Untereinheiten des PEC mit einem Mole-
kulargewicht von ca. 18 kDa berechnet sich, ohne Hydrathu¨lle, eine Rotationskor-
relationszeit von γcalc ≈ 5 ns. Mit γexp/γcalc ≈ 2 kann deshalb von einer realen
Rotationskorrelationszeit γ ≈ 10 ns ausgegangen werden (η = 0,94 cP, T = 298 K).
Mit einer angenommenen Fluoreszenzlebensdauer τ = 2 ns kann man fu¨r verschiede-
ne Transmissionscharakteristiken ω‖ und ω⊥ mit den Gleichungen 3.27 und 3.24 bei
der gegebenen Rotationskorrelationszeit von 10 ns den zu erwartenden, nicht mehr
streng monoexponentiellen Fluoreszenzzerfall berechnen. Es zeigt sich, dass dieser
Fluoreszenzzerfall, der auch noch den Einfluss der Rotation beru¨cksichtigt, weiterhin
gut mit einer monoexponentiellen Zerfallsfunktion angepasst werden. Ein Vergleich
der Zerfallskonstanten, ohne und unter Beru¨cksichtigung der Rotation, ergibt den
Fehler den man erha¨lt, wenn man die Transmissionscharakteristik in der Detektion
vernachla¨ssigt. Die Ergebnisse dieser Rechnung fu¨r verschiedene Transmissionscha-
rakteristiken sind in Abbildung 3.5 zusammengestellt. Es ist ersichtlich, dass fu¨r
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PEC unter Annahme realistischer Transmissionseigenschaften der Fehler nie gro¨ßer
als 10% wird. Bei den Experimenten zur Bestimmung der Fluoreszenzlebenszeit wird
deshalb in dieser Arbeit auf die ”Magic-Angle-Geometrie” verzichtet.
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Abbildung 3.5: Relativer Fehler bei der Bestimmung der Fluoreszenzlebenszeit bei Ver-
nachla¨ssigung der ”Magic-Angle-Bedingung” fu¨r beliebige Transmissionscharakteristiken
ω‖/ω⊥ (γ =10 ns, τ =2 ns).
3.3.4 Anregungs- und Detektionscharakteristik
Die bisher vorgestellten Prozesse der Depolarisation sind alle auf molekulare Ur-
sachen zuru¨ckzufu¨hren. Wie bereits in der Einleitung zu diesem Kapitel erwa¨hnt,
a¨ndert auch die verwendete Optik die Polarisationseigenschaften des Lichts. In die-
sem Abschnitt wird deshalb nun der Einfluss der Messapparatur auf die Polarisation
von Anregungs- und Fluoreszenzlichts beschrieben.
Depolarisation im Anregungsstrahlengang
Fu¨r Objektive mit hoher numerischer Apertur NA la¨sst sich das elektromagnetische
Feld im Fokus des Objektives nicht hinreichend mit der skalaren Beugungstheorie
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beschreiben. Bei der Anregung mit linear polarisiertem Licht kommt es zu einer
Verteilung der Feldvektoren, die bei der polarisationssensitiven Anregung einzelner
Moleku¨le zu beru¨cksichtigen ist. In Rechnungen von Richards et al. [108] wurde dem
vektoriellen Charakter des Anregungslichts Rechnung getragen und es konnte so die
tatsa¨chliche Feldverteilung in der Fokalebene erhalten werden.
Ha et al. [91] erarbeiteten einen fu¨r die Einzelmoleku¨lspektroskopie handhabbaren,
quantitativen Ausdruck fu¨r die Depolarisation beim Einsatz von Mikroskopobjek-
tiven hoher numerischer Apertur. Dabei zeigt sich, dass bei nur 50 nm lateraler
Entfernung vom Brennpunkt bereits 20% der urspru¨nglichen Anregungspolarisation
der Fokalebene auf der optischen Achse liegt. Obwohl Ha et al. diesen Effekt am
Einzelmoleku¨lexperiment nicht nachweisen konnten und deshalb vernachla¨ssigten,
gelang es Bahlmann et al. [109], die durch die Theorie vorhergesagte Depolarisati-
on von 1,6% der Ausgangspolarisation auf der senkrecht zur Anregungspolarisation
stehenden transversalen Achse zu vermessen.
Um in den Experimenten dieser Arbeit eine Depolarisierung durch die hohe nume-
rische Apertur des eingesetzten Objektivs auszuschließen, findet keine vollsta¨ndige
Ausleuchtung des Mikroskopobjektivs statt. Bei kleiner Apertur verschwindet der
Effekt der Depolarisation der Anregung [91, 109]. Der Anregungsfokus ist nun jedoch
nicht mehr beugungsbegrenzt und man erzeugt damit unno¨tiges Untergrundsignal
durch das gro¨ßere, beleuchtete Volumen. Dieser Effekt wird jedoch in Kauf genom-
men. In der Probenebene ließ sich auf diese Weise ein Polarisationskontrast von 1/30
erreichen. Effekte die auf die Depolarisation des Anregungslichts zuru¨ckzufu¨hren
sind, werden deshalb in der Folge vernachla¨ssigt.
Depolarisation im Detektionsstrahlengang
Wa¨hrend man in der Anregung die Depolarisation des Lichts durch die Wahl einer
geringeren Mikroskopapertur verhindern kann, macht man in der Detektion von der
vollen numerischen Apertur Gebrauch. Die Reduktion der NA durch eine zusa¨tzli-
che Blende im Detektionsstrahlengang will man bei der Detektion einzelner Moleku¨le
vermeiden. Der O¨ffnungswinkel des Objektivs geht direkt in die Einsammeleffizienz
aus Gleichung 2.21 ein. Je ho¨her die numerische Apertur NA desto mehr Fluores-
zenzsignal kann von einem einzelnen Moleku¨l erhalten werden. Der Einsatz eines
Mikroskopobjektivs hoher numerischer Apertur fu¨hrt jedoch zur Depolarisation des
detektierten Fluoreszenzlichts. Die Ursache dieser Depolarisation kann als Abbil-
dungspha¨nomen betrachtet werden und spielt bei der polarisationssensitiven Detek-
tion einzelner Moleku¨le ein große Rolle. Die Auswirkungen dieser Detektionscharak-
teristik sind im darauf folgenden Kapitel 3.4 dargestellt. Die erstmalige Ableitung
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dieser Abbildungserscheinung geschah durch Axelrod [110]. Die Auswertung der po-
larisationssensitiven Experimente an einzelnen Moleku¨len in dieser Arbeit stu¨tzen
sich jeweils auf genau dieses Pha¨nomen, weshalb es hier, kurz zusammengefasst,
dargestellt werden soll:
Die Abbildung eines Objekts der Objektebene in das Laborkoordinatensystem ent-
spricht der U¨berfu¨hrung des einen Koordinatensystems in das andere. Die eingesetz-
te Optik verknu¨pft beide Koordinatensysteme miteinander. Mathematisch gesehen
kommt es dabei zu einer Achsentransformation. Diese u¨berfu¨hrt das Koordinaten-
system der Objektebene ~x0 durch eine geeignete Rotationsmatrize in das Koordina-
tensystem ~x des Mikroskops (Abbildung 3.6).
Abbildung 3.6: Darstellung des Zusammenhangs zwischen Objektkoordinatensystem ~x0 (ge-
strichelte Linie) und Laborkoordinatensystem ~x. U¨ber den Winkel φ des Objektkoordina-
tensystem zur Meridionalebene und dem O¨ffnungswinkel des Objektives α lassen sich beide
Koordinatensysteme ineinander u¨berfu¨hren.
Als abzubildendes Objekt wa¨hlt man einen emittierenden Dipol im Ursprung O,
der in Richtung y0 zeigt, d.h auch die emittierte Strahlung ist entlang dieser Rich-
tung polarisiert. Die Strahlung des Dipols propagiert in Richtung des Objektives
entlang der z0-Achse. Diese Koordinaten sind so gewa¨hlt, dass die Abbildung den
Dipol im Laborkoordinatensystem in Richtung y zeigen la¨sst. Die Ausbreitung er-
folgt entlang z. Fu¨r die Abbildung des Dipols in das Laborkoordinatensystem kann
man Polarkoordinaten definieren, die das Laborkoordinatensystem mit dem Koor-
dinatensystem des Dipols (Objektkoordinatensystem) verknu¨pfen. Diese werden im
Weiteren α und φ genannt. α ist dabei der Winkel zwischen der Ausbreitungsrich-
tung der Strahlung und der optischen Achse. Bei der Abbildung ist er deshalb durch
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die numerische Apertur des Mikroskopobjektivs begrenzt (vgl. Abbildung 3.6). φ ist
der Winkel zwischen der Polarisationsrichtung y0 und der Meridionalebene. Wenn
man annimmt, dass an den Grenzfla¨chen nur wenig Brechung auftritt, dann ist der
Winkel φ zwischen der Polarisationsrichtung und der Meridionalebene im Objekt-
und im Laborkoordinatensystem identisch [111]. Das bedeutet, dass jede Strahlung
mit der Richtung des elektrischen Feldvektors im Laborkoordinatensystem entlang
y mit dem Winkel φ zur Meridionalebene diesen Winkel auch im Objektsystem be-
sitzt. φ kann Winkel zwischen 0 und 2pi annehmen. Mit beiden Winkeln la¨sst sich
eine Rotationsmatrix aufstellen, die das Laborkoordinatensystem in das Objektko-
ordinatensystem u¨berfu¨hrt:
Die Rotation beginnt mit der Drehung des Laborkoordinatensystems um den Winkel
φ um dessen z-Achse. Das so erhaltene Koordinatensystem wird um den Winkel −α
um die neue x-Achse gedreht. Eine dritte Rotation um −φ um die aktuelle z-Achse
fu¨hrt die beiden Systeme endgu¨ltig ineinander u¨ber. Die einzelnen Teilschritte lassen
sich in einer Gesamtrotationsmatrix darstellen:
x0
y0
z0
 =

cos2 φ+ sin2 φ cosα
− cosφ sinφ+ sinφ cosα cosφ
sinφ sinα
− cosφ sinφ+ sinφ cosα cosφ − sinφ sinα
sin2 φ+ cos2 φ cosα − cosφ sinα
cosφ sinα cosα


x
y
z
 (3.29)
Bei der polarisationssensitiven Detektion des Fluoreszenzlichts sind die beiden Si-
gnalintensita¨ten I‖ und I⊥ von Interesse. Diese sind proportional zur Projektion des
Dipols auf die Objektebene. Die Projektion entspricht dem Quadrat der vektoriel-
len Komponenten x0 und y0 des Dipols. Integriert man u¨ber den eingesammelten
Raumwinkel αmax, kann man dafu¨r schreiben:
I‖,⊥ ∝
αmax∫
α=0
2pi∫
φ=0
(x0, y0)2 sinαdφdα (3.30)
Fu¨hrt man die Integration durch, dann erha¨lt man die Signalintensita¨ten I‖ und I⊥
des detektierten Fluoreszenzlichts in Abha¨ngigkeit von der Orientierung des Dipols:
I‖ ∝ (k1x2 + k2y2 + k3z2) (3.31)
I⊥ ∝ (k2x2 + k1y2 + k3z2) (3.32)
mit
k1 =
1
4
pi(5− 3 cosαmax − cos2αmax − cos3 αmax)
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k2 =
1
12
pi(1− 3 cosαmax + 3 cos2 αmax − 3 cos3 αmax)
k3 =
1
3
pi(2− 3 cosαmax + cosα3max)
Ha et al. [91] normierte diese Ausdru¨cke entsprechend, so dass bei αmax = pi die Sum-
me aus parallel und senkrecht polarisierter Signalintensita¨t dem integralen Fluores-
zenzsignal entspricht:
I‖ + I⊥ = Itotal(x2 + y2 + z2) = Itotal
fu¨r
k1 =
3
32
(5− 3 cosαmax − cos2 αmax − cos3 αmax)
k2 =
1
32
(1− 3 cosαmax + 3 cos2 αmax − cos3 αmax) (3.33)
k3 =
1
8
(2− 3 cosαmax + cos3 αmax)
Die derart normierten Gleichungen werden in dieser Arbeit verwendet. Fu¨r ein Was-
serimmersionsobjektiv mit einer numerischen Apertur von NA = 1,2 und einem Bre-
chungsindex von nD = 1,333 erha¨lt man k1 = 0, 3208, k2 = 0, 0056 und k3 = 0, 097.
Diese Korrekturparameter gingen in dieser Form in die polarisationssensitiven Mes-
sungen ein.
Man kennt nun den Zusammenhang zwischen der Orientierung des Dipols und den
detektierten Signalintensita¨ten. Die Lage des Koordinatensystems ist auf diese Weise
jedoch weiterhin nicht zuga¨nglich. Wie im na¨chsten Kapitel gezeigt wird, kann man
dessen Lage jedoch vermessen und mit experimentell zuga¨nglichen Parametern in
Beziehung setzen.
3.4 Apparative Charakteristik am Beispiel Terry-
len - Definition des Laborkoordinatensystems
Bei der polarisationsselektiven Anregung einzelner Moleku¨le befindet sich im Anre-
gungsstrahlengang ein elektrooptischer Modulator (EOM) u¨ber dessen Betriebsspan-
nung man die Polarisation des Anregungslichts a¨ndern kann. Diese Betriebsspannung
ist der einzige Parameter, um das detektierte Fluoreszenzsignal mit der Orientierung
des U¨bergangsdipolmoments in Zusammenhang zu bringen. Wie dies geschieht wird
hier fu¨r ein Moleku¨l gezeigt, dessen U¨bergangsdipolmoment der Absorption parallel
zum U¨bergangsdipolmoment der Emission ist. Diese U¨bereinstimmung ist notwen-
dig, da dann die Polarisation des Anregungslichts identisch mit der Polarisation des
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Emissionslichts ist und die Interpretation der Daten somit erleichtert wird. In den
hier vorgestellten Experimenten kam Terrylen in PMMA als Matrix zum Einsatz.
Bei Terrylen handelt es sich dabei um einen planaren Kohlenwasserstoff der, wie in
Abschnitt 3.2 dargestellt wurde, diese Forderung erfu¨llt. Der experimentelle Aufbau
fu¨r diese Untersuchungen wird erst in Kapitel 4 besprochen.
Zur Lokalisierung einzelner Moleku¨le wird mit beliebiger Anregungspolarisation ein
Bild des Probenausschnitts aufgenommen (siehe Abbildung 3.7). Mit dem Piezoscan-
ner kann ein einzelnes Moleku¨l genau in den Laserfokus gebracht werden. Mit einer
Spannungsrampe am EOM und einer nachfolgenden λ/4-Platte wird die Polarisation
des Anregungslichts schrittweise von 0 bis pi gedreht. Wa¨hrend dieser Polarisations-
drehung wird die integrale Signalintensita¨t detektiert. Sie folgt der im Kapitel 3.2
beschriebenen cos2 -Abha¨ngigkeit (siehe Abbildung 3.1). Aus dem Signalmaximum
des Fluoreszenzsignals la¨sst sich die EOM-Spannung bestimmen, bei der die Pola-
risation der Anregung parallel zur Projektion des U¨bergangsdipolmoments auf die
Fokusebene ist.
Abbildung 3.7: Konfokales Fluoreszenzbild einzelner Terrylen Moleku¨le in PMMA. Die hellen
Flecken entsprechen der Fluoreszenzintensita¨t. Je nach Lage des U¨bergangsdipolmoments
zum elektrischen Feldvektor der Anregung erfolgt die Anregung mehr oder weniger gut.
λexc = 568 nm, Integrationszeit t = 10 ms, P = 10 µW, Probenausschnitt 10 µm × 10 µm.
Fu¨r diese EOM-Spannung erfolgt die Anregung des Moleku¨ls. Die Polarisation der
Anregung ist nun also parallel zur Projektion des U¨bergangsdipolmoments. Die
Fluoreszenzintensita¨ten I‖ und I⊥ werden separat detektiert. Man erha¨lt zwei Fluo-
reszenzzeitspuren, die den Intensita¨tsverlauf der Fluoreszenz, getrennt in die bei-
den Polarisationskomponenten enthalten. Fu¨r beide Polarisationsrichtungen erfolgt
eine zeitliche Mittelung u¨ber die Fluoreszenzintensita¨ten. Es wird das Verha¨ltnis
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V = I¯‖/I¯⊥ der beiden mittleren Signalintensita¨ten gehen die EOM-Spannung auf-
getragen. Aus den Gleichungen 3.31 und 3.32 ist ersichtlich, dass je nach Lage des
U¨bergangsdipolmoments das Verha¨ltnis der Signalintensita¨ten folgender Bedingung
folgt:
V =
I¯‖
I¯⊥
=
k1x
2 + k2y
2 + k3z
2
k2x2 + k2y2 + k3z2
=
=
k1(sin
2 φ sin2 θ) + k2(cos
2 φ sin2 θ) + k3(cos
2θ)
k2(sin
2 φ sin2 θ) + k1(cos2 φ sin
2 θ) + k3(cos2θ)
(3.34)
Der Winkel φ entspricht dabei dem Azimutalwinkel und der Winkel θ der Polho¨he
des U¨bergangsdipolmoments im Laborkoordinatensystem. Abbildung 3.8 zeigt den
Verlauf des Polarisationsverha¨ltnisses V in Abha¨ngigkeit des Azimutalwinkels φ fu¨r
verschiedene Polho¨hen θ. Fu¨r den Fall kleiner numerischer Apertur in der Detek-
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Abbildung 3.8: Polarisationsverha¨ltnis V = I‖/I⊥ nach Gleichung 3.34 fu¨r verschiedene
Polho¨hen θ und Azimutalwinkel φ. Unabha¨ngig von der Polho¨he θ besitzen alle Funktionen
ihr globales Maximum bei φ = pi2 und den Funktionswert 1 bei
pi
4 und
3
4pi.
tion oder falls Moleku¨le ausschließlich in der xy-Ebene (θ = 90◦) liegen, kann mit
den Darstellungen aus Abschnitt 3.3.4 gezeigt werden, dass Depolarisationseffek-
te kaum auftreten. Gleichung 3.34 la¨sst sich deshalb vereinfachen. Vernachla¨ssigt
man den sehr kleinen Beitrag des Parameters k2 = 0, 0056 dann erha¨lt man fu¨r
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die Intensita¨ten die bekannte Proportionalita¨t, die lediglich von der Projektion des
U¨bergangsdipolmoments auf die Detektionsebene abha¨ngig ist:
V =
I¯‖
I¯⊥
=
sin2φ
cos2 φ
= tan2 φ (3.35)
Diese vereinfachte Gleichung stellt in Abbildung 3.8 die Einhu¨llende aller mo¨glichen
Polarisationsverha¨ltnisse im Bereich [pi
4
, 3pi
4
] dar.
Die Einschra¨nkung, dass sich das U¨bergangsdipolmoment nur in der Ebene befinden
darf, ist nur bei entsprechend pra¨parierten Proben gegeben. Fu¨r das System Terry-
len/PMMA kann dies nicht angenommen werden. Der Einsatz von Mikroskopobjek-
tive mit hoher numerischer Apertur bringt deshalb die Depolarisationserscheinungen
zum Vorschein, die in Kapitel 3.3.4 vorgestellt sind. Entsprechend ist in Abha¨ngig-
keit vom Azimutalwinkel φ kein einfaches tan2-Verhalten fu¨r das Verha¨ltnis I¯‖/I¯⊥ zu
erwarten. Dies ist in Abbildung 3.9 ersichtlich. Es zeigt sich, dass Terrylen Moleku¨le
in PMMA wie erwartet isotrop auf der Probe verteilt sind. Im Bereich φ = pi
2
finden
sich Polarisationsverha¨ltnisse, die man nach Abbildung 3.8 fu¨r eine Polho¨he θ = pi
3
erwartet.
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Abbildung 3.9: Verha¨ltnisse der beiden Polarisationskana¨le fu¨r verschiedene Terrylenmo-
leku¨le. Der tan2 -Fit bildet die Spannungsrampe des elektrooptischen Modulators auf den
Azimutalwinkel φ ab (obere Achsenbeschriftung)
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Unabha¨ngig davon besitzen alle Funktionen aus Abbildung 3.8 im Bereich [0, pi]
drei ausgezeichnete Punkte. Eine Singularita¨t bzw. ein Maximum bei pi
2
und den
Funktionswert 1 bei pi
4
und 3
4
pi. Um, wie eingangs erwa¨hnt, der Spannung des EOM
einen Azimutalwinkel φ zuordnen zu ko¨nnen, wurde an die maximalen Funktions-
werte im Bereich [pi
4
, 3
4
pi] die tan2-Einhu¨llende angepasst. Die drei Fixpunkte die
durch die Kurvenanpassung erhalten werden sind auch fu¨r alle Funktionen gu¨ltig
deren Polho¨he θ 6= pi
2
ist. Durch die angepasste tan2-Funktion erha¨lt man direkt
die Zuordnung der EOM-Spannung zum Winkel φ und hat damit die experimentell
zuga¨ngliche Betriebsspannung des EOM mit der Projektion des U¨bergangsdipolmo-
ments verknu¨pft. Fu¨r Moleku¨le deren Polarisationsverha¨ltnis I‖/I⊥ sich nicht auf der
einhu¨llenden tan2 -Funktion befindet kann man durch Wahl der passenden Polho¨he
θ auch diese Polarkoordinate ermitteln. Es muss lediglich ein θ-Wert gefunden wer-
den, der das experimentell gemessene Polarisationsverha¨ltnis widerspiegelt. Nur im
Bereich um die ausgezeichneten Werte pi
4
und 3
4
pi ist dies nicht mo¨glich, denn dort
besitzen alle Funktionswerte, unabha¨ngig von der Polho¨he den Wert 1. Auch wenn
sich die Funktionswerte Intervall [0, pi
4
], sowie im Intervall [3
4
pi, pi] scheinbar kaum un-
terscheiden, so kann auch in diesem Bereich eine Polho¨he θ ermitteln. Dies geschieht
indem man statt V den reziproken Wert V −1 auftra¨gt.
Kapitel 4
Experimentelle Durchfu¨hrung
Die hier beschriebenen, experimentellen Aufbauten sind fu¨r eine Vielzahl unter-
schiedlicher Experimente, die in dieser Arbeit beschrieben werden, verwendet wor-
den. Die Abku¨rzungen im Text beziehen sich fu¨r die Einzelmoleku¨lexperimente stets
auf Abbildung 4.2, fu¨r die zeitaufgelo¨sten Untersuchungen auf Abbildung 4.4. Fin-
den sich bei den verwendeten Komponenten, speziell bei den eingesetzten Filtern,
keine Herstellerangaben, dann sind diese bei den entsprechenden Experimenten in
Kapitel 5 erwa¨hnt.
4.1 Einzelmoleku¨lspektroskopie bei Raumtempe-
ratur
4.1.1 Lasersysteme
Als Anregungslichtquellen wurden fu¨r alle Experimente kommerzielle Lasersysteme
verwendet. Ein Ar+-Ionen (Coherent Sabre, 15/3 R) diente als Pumplaser fu¨r einen
mit Rhodamin 6G (Lambda Physics, LC 5900) betriebenen Farbstoﬄaser (Coherent,
699-21). Das Lasersystem ist auf einem aktiv geda¨mpften, optischen Tisch (New-
port) montiert. Dies ermo¨glicht den sto¨rungsfreien Betrieb des Farbstoﬄasers. Fu¨r
die Zweifarbenanregung kam ein weiterer Ar+-Ionenlaser (Coherent, Innova 90-6)
zum Einsatz. Dieser befand sich auf einem weiteren optischen Tisch (Melles Gri-
ot), auf dem sich auch das Mikroskop und der Großteil der eingesetzten, optischen
Komponenten befand. Der große Platzbedarf zweier Lasersysteme machte diese Auf-
teilung notwendig.
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Argonionenlaser Der Sabre 15/3 R diente als Pumplaser fu¨r den nachgeschal-
teten Farbstoﬄaser, welcher weiter unten beschrieben wird. Er wurde bei 6 W
im ”Single-Line-Mode” betrieben. Seine Laserlinie bei 514,5 nm ist geeignet, den
gewa¨hlten Farbstoff Rhodamin 6G optimal anzuregen. Der Sabre besitzt zwei in-
terne Feedback-Schleifen zur Regulierung der Ausgangsleistung und Minimierung
des Ro¨hrenstroms. Die Option ”PowerTrack” dient der automatischen Optimierung
der Kavita¨tsjustage auf Ausgangsleistung, wa¨hrend die Option ”Light Regulation”
garantiert, dass die voreingestellte Ausgangsleistung stets durch Nachregelung des
Ro¨hrenstroms konstant gehalten wird. Beide Optionen sind fu¨r den optimalen, lang-
zeitstabilen Betrieb des Lasers notwendig und wurden eingesetzt. Die verwende-
te 514 nm-Linie des Sabre 15/3 R ha¨tte aus spektraler Sicht auch fu¨r das weiter
unten beschriebene Experiment der simultanen Anregung mit zwei Anregungswel-
lenla¨ngen Verwendung finden ko¨nnen. Fu¨r dieses Experiment wurde versucht mit
einem Glassubstrat ca. 4% der Pumpleistung auszukoppeln und es als zweite Anre-
gungswellenla¨nge zu verwenden. Die mechanische Instabilita¨t des Glassubstrats, be-
dingt durch den thermischen Einfluss der hohen Laserleistungen, machte aber keinen
stabilen Betrieb des Farbstoﬄasersystems mo¨glich. Zusa¨tzlich verhinderte dies eine
langzeitstabile Einkopplung in eine Glasfaser zur ra¨umlichen U¨berlagerung beider
Anregungslinien. Fu¨r die Zweifarbenanregungsexperimente kam deshalb ein zusa¨tz-
licher Ar+-Laser zum Einsatz. Er wurde ebenfalls im ”Single-Line-Mode” betrieben.
Diese zusa¨tzliche Flexibilita¨t bei der Wahl der Anregungswellenla¨nge erlaubte eine
spektral besser angepasste Anregung bei 496 nm.
Farbstoﬄaser Das verwendete Farbstoﬄasersystem bietet die Option fu¨r den
schmalbandigen, frequenzstabilisierten Betrieb. Sowohl fu¨r die hier vorgestellten Un-
tersuchungen bei tiefen Temperaturen, als auch fu¨r die Untersuchungen bei Raum-
temperatur war dies nicht notwendig. Als wellenla¨ngenselektierende Elemente be-
sitzt der Farbstoﬄaser in seiner Grundausstattung ein du¨nnes und ein dickes Etalon.
Beide sind in einer Einheit, der so genannten ICA (Intercavity Assembly), zusam-
mengefasst. Zum frequenzstabilisierten Betrieb besitzt er einen Referenzresonator.
Die mitgelieferte Elektronik regelt eine drehbare, planparallele Platte (Scanning
Brewster Plate), einen piezogetriebenen Resonatorspiegel (Tweeter) und die beiden
Etalons. Die Anordnung erlaubt das Durchstimmen der Frequenz in einem 30 GHz
großen Bereich, sowie die Stabilisierung der Frequenz mit einer Linienbreite um
1 MHz. Diese Elemente wurden aus dem verwendeten Lasersystem entfernt. Dies
ermo¨glichte eine einfacher Handhabung des Lasers und bedingte gleichzeitig eine
spektrale Verbreiterung des Anregungslichts. Abbildung 4.1 zeigt die A¨nderungen
die im Vergleich zur Grundausstattung am Farbstoﬄaser vorgenommen wurden. In
der in dieser Arbeit verwendeten Konfiguration werden, wie in der Dissertation von
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Stefan Mais beschrieben, im Intervall von 2 GHz mehrere Moden versta¨rkt [76]. Ei-
ne detaillierte Beschreibung der Funktionsweise der einzelnen Elemente findet sich
ebenfalls in dieser Arbeit. In den hier vorgestellten Untersuchungen bot der Ein-
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Abbildung 4.1: a) Frequenzstabilisierter, schmalbandiger Farbstoﬄaser mit allen aktiv re-
gelnden Elementen im Resonator. b) Modifizierter Farbstoﬄaser. Nur der Tweeter ist als
aktiv regelndes Element weiterhin vorhanden, jedoch nicht an die Elektronik angeschlossen.
(modifizierte Zeichnung aus [112]).
satz des Farbstoﬄasers den Vorteil, die Anregungswellenla¨nge variabel wa¨hlen zu
ko¨nnen. Der eingesetzte Farbstoff konnte den Spektralbereich von 560 nm - 620 nm
durch Verstellen eines doppelbrechenden Kristalls (Lyot-Filter) ohne Strahlversatz
abdecken.
4.1.2 Anregungsstrahlengang
Das Anregungslicht aus dem Farbstoﬄaser wird an einem 70/30 Strahlteiler BS1
geteilt. Die reflektierten 30% dienen zur externen Kontrolle der Wellenla¨nge mit ei-
nem Spektrometer WM (Burleigh, WA 10). Die restlichen 70% transmittieren den
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Strahlteiler und werden in eine polarisationserhaltende Glasfaser GF (Atos York,
HB 450) eingekoppelt. Sie stellt einen Filter zur Unterdru¨ckung von ra¨umlichen
Schwankungen dar. Der ausgekoppelte Laserstrahl ist ra¨umlich stabil und stellt die
konfokale Lichtquelle dar, wie sie unter Kapitel 2.2.2 eingefu¨hrt wurde. Das Licht
wird an einem Keilabschwa¨cher AT1 (Newport, M-925B) auf die gewu¨nschte Leis-
tung gebracht. Ein Laserstabilisator ST (Cambridge Research, LS 100) dient der
Amplitudenstabilisierung. Er kann Intensita¨tsschwankungen mit einer Frequenz von
bis zu 300 kHz durch die Ru¨ckkopplung mit einer Photodiode mit einen elektroop-
tischen Modulator nachregeln. Der Einsatz dieser Amplitudenstabilisierung ist nach
der Faser notwendig, weil die Enden der Glasfaser nicht die no¨tige mechanische
Stabilita¨t aufweisen, um stets die selbe Laserleistung ein- bzw. auszukoppeln. Der
elektronische Shutter S1 (Newport, 846HP) erlaubt das computergesteuerte Zu- und
Abschalten des Strahls. Der Bandpassfilter F1 (Coherent Ealing, 42-7328, 568,2/10)
blockiert die roten Anteile des Anregungslichts.
Zur kontinuierlichen Polarisationsdrehung passiert das Anregungslicht eine von Ste-
fan Mais und Gregor Jung entwickelte Anordnung aus elektrooptischem Modulator
EOM (Gsa¨nger, LM 0202) und der λ/4-Platte WP1. Mit einem Versta¨rker (Piezo-
mechanik Pickelmann, SQV1/500; x 100; 0-500 V; fu¨r kapazitive Lasten) wird dabei
eine Spannung zwischen 0 V-500 V an den doppelbrechenden Kristall des EOMs
angelegt, der je nach Spannung fu¨r eine Phasenverschiebung der Polarisationsan-
teile des Eingangslichts sorgt. Zusammen mit der λ/4-Platte kann die resultierende
Gesamtpolarisation, Werte zwischen 0
◦
und 180
◦
annehmen. Eine detaillierte Be-
schreibung zur Funktionsweise findet sich in der Dissertation von Stefan Mais [76].
Zum kontinuierlichen Durchdrehen der Polarisation wird an den Kristall eine Span-
nungsrampe angelegt. Entsprechend der Versta¨rkung kann das Eingangssignal der
Versta¨rkers einen Spannungswert zwischen 0-5 V annehmen. Diese Spannungsrampe
wird mit einem Frequenzgenerator (Wavetek, Mod. 22) erzeugt.
Fu¨r die Steuerung des Experiments mit dem Computer wurde in unserer Elektro-
nikwerkstatt ein Rampengenerator RG gebaut. U¨ber zwei hexadezimale Schalter
kann der Rampenstartwert U0 festgelegt werden. Die Grobverstellung erlaubt dabei
den Offset U0 im Bereich 0 mV bis 300 mV um jeweils 20 mV zu vera¨ndern. Die
Feinverstellung deckt den Bereich von 0 mV bis 4800 mV in Schritten von 320 mV
ab. Beide Schalter wirken additiv. Die Kombination beider Schalter deckt den ge-
samten Bereich von 0 V - 5 V in 20 mV Schritten ab. U¨ber ein Potentiometer und
einen Schalter kann man die Frequenz der Rampe von 0,1 Hz - 10 Hz regeln. Ein
Ausgang liefert ein der Frequenz proportionales Spannungssignal. Zur Steuerung des
Rampengenerators stehen zwei digitale Eingangsleitungen zur Verfu¨gung. U¨ber die
Signalkombinationen 00, 01, 10 und 11 (TTL-Signalpegel) kann der Rampengenera-
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tor angehalten, die Spannungsrampe vorwa¨rts oder ru¨ckwa¨rts gefahren bzw. auf den
Spannungsstartwert U0 zuru¨ckgesetzt werden. Der Schaltplan des fu¨r diesen Zweck
entworfenen Rampengenerators findet sich im Anhang (siehe Abbildung C.1).
Das Anregungslicht gewu¨nschter Polarisation wird nach Transmission eines weite-
ren Strahlteilers BS3 (siehe unten) durch einen dichroitischen Strahlteiler BS4 in das
Mikroskop (Nikon, TE 300) eingekoppelt. Ein Mikroskopobjektiv MO hoher numeri-
scher Apertur (Nikon, NA=1,2, Plan Apochromat,Wasserimmersion 60x) fokussiert
den Laserstrahl auf die Probe. Mit einem piezobetriebenen xy-Scanner (Physik In-
strumente, P-731) kann die Probe verfahren werden.
Fu¨r die simultane Anregung eines Moleku¨ls mit zwei Anregungswellenla¨ngen stand
ein weiterer Ar+-Laser bereit. Dieser wird an einem dichroitischen Strahlteiler BS6
(Chroma) reflektiert. La¨ngerwellige Plasmalinien des Lasers werden von diesem
Strahlteiler transmittiert und so abgetrennt. Der reflektierte Strahl ist anschlie-
ßend frei von roten Anteilen der Plasmaro¨hre. Diese wa¨ren im Detektionsstrah-
lengang nicht abzutrennen gewesen, weil sich das detektierte Fluoreszenzlicht im
gleichen Wellenla¨ngenbereich befindet. Diese vorherige Abtrennung der Plasmalini-
en des Ar+-Lasers fu¨hrt zu einer deutlichen Reduzierung des Untergrundsignals. Die
λ/4-Platte WP2 sorgt fu¨r eine zirkulare Polarisation dieses Anregungslichts. Eine
langbrennweitige Linse L1 (f=8000 mm) bedingt eine geringe Konvergenz des Laser-
strahls. Sie wurde so gewa¨hlt, dass am Probenort, im Fokus der ersten Anregungs-
wellenla¨nge, der Anregungsstrahl des Ar+-Lasers ca. den doppelten Durchmesser des
Fokus aufweist. Dies erleichtert das ra¨umliche U¨berlagern beider Anregungsquellen.
Ein elektronischer Shutter S2 (Newport, 846HP) ermo¨glicht das Zu- und Abschalten
der zweiten Anregungsfarbe. Ein ND-Filterrad AT2 erlaubt die stufenlose Einstel-
lung der Anregungsintensita¨t. U¨ber den dichroitischen Strahlteiler BS3 (Chroma, Q
535 LP) wird der Laser in den restlichen Strahlengang eingekoppelt.
4.1.3 Detektionsstrahlengang
Das erzeugte Fluoreszenz- und Streulicht wird u¨ber das oben beschriebene Mikro-
skopobjektiv eingesammelt und durch den Strahlteiler BS4 transmittiert. Die Tu-
buslinse L2 des Mikroskops fokussiert auf die konfokale Lochblende P (100 µm).
Transmittiertes Licht wird anschließend durch die Linse L3 (f=100 mm) kollimiert.
Obwohl bereits der Strahlteiler BS4 individuell so angepasst wurde, dass das Anre-
gungslicht reflektiert wird, ist die zusa¨tzliche spektrale Filterung u¨ber einen weiteren
Filter F2 essentiell. In Abha¨ngigkeit vom gewa¨hlten Experiment kommt dabei ein
Notchfilter, ein Bandpassfilter oder ein Farbglasfilter zum Einsatz. Der Strahltei-
ler BS5 ermo¨glicht die Auftrennung des Fluoreszenzsignals nach spektralen oder
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Abbildung 4.2: Schematische Darstellung des Raumtemperaturexperiments. (Abku¨rzungen:
AT1 & AT2 Abschwa¨cher, BS1-BS6 div. Strahlteiler (siehe Text), C1 & C2 D/A-Wandler,
EOM Elektrooptischer Modulator, F1 & F2 div. Filter, GF Glasfaser, L1-L5 Linse,P Loch-
blende, RG Rampengenerator, S1 & S2 elektronische Shutter, ST Stabilisator, WP1 & WP2
λ/4-Platte, WM Spektrometer.
Polarisations-Eigenschaften. Die Linsen L4 und L5 (jeweils f=100 mm) fokussieren
anschließend auf zwei Avalanche Photodioden (EG&G, SPCM-AQR-16). Diese ge-
ben ihr digitales Signal an zwei Photonenza¨hlsysteme C1 und C2 (Stanford Research,
SR400) weiter. Diese summieren die digitalen Signale und stellen sie als analoges Si-
gnal einer Computerkarte (National Instruments, AT-MIO 16XE-10) zu weiteren
Verarbeitung zur Verfu¨gung.
4.2 Einzelmoleku¨lexperimente bei tiefen Tempe-
raturen
Die ra¨umliche Isolierung einzelner Moleku¨le findet seit kurzem auch fu¨r die Untersu-
chung bei tiefen Temperaturen Anwendung. Ein entsprechendes Experiment wurde
in unserem Arbeitskreis aufgebaut [76, 113]. Fu¨r die konfokale Mikroskopie bei tiefen
Temperaturen wird fu¨r die ra¨umliche Rasterung der Probe meist das Scannen des
Laserstrahls auf der Probe eingesetzt. Zuverla¨ssige, piezogetriebene Probenrasterung
bei tiefen Temperaturen mit einer Scanrange von 2 µm × 2 µm in einem Bereich von
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6 mm × 6 mm ist erst seit kurzem mo¨glich [114]. Die Aufnahme konfokaler Fluores-
zenzbilder erfolgte deshalb auch in dieser Arbeit mit einer Spiegelscan-Vorrichtung
(General Scanning, M2). Fu¨r die Untersuchung von Proben bei tiefen Temperatu-
ren stand ein Kryostat der Firma Janis Research (SVT-200-4) bereit. Weil der fu¨r
hohe numerische Aperturen no¨tige Arbeitsabstand von Mikroskopobjektiven sehr
klein ist, musste das zur Anregung und Detektion beno¨tigte Mikroskopobjektiv im
Kryostaten platziert werden. Neben chromatischer Korrektur und hoher numerischer
Apertur ist die prima¨re Forderung fu¨r die Untersuchung von einzelnen Moleku¨len bei
tiefen Temperatur, dass die im Objektiv eingesetzten Linsen nicht, wie u¨blicherweise
praktiziert, verklebt sind. Standardobjektive der Firma Melles Griot erfu¨llten diese
Forderung, trotz urspru¨nglicher Zusage, nicht. Es zeigte sich nach 3-4 Abku¨hlzyklen
der getesteten Objektive (60x, NA=0,85) eine starke Abnahme des detektierten Si-
gnals. Die Transmission des Objektivs nahm um 30% ab. Ein konfokales Bild (vgl.
Abbildung 4.3) des Zwischenraums zwischen den Linsen des Mikroskopobjektivs
zeigte rissartige Vera¨nderungen. Vorhandener Kleber zwischen den Linsen bewirkte
eine drastische Verschlechterung der optischen Eigenschaften des Objektivs, die eine
Detektion einzelner Moleku¨le verhinderte.
a) b)
Abbildung 4.3: Konfokales Bild zwischen den Linsen eines Mikroskopobjektivs nach
Abku¨hlen auf 1.4 K. Der Kleber zwischen den Linsen zeigt Risse. Dieses Bild wurde von
Christian Seebacher mit einem kommerziellen konfokalen Mikroskop der Firma Zeiss (LSM
410) aufgenommen. a) 1280 µm × 1280 µm. b) 320 µm × 320 µm.
Als Alternativen zum kommerziellen Mikroskopobjektiv kommt der Einsatz einer
einzelnen Linse [50] oder eine Spezialanfertigung in Frage. Wa¨hrend eine einzelne
Linse wegen ihrer geringen numerischen Apertur nur fu¨r sehr gute Fluoreszenzfarb-
stoffe geeignet ist, ist die Spezialanfertigung eines Mikroskopobjektivs mit hoher
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numerischer Apertur und Korrektur von chromatischen Aberrationen wu¨nschens-
wert. Diese Spezialanfertigung ist inzwischen bestellt und steht in Ku¨rze dem Ar-
beitskreis fu¨r detaillierte Einzelmoleku¨luntersuchungen bei tiefen Temperaturen an
biologischen Proben zur Verfu¨gung.
4.3 Automatisierte Steuerung der Einzelmo-
leku¨lexperimente
Die Ansteuerung des Raum- und des Tieftemperaturexperiments erfolgte durch
einen Computer mit einer Einsteckkarte zur Datenerfassung und Steuerung (Na-
tional Instruments, AT-MIO 16XE-10). Die Steuersoftware wurde in Labview c© im-
plementiert. Eine a¨ltere Version dieses Programms zum Scannen von konfokalen Bil-
dern und zur Aufnahme von Fluoreszenzzeitspuren wurde bereits fru¨her vorgestellt
[76, 113]. Fu¨r die in dieser Arbeit angestellten Untersuchung musste das Steuerpro-
gramm entsprechend erweitert werden. Die eingesetzte Computerkarte besitzt zur
analogen Steuerung von externen Gera¨ten lediglich zwei analoge Ausga¨nge hoher
Genauigkeit (0-10 V; 16 Bit). Diese dienen zur genauen Ansteuerung der Spiegel
des konfokalen Tieftemperaturmikroskops oder zur Ansteuerung des Scannertischs
fu¨r die Probenrasterung bei Raumtemperatur. Zwei analoge Einga¨nge dienen zur
Aufzeichnung des zur Fluoreszenzza¨hlrate proportionalen Spannungssignals. Die An-
steuerung weiterer Gera¨te erfolgt u¨ber die acht digitalen Ein- und Ausgabeleitungen.
Fu¨r die polarisationssensitiven Experimente in der Anregung dienen zwei digitale
Leitungen zur Ansteuerung des Rampengenerators RG. U¨ber zwei weitere digita-
le Steuerleitungen werden die Shutter im Anregungsstrahlengang kontrolliert. Sie
stellen sicher, dass die Probe nur bei der Aufnahme von Daten beleuchtet wird.
Bei der synchronen Anregung einzelner Moleku¨le mit zwei Anregungswellenla¨ngen
ist durch die automatisierte Shuttersteuerung eine getrennt steuerbare Beleuchtung
des Systems mo¨glich.
4.4 Zeitaufgelo¨ste optische Spektroskopie
4.4.1 Lasersystem
Ein frequenzverdoppelter, mit einem Diodenarray gepumpter Nd:YVO4-Festko¨rper-
laser (Spectra Physics, Millenia X) diente als Pumplichtquelle fu¨r einen Ti:Saphir-
Oszillator TiSa (Spectra Physics, Tsunami 3960). Der Ti:Saphir-Oszillator stellt
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den Spektralbereich von 700 - 1100 nm mit einer Repetitionsrate von 82 MHz zur
Verfu¨gung. Ein nachgeschalteter optisch-parametrischer Oszillator Opal (Spectra
Physics, OPAL) erzeugt u¨ber einen LBO-Kristall eine durchstimmbare Signalwel-
lenla¨nge von 1100 - 1600 nm. Aus diesem IR-Licht kann mit einem Frequenzver-
doppler Strahlung im Wellenla¨ngenbereich von 550 - 800 nm erzeugt werden. Das
Lasersystem befand sich auf einem aktiv geda¨mpften Lasertisch (Melles Griot). Eine
detaillierte Beschreibung des kommerziellen Lasersystems findet sich in den Disser-
tationen von Robert Baumann [115] und Jens-Peter Rau [116].
4.4.2 Anregungsstrahlengang
U¨ber zwei gekreuzte Polarisatoren P1 und P2 konnte die Intensita¨t des Anregungs-
lichts eingestellt werden. Die Anregungsintensita¨t wurde so gewa¨hlt, dass pro An-
regungspuls immer nur ein Fluoreszenzphoton den Detektor erreichte. Auf die u¨bli-
cherweise gewa¨hlte ”Magic-Angle-Geometrie” wurde wegen des sehr kleinen zu er-
wartenden Fehlers verzichtet (siehe 3.3.3). Das Anregungslicht wird im Anschluss
u¨ber eine Linse L1 auf die Probe S fokussiert.
4.4.3 Detektionsstrahlengang
Ein Mikroskopobjektiv MO (Melles Griot, NA=0,12, 4x) sammelt die Fluoreszenz
ein und bildet sie auf den Eintrittsspalt eines Monochromators MC (Jobin Yvon,
HD10-D-VIS) ab. Mit dem Monochromator wird das Fluoreszenzsignal vom An-
regungslicht abgetrennt. Zusa¨tzlich ist so die wellenla¨ngenselektive Detektion des
Fluoreszenzzerfalls mo¨glich. Das transmittierte Signal wird im Anschluss von einem
wassergeku¨hlten Mircochannel-Plate Photomultiplier MCP (Hamamatsu, R3809U-
51) detektiert.
4.4.4 Zeitkorreliertes Einzelphotonenza¨hlen
Die Fluoreszenzzerfallszeiten der individuellen Probensysteme wurde durch das
Prinzip des zeitkorrelierten Einzelphotonenza¨hlens (TCSPC, Time Correlated Sin-
gle Photon Counting) ermittelt. Die Ankunftszeiten einzelner Fluoreszenzphotonen
nach der Anregung durch einen Laserpuls werden dabei in ein Histogramm aufge-
tragen. Das Histogramm u¨ber alle Ankunftszeiten hat die Form eines exponentiellen
Zerfalls. Durch eine Kurvenanpassung des Histogramms mit exponentiellen Zerfalls-
funktionen ko¨nnen daraus die den Zerfall des angeregten Zustandes bestimmenden
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Abbildung 4.4: Schematische Darstellung des TCSPC-Experiments (Abku¨rzungen: TiSa:
Ti:Saphir-Oszillator, Opal: optisch-parametrischer Oszillator, SHG: Frequenzverdoppler,
AT1 Abschwa¨cher, BS1 Strahlteiler, P1 & P2 Polarisatoren, L1 Linse,S Fluoreszenzprobe,
MO Mikroskopobjektiv, MC Monochromator, MCP Multi Channel Plate,V elektronischer
Versta¨rker, PD Photodiode
Zeiten ermittelt werden. Um die Zeit zwischen Anregungszeitnullpunkt und dem
Eintreffen des Fluoreszenzphotons bestimmen zu ko¨nnen, beno¨tigt man zwei Signa-
le. Diese Art der Signalfolge ist auch als Start-Stopp-Experiment bekannt.
Der Zeitnullpunkt wird durch den Anregungspuls festgelegt. Dazu wird ein Teil des
Anregungslichts direkt nach dem Ti:Saphir-Oszillator an dem Strahlteiler BS1 aus-
gekoppelt und auf eine PIN-Photodiode (Hamamatsu, S5773-01) fokussiert. Variable
ND-Filter AT1 erlauben das optimale Einstellen des Photostroms. Die Ankunft des
Fluoreszenzphotons stoppt den Za¨hler und die ermittelte Zeit wird im Speicher des
Computers hinterlegt. Das Start-, sowie das Stoppsignal werden von einer kommer-
ziellen Computerkarte (Becker & Hickl, SPC 300) verarbeitet. U¨blicherweise wird
ein Prozess durch eine bestimmte Signalamplitude eines Signals getriggert. Ampli-
tudenschwankungen in einem periodischen Signal fu¨hren durch das zeitversetzte Er-
reichen der prozessauslo¨senden Signalamplitude zu einem Zeitversatz (Jitter). Ein
Constant Fraction Discriminator (CFD) entkoppelt die Amplitudenschwankungen
der Eingangssignale von dem daraus resultierenden Jitter und ermo¨glicht damit ei-
ne exaktere Registrierung des Zeitnullpunktes. Das Startsignal fu¨r die Messung wird
diesem CFD auf der Karte u¨bergeben, der daraus einen passenden Triggerpuls zum
Starten bzw. Stoppen des Zeit-Amplituden Konverters (TAC) generiert. Der TAC
produziert ein stabile, zeitlich linear ansteigenden Spannungsrampe.
Das Stoppsignal fu¨r den TAC ist die Detektion eins Fluoreszenzphotons. Danach
liegt am TAC eine Spannung an, die proportional der verstrichenen Zeit ist. Ein
64
auf der Karte nachgeschalteter AD-Wandler (ADC) ordnet dem Spannungssignal
einen der 1024 Kana¨le auf der Karte zu. Jeder Kanal za¨hlt die Ha¨ufigkeit der An-
kunftsereignisse fu¨r die ihm zugeordnete Zeit. Tritt kein Stopp-Ereignis ein, wird das
TAC nach dem Erreichen seiner maximal mo¨glichen Spannung von der Elektronik
gestoppt und wartet auf die erneute Auslo¨sung durch den CFD.
Die hier vorgestellte Funktionsweise des zeitkorrelierten Einzelphotonenza¨hlens ba-
siert auf der Vorstellung, dass der Startpuls durch den Anregungspuls und der Stopp-
puls durch das Fluoreszenzphoton erfolgt. In der Praxis wird die Fluoreszenzza¨hlrate
so niedrig gehalten, dass der TAC unno¨tig oft seinen maximalen Spannungspegel er-
reicht und zuru¨ck gesetzt wird. Um seine Belastung (es handelt sich dabei um einen
pra¨zisen Kondensator) mo¨glichst gering zu halten, wird die Funktion von Start- und
Stoppsignal vertauscht. Das Fluoreszenzphoton lo¨st nun den TAC aus, wa¨hrend der
Anregungspuls die Aufgabe des Stopppulses u¨bernimmt. Das Experiment wurde mit
diesem technischen Unterschied durchgefu¨hrt.
Die Computerkarte, die die Signale des TCSPC-Experiments verarbeitet, besitzt ei-
ne Vielzahl weiterer Einstellungsmo¨glichkeiten, die u¨ber die mitgelieferte Software
zuga¨nglich sind. Es ist u. a. mo¨glich am CFD, am TAC und am ADC Schwellen-
werte einzustellen, die regeln, welche Signallevel der einzelnen Signale tatsa¨chlich zu
Za¨hlereignissen fu¨hren. Eine detaillierte Beschreibung der Karte findet sich in den
Handbu¨chern von Becker & Hickl [117] und der Dissertation von Jens-Peter Rau
[116].
4.5 Fluoreszenz- und Absorptionsspektren
Die Steady-State-Absorptionsspektren wurden mit einem kommerziellen Spek-
trometer aufgenommen (Perkin Elmer, Perkin Elmer 330). Die Steady-State-
Fluoreszenzspektren wurden mit einem modularen System von Edinburgh Analytical
Instruments aufgenommen (Edinburgh Instruments, FS 900).
Fu¨r die Berechnung des Energietransfers wurden die Spektren von der Wel-
lenla¨ngenskala in Wellenzahlen umgerechnet. Diese Umrechnung der Abszis-
se in Wellenzahlen geschieht durch den reziproken Wellenla¨ngenwert. U¨bliche
Absorptions- und Emissionsspektrometer liefern ihre Spektren in der Einheit der
Wellenla¨nge λ. Sie sind so konstruiert, dass ihre Auflo¨sung ∆λ u¨ber den ganzen
Wellenla¨ngenbereich konstant ist, besitzen also einen konstanten Bandpass. Mit ei-
nem Bandpass von 2 nm entspricht dies bei 400 nm einemWellenzahlenbandpass von
∆ν˜ = 124 cm−1. Bei 500 nm entspricht die Auflo¨sung von 2 nm nur noch 80 cm−1.
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Die Umrechnung der Auflo¨sung von der Einheit der Wellenla¨nge in die Einheit Wel-
lenzahlen erfolgt u¨ber: ∆ν˜ = |∆λ|/λ2. Diese Korrektur muss auch die Ordinate des
Spektrums bei der Umrechnung erfahren. Das Spektrometer liefert die Signalinten-
sita¨t pro Wellenla¨ngenintervall I(λ)/∆λ. Beim U¨bergang zu Wellenzahlen erha¨lt
man deshalb [59]:
I(ν˜)
∆ν˜
= λ2
I(λ)
∆λ
(4.1)
4.6 Probenpra¨paration
Das Biliprotein Phycoerythrocyanin (PEC) setzt sich aus α- und β-Untereinheiten
zusammen. Im nativen Protein kommt es in hexameren (αβ)6 und trimeren
(αβ)3-Aggregaten vor. Linkerproteine unterstu¨tzen den Zusammenhalt dieser Ag-
gregate. Eine detaillierte Einfu¨hrung zum PEC findet sich zu Beginn des Kapitels
5. Die α-Untereinheit, die β-Untereinheit, trimeres PEC mit und ohne Linkerpro-
tein wurden am Institut fu¨r Botanik der LMU Mu¨nchen von A. Parbel und M.
Kupka in der Arbeitsgruppe von Prof. H. Scheer hergestellt. Alle Proben wurden
als wa¨ssrige Lo¨sungen, gepuffert mit 0,1 M Kaliumhydrogenphosphat, bereitgestellt.
Verdu¨nnt man trimeres PEC dann kommt es zur teilweisen Dissoziation in das Mo-
nomer. Anders als beim Allophycocyanin gibt es von PEC kein Trimer bei dem die
Untereinheiten, durch Vernetzung untereinander zusammengehalten werden. Ein-
zelmoleku¨luntersuchungen am Trimer sind deshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht
mo¨glich. Monomeres PEC wurde durch den Zusatz von 4 M Harnstoff (Fluka, Mi-
croSelect) selbst pra¨pariert. Dabei kommt es zur Denaturierung des trimeren Kom-
plexes. Das Absorptionsspektrum des Monomers ist nahezu identisch mit der Summe
der Absorptionsspektren von α- und β-Untereinheit [118]. Da Bilinfarbstoffe eine ho-
he spektrale Sensitivita¨t auf strukturelle A¨nderungen zeigen, die Spektren sich aber
mit der Denaturierung kaum a¨ndern, werden diese ausgeschlossen.
Die konfokale Abbildung einzelner PEC Einheiten bei Raumtemperatur erfordert die
Fixierung der Moleku¨le auf einer Probenfla¨che. Um die Denaturierung des Proteins
zu verhindern, muss das umgebende Medium immer noch wa¨ssrig sein. Durch die
Immobilisierung ist die Dauer der Fluoreszenzdetektion nicht mehr durch die Dif-
fusion der Fluorophore durch den Anregungsfokus begrenzt, sondern ausschließlich
durch das Bleichverhalten. Fu¨r biologische Probensysteme wurde diese Fixierung
bisher durch Polyvinylalkohol [119], durch radikalische Polyacrylamidpolymerisati-
on [120] oder durch Agarosegelmatrizen [37] vorgenommen. Diese Verfahren basieren
auf der Ausbildung eines Netzwerks des Wirts. Die Poren der gebildeten Netzwerke
sind klein genug, um die zu untersuchenden Moleku¨le an der Diffusion zu hindern.
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Sowohl die Immobilisierung mit Agarosegelmatrizen als auch die Immobilisierung
durch radikalische Polyacrylamidpolymerisation fu¨hrte bei PEC nicht zur notwendi-
gen Fixierung der Moleku¨le in den Poren des ausgebildeten Netzwerks. PEC befand
sich bei der Untersuchung dieser Proben stets auf der Probenoberfla¨che. Deshalb
wurde PEC allein durch die elektrostatische Wechselwirkung mit der Glasoberfla¨che
immobilisiert. Dieses Verfahren war bereits am Biliprotein Allophycocyanin [55] er-
folgreich und erlaubt auch die Immobilisierung von PEC. Dabei wurde die Prote-
inlo¨sung mit einer Wasser/Glycerinmischung (2:3), die mit 0,1 M Kaliumhydrogen-
phosphat gepuffert war, verdu¨nnt. Ca. 200 µl dieser Lo¨sung wurden auf ein Deckglas
(Marienfeld, No. 1) aufgebracht und mit der Pipettenspitze gleichma¨ßig auf diesem
verteilt. Um die Austrocknung der Probe bei Raumtemperatur zu verhindern, wurde
sie in einer mit Wasser gesa¨ttigten Atmospha¨re aufbewahrt und mikroskopiert.
Fu¨r die Untersuchung bei tiefen Temperaturen entfa¨llt die Notwendigkeit der akti-
ven Immobilisierung. Einzelne Moleku¨le werden beim Einfrieren des Lo¨sungsmittels
von diesem eingeschlossen. Beim Abku¨hlen muss jedoch sichergestellt sein, dass das
einzubettende Moleku¨l nicht aus der umgebenden Matrix auskristallisiert. Deshalb
verwendet man fu¨r die Untersuchung bei tiefen Temperaturen Gla¨ser als Matrix-
bildner. Als Glasbildner eignet sich die bei der Raumtemperaturpra¨paration vor-
gestellte Lo¨sung aus Kaliumhydrogenphosphat in einer Wasser/Glycerinlo¨sung. Ca.
50 µl dieser Lo¨sung wurden auf ein Deckglas gegeben, um einen du¨nneren Film
zu erhalten, mit einem weiteren Deckglas bedeckt und anschließend abgeku¨hlt. Die
identische Pra¨paration einzelner Moleku¨le bei Raum- und Tieftemperatur, erlaubt
den direkten Vergleich der Ergebnisse ohne einen mo¨glichen Einfluss des Lo¨sungs-
mittels beru¨cksichtigen zu mu¨ssen.
Kapitel 5
Photophysik des Biliproteins
Phycoerythrocyanin (PEC)
Die Evolution hat fu¨r Pflanzen und einige Bakterien die Photosynthese als Strategie
entwickelt, um den Energiebedarf zum Leben aus dem nahezu unerscho¨pflichen Son-
nenlicht zu decken. Dabei wird die Lichtenergie u¨ber eine komplizierte Prozesskas-
kade in eine fu¨r Lebewesen direkt nutzbare Energieform gebracht. Der erste Schritt
auf dem Weg dazu ist die Absorption eines Photons. Um dies mo¨glichst effektiv
zu bewerkstelligen, besitzen photosynthetisch aktive Organismen sogenannte Licht-
sammelantennen. Unter Lichtsammelantennen versteht man geometrisch und ener-
getisch aufeinander abgestimmte Aggregate von Protein-Farbstoff-Komplexen. Nach
der Anregung eines Farbstoffmoleku¨ls durch Lichtabsorption erfolgt eine schnelle
Energieverteilung innerhalb des Lichtsammelkomplexes. U¨ber nachgeschaltete Ener-
gietransferschritte zwischen den Antennen wird die Anregungsenergie in ein Reak-
tionszentrum transportiert in dem die Umwandlung in fu¨r Organismen verwertbare
chemische Energie stattfindet. Sowohl fu¨r die schnelle Weiterleitung der Anregungs-
energie innerhalb und zwischen Lichtsammelantennen, sowie auch aufgrund von de-
ren ra¨umlicher Trennung vom Reaktionszentrum, kommt dem Energietransfer eine
entscheidende Rolle zu. Abha¨ngig von der Anordnung der Lichtsammelantennen
kommen aus mechanistischer Sicht zwei Arten von Energietransfer zwischen diesen
Komplexen in Frage. Bei kleinen Absta¨nden zwischen den Chromophoren kann es,
wie in Kapitel 3.3.2 kurz dargestellt, zu einem U¨berlapp der Wellenfunktionen kom-
men. Daraus resultiert ein sehr schneller Energietransfer, dessen Zeitkonstante bis zu
wenigen fs-Sekunden betragen kann. Bei gro¨ßeren Absta¨nden dominiert die Ener-
gieu¨bertragung nach dem Fo¨rstermechanismus. Die Parameter, die die Geschwin-
digkeit fu¨r diesen Prozess bestimmen, wurden bei der theoretischen Beschreibung in
Abschnitt 3.3.2 behandelt und sind hier noch einmal zusammengefasst:
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• Orientierung der U¨bergangsdipolmomente von Donor und Akzeptor zueinan-
der
• Abstand von Donor und Akzeptor
• Fluoreszenzlebenszeit k−1X = τtot des Donors
• Quantenausbeute φ des Donors
• Brechungsindex des Mediums
• Spektren fu¨r das U¨berlappintegral J(ν˜)
Mit diesen Parametern ist eine detaillierte Aufkla¨rung der Energietransfervorga¨nge,
die nach dem Fo¨rstermechanismus ablaufen, mo¨glich. Das Versta¨ndnis dieser funda-
mentalen Vorga¨nge ist zur vollsta¨ndigen Beschreibung der Prozesse, die zur Photo-
synthese beitragen, unerla¨sslich. In dieser Arbeit werden deshalb detaillierte Unter-
suchungen zum Energietransferverhalten am Phycobiliprotein Phycoerythrocyanin
vorgestellt.
Das Lichtsammelsystem bei dem Phycobiline als chromophore Gruppen zum Einsatz
kommen, findet sich in prokaryotischen Cyanobakterien und eukaryotischen Rotal-
gen. Phycobiline bilden zusammen mit dem Apoprotein und den Linkerproteinen, die
das System zusammenhalten, das Phycobilisom (PBS). Das Phycobilisom absorbiert
im Bereich der Gru¨nlu¨cke des Chlorophylls, welches im Bereich von 450 nm - 670 nm
nahezu keine Absorption besitzt. Es besteht aus einem Kern (”core”) und daran an-
geordneten Sta¨bchen (”rods”) (siehe Abbildung 5.1). Der ”core” ist u¨ber spezielle
Ankerproteine direkt in der Thylakoidmembran verankert. Wichtige Bestandteile
des PBS sind die Phycobiliproteine, die sich in drei Klassen einteilen lassen: Phyco-
erythrin (PE), Phycocyanin (PC) und Allophycocyanin (APC). PE und PC werden
an den ”rods” ausgebildet. PE kann dabei in einigen Bakterien durch Phycoerythro-
cyanin (PEC) substituiert werden [121]. APC bildet im PBS den Kern.
Die Anordnung der Phycobiliproteine im PBS entspricht der energetischen Abfolge
ihrer jeweiligen Absorptionsmaxima. Der zur Photosynthese no¨tige Energietransport
der Anregungsenergie findet dabei vom a¨ußeren Antennenrand zum in der Membran
verankerten Kern statt. Dort wird die Energie dann auf chlorophyllhaltige Antennen
des Photosystems I und II verteilt [122]. Im Gegensatz zu den Chlorophyllen, die als
geschlossene Tetrapyrrole im blauen und roten Spektralbereich absorbieren, sind die
Phycobiline offenkettige Tetrapyrrole ohne Metallzentrum. Die freien, nicht an das
Apoprotein gebundenen Bilinchromophore bilden eine helikale, den Chlorophyllen
a¨hnliche, Struktur. In dieser Konformation besitzen sie eine große Flexibilita¨t und
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung des Phycobilisoms. An den peripheren Sta¨bchen
(”rods”) befinden sich die fu¨r die Lichtabsorption im gru¨nen Spektralbereich verantwortli-
chen Phycobiliproteine (Phycoerythrin und Phycoerythrocyanin). Sie geben ihre aufgenom-
mene Energie an die inneren Antennen (Phycocyanin) weiter. Allophycocyanin, im Kern
(”core”) des PBS, leitet die Energie im Anschluss an die Antennen des Photosystems I und
II.
sehr viele Freiheitsgrade. Sie verlieren daher die Anregungsenergie schnell durch in-
terne Konversion [123]. Erst durch die Bindung an ein richtig gefaltetes Apoprotein
werden die Phycobiline in eine lineare Struktur gebracht. Die dadurch reduzier-
te Zahl an Freiheitsgraden steigert die Lebensdauer des angeregten elektronischen
Zustands und ermo¨glicht so den effizienten Einsatz der Chromophore als Energie-
donatoren in Lichtsammelkomplexen.
Neben der Reduzierung der Freiheitsgrade nimmt das Apoprotein auch Einfluss auf
die spektralen Eigenschaften der Bilinfarbstoffe. Chemisch identische Bilinfarbstoffe
zeigen, je nach Fixierung durch das Apoprotein, eine spektrale Variabilita¨t in den
Absorptionsspektren von bis zu 50 nm [124]. Durch den Einsatz von nur wenigen
Isomeren und durch hohe Sensibilita¨t auf die Proteinumgebung la¨sst sich das Ab-
sorptionsverhalten perfekt an die a¨ußeren Bedingungen anpassen. Als chromophore
Gruppen finden sich in den Phycobiliproteinen das Phycourobilin (PUB), Phycoery-
throbilin (PEB), Phycoviolobilin (PVB) und das Phycocyanobilin (PCB). Die An-
zahl und der Typ der Bilinchromophore, die ein bestimmtes Phycobiliprotein tra¨gt,
sind in der Regel unvera¨nderlich. Phycobiliproteine bestehen immer aus mindestens
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zwei Untereinheiten in der Sto¨chiometrie 1:1 (α- und β-Untereinheit). Eine Ausnah-
me davon bilden zwei PE, bei denen eine dritte Untereinheit (γ-Untereinheit) gefun-
den wurde. Sie tra¨gt ebenfalls chromophore Gruppen [124]. Allen Phycobiliproteinen
ist gemeinsam, dass die αβ-Heterodimeren, die als Monomer bezeichnet werden, im
nativen Phycobilisom ho¨here Aggregate bilden. So treten bevorzugt Trimere (αβ)3
oder Hexamere (αβ)6 auf. Der Zusammenhalt der Aggregate wird durch strukturdi-
rigierende Linkerproteine unterstu¨tzt [125, 126]. Durch diese Anordnung kann die
Effizienz des zur Photosynthese notwendigen Energietransfers von den peripheren
”rods” u¨ber den zentralen ”core” hin zum Reaktionszentrum u¨ber 95 % betragen
[127, 128, 129].
In einigen Organismen, wie dem Cyanobakterium Mastigocladus laminosus, kann
unter speziellen Wachstumsbedingungen PE im PBS durch PEC substituiert werden.
In diesen ist PEC das kurzwelligst absorbierende Pigment [130] und sitzt als Licht-
sammelantenne am a¨ussersten Antennerand. PEC besteht aus 2 Untereinheiten, die
mit α und β bezeichnet werden. Die α-Untereinheit besitzt einen PVB-Chromophor,
wa¨hrend die β-Untereinheit zwei PCB-Chromophore hat. Die gru¨ne Absorption des
PEC stammt vom PVB-Chromophor mit einem Absorptionsmaximum um 570 nm.
Das Fluoreszenzmaximum dieses Chromophors liegt bei 590 nm. Verglichen mit
dem PCB-Chromophor besitzt der PVB-Chromophor eine ku¨rzerer Konjugation
des pi-Elektronensystems (vgl. Abbildung 5.2a/b). Der PVB-Chromophor ist in der
α-Untereinheit an der Position Cys-84 mit dem Apoprotein verknu¨pft. In Abbildung
5.2a ist seine Struktur wiedergegeben. Die Verknu¨pfung mit dem Apoprotein findet
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Abbildung 5.2: a) Struktur des Phycoviolobilin (PVB) Chromophors. Durch seine geringere
Konjugation des pi-Elektronensystems an der Methinbru¨cke zwischen den Ringen A und B
ist seine Absorption gegenu¨ber dem PCB zu ho¨heren Energien verschoben. b) Struktur des
Phycocyanobilin (PCB) Chromophors. PCB ist isomer zum PVB Chromophor mit einer
weiteren Konjugation an der Methinbru¨cke zwischen den beiden Ringen A und B.
u¨ber den Ring A des Chromphors statt. Eine Besonderheit des PVB-Chromophors
ist, dass an der C-15/C-16 Doppelbindung eine E/Z-Isomerisierung mo¨glich ist [131].
Man unterscheidet dabei zwei Typen (Typ I und Typ II). Die Zuordnung erfolgt nach
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dem Zustand der SH-Gruppen des Apoproteins. Im nativen PEC, mit reduzierten
SH-Gruppen Cys-98 und Cys-99 spricht man bei der E/Z-Isomerisierung von Typ
I, nach Oxidation der SH-Gruppen spricht man vom Typ II [132]. Wa¨hrend in der
Z-Konformation zwischen oxidierten und reduzierten SH-Gruppen fast keine A¨nde-
rung der spektralen Eigenschaften auftritt (λmax(ZI) = 566 nm, λmax(ZII) = 563 nm),
ist der unterschiedliche Zustand der SH-Gruppen in der E-Konformation deutlich
zu sehen (λmax(EI) = 507 nm, λmax(EII) = 552-555 nm) [132]. Die Quantenausbeute
der E-Konformation ist sehr gering und tra¨gt kaum zum Fluoreszenzspektrum bei
[133]. Bei der Detektion der Fluoreszenz kann der große spektrale Unterschied der
E-Konformation zwischen reduzierter und oxidierter Form deshalb vernachla¨ssigt
werden. Die zunehmende strukturdirigierende Wirkung des Apoproteins in ho¨her
molekularen Komplexen reduziert fu¨r den PVB Chromophor die Wahrscheinlich-
keit, seine Anregungsenergie u¨ber die E/Z-Isomerisierung zu verlieren.
Die β-Untereinheit tra¨gt an den Positionen Cys-84 und Cys-155 jeweils
einen PCB-Chromophor. Anders als in der α-Untereinheit ist von den
PCB-Chromophoren keine E/Z-Isomerisierung bekannt. Das Absorptionsmaximum
fu¨r den β84-Chromophor liegt bei 610 nm und bei 590 nm fu¨r den β155-Chromophor.
Die Fluoreszenz aus dem β84-Chromophor erfolgt bei 640 nm, sowie bei 620 nm fu¨r
den β155-Chromophor. In Abbildung 5.2b ist die Struktur des PCB-Chromophors
wiedergegeben. Die Verknu¨pfung mit dem Apoprotein findet wie im Fall des PVB
u¨ber den Ring A statt.
Wie alle Biliproteine kommt auch PEC in nativer Umgebung in ho¨hermolekula-
ren Komplexen vor. PEC bildet, im nativen Protein bevorzugt Trimere (αβ)3 oder
Hexamere (αβ)6. Diese Aggregate erlauben einen effizienten Transfer der Anregungs-
energie auf energetisch tieferliegende Antennen. Fu¨r den Energietransfer innerhalb
des PEC resultiert im nativen Protein ein kompliziertes Zusammenspiel von 9 bzw.
18 Chromophoren. Um dieses komplexe System zu verstehen, ist zuerst fundiertes
Wissen u¨ber das Monomer no¨tig. Das Monomer αβ des PEC ist das einfachste ho¨her-
molekulare Aggregat des PEC, das beide Untereinheiten mit insgesamt drei Chro-
mophoren besitzt. Die Struktur des Monomers ist in Abbildung 5.3 dargestellt. Die
Absta¨nde der Chromophore im Monomer bewegen sich zwischen 35 A˚ und 50 A˚ [134].
Der Energietransfer zwischen den Chromophoren muss folglich nach dem Fo¨rster-
mechanismus erfolgen. Auch dass sich die spektralen Eingenschaften des Monomers
additiv aus den spektralen Eigenschaften der Untereinheiten zusammensetzen, zeigt
dass es keine exzitonische Wechselwirkung in diesem Komplex gibt.
Der PVB-Chromophor, der im nativen Protein fu¨r die Absorption im gru¨nen Spek-
tralbereich verantwortlich ist, spielt auch in den hier vorgestellten Untersuchungen
zum Energietransfer eine zentrale Rolle. Nach der Absorption eines Lichtquants hat
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PVB α−84
PCB β−84
PCB β−155
Abbildung 5.3: Monomeres PEC durch Aggregation einer α- und einer β-Untereinheit. Die
Absta¨nde R(α84 − β84) = 48 A˚, R(α84 − β155) = 47 A˚ und R(β84 − β155) = 35 A˚ zwischen
den Chromophoren erlauben die Beschreibung des Energietransfers untereinander nach dem
Fo¨rstermechanismus.
er im Monomer drei Relaxationskana¨le zur Verfu¨gung. Er kann seine Energie durch
Fluoreszenz oder durch Energietransfer an einen der beiden PCB-Chromophore ab-
geben. Auch jeder der beiden PCB-Chromophore hat diese drei Relaxationskana¨le
zur Verfu¨gung. Die komplexe Energietransfersituation imMonomer, mit bereits neun
Raten, ist einem Ratenschema in Abbildung 5.4 zusammengefasst. Gegenstand die-
ser Arbeit ist die genaue Beschreibung des Energietransfer im Monomer des PEC
mit Untersuchungen am Ensemble und an einzelnen Moleku¨len.
Zur Berechnung der Energietransferraten werden die notwendigen Parameter wie
Fluoreszenzlebenszeit, Fluoreszenzquantenausbeute und die spektralen Eigenschaf-
ten der einzelnen Chromophore beno¨tigt. Diese sind aus Ensemblemessungen
zuga¨nglich. Untersuchungen zum Energietransfer an einzelnen Moleku¨len liefern
einen anderen, tiefen Einblick in das Energietransferverhalten von PEC. Mit ih-
nen kann gezeigt werden, dass die aus Ensemblemessungen gewonnenen Raten des
Energietransfers lediglich eine Mittelung u¨ber das gesamte Energietransferverhalten
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Abbildung 5.4: Schema des Energietransfers in monomerem PEC. Neben den intermoleku-
laren Austauschraten, besitzt jeder Chromophor noch die Mo¨glichkeit u¨ber Fluoreszenz die
Energie der Anregung zu dissipieren.
darstellen, hinter der sich ein ausgepra¨gtes, individuell verschiedenes Verhalten ein-
zelner Moleku¨le verbirgt. Zusa¨tzlich wurden Untersuchungen zur Photostabilita¨t und
zu Dunkelzusta¨nden im PEC angestellt. Wa¨hrend Photobleichen oftmals die gesamte
Funktion des Komplexes beintra¨chtigt, fu¨hren Dunkelzusta¨nde zu einer verminder-
ten Effizienz der Antenne. Wieder liefern Einzelmoleku¨luntersuchungen die no¨tigen
Einblicke. Mit ihnen kann gezeigt werden, um welche Art von Dunkelzusta¨nden es
sich handelt und welcher Chromophor hauptsa¨chlich fu¨r das Photobleichen des Sys-
tems verantwortlich ist.
Mit den hier vorgestellten Experimenten ist die Grundlage geschaffen worden, den
Energietransfer im PEC vollsta¨ndig zu verstehen. Bisherige Untersuchungen am
PEC stu¨tzten sich auf die photophysikalischen Parameter von PC [135]. Obwohl
PC und PEC aufgrund ihrer hohen Homologie in den Aminosa¨uresequenzen sehr
a¨hnliche Ro¨ntgenstrukturen aufweisen [136, 134], sind die energetischen Verha¨ltnis-
se in beiden System vollkommen unterschiedlich. PC besitzt sowohl in der α- als
auch in der β-Untereinheit lediglich PCB-Chromophore. Im Gegensatz zum PEC
hat im PC der β155-Chromophor die kurzwelligste Absorption. Die neu gewonnen
Daten machen erstmals einen direkten Vergleich der beiden Lichtsammelkomplexe
mo¨glich.
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5.1 Energietransferuntersuchungen an einzelnen
PEC Monomeren
Ziel der Untersuchung des Energietransfers in einzelnen Monomeren ist es, beur-
teilen zu ko¨nnen, in welchem Maße die Anregungsenergie des gru¨n absorbierenden,
PVB-Chromophors auf die beiden PCB-Chromophore verteilt wird. Ein mo¨glicher
Ansatz dies zu untersuchen, wa¨re die spektrale Trennung der Fluoreszenz der beiden
PCB-Chromophore. Dies gelingt jedoch wegen der nahezu identischen Fluoreszenz-
spektren nicht (vgl. Abbildung 5.14b). Beim Blick auf die Kristallstruktur zeigt sich
jedoch, dass die beiden PCB-Chromophore mit unterschiedlichen Orientierungen
in das Apoprotein eingebaut sind. Folglich sind auch die U¨bergangsdipolmomente
unterschiedlich orientiert. Dies ermo¨glicht die Unterscheidung der beiden Chromo-
phore u¨ber die Polarisation der Fluoreszenz. Experimente, bei denen lediglich eine
polarisationssensitive Detektion des Fluoreszenzlichts stattfindet, zeigen, dass ein-
zelne Monomere diesen Experimenten prinzipiell zuga¨nglich sind. Zusa¨tzlich geben
sie erste, interessante Einblicke in den stattfindenden Energietransfer. Erst durch
die Erweiterung des Experiments um die polarisationsselektive Anregung ist eine
detailliertere Untersuchung des Energietransfers einzelner Monomere mo¨glich.
5.1.1 Polarisationssensitive Fluoreszenzdetektion am PEC
Monomer
Wie in den Grundlagen zur polarisationselektiven Anregung und Detektion in Kapi-
tel 3 gezeigt wurde, findet bei Experimenten am Ensemble durch die Mittelung u¨ber
die isotrope Moleku¨lverteilung eine Depolarisation des Emissionslichts statt. Infor-
mationen wie die u¨ber die Orientierung des U¨bergangsdipolmoments gehen dabei
verloren. Untersucht man einzelne Moleku¨le, findet diese Mittelung nicht statt und
man kann aus der Polarisation des Fluoreszenzlichts Ru¨ckschlu¨sse auf den emittie-
renden Dipol ziehen. Voraussetzung dafu¨r ist, dass dabei die Rotation des Moleku¨ls
unterbleibt. Schnelle Rotationen fu¨hren, wie im Ensemble, zur vollsta¨ndigen De-
polarisation des Fluoreszenzlichts (vgl. Abschnitt 3.3.3). Untersucht man einzelne
Moleku¨le, bei denen die Translation und die Rotation unterbleibt, dann hat die Po-
larisation des Emissionslichts die Eigenschaften, die ihm durch die Orientierung des
U¨bergangsdipolmoments mitgegeben werden. Nicht rotierende, immobilisierte Mo-
leku¨le lassen sich bei der Modulation der Anregungspolarisation u¨ber das bereits
in Kapitel 3.1 beschriebene cos2-Verhalten nachweisen. Abbildung 5.5 zeigt, dass
einzelne PEC-Monomere diesem Verhalten folgen.
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Abbildung 5.5: Fluoreszenzzeitspur eines PEC-Monomeren. Die Polarisation der Anregung
wird dabei mit einer Frequenz von 1 Hz moduliert. Die Anregungsleistung betra¨gt 1,5 µW .
Die Fluoreszenzzeitspur zeigt die letzten 20 Sekunden der Fluoreszenzmodulation heraus-
vergro¨ßert. Die gestrichelte Linie verdeutlicht das cos2-Verhalten.
Die Unterdru¨ckung der Rotation des Monomeren ermo¨glicht die detaillierte Untersu-
chung der statischen Polarisation des Fluoreszenzlichts. Um bei alleiniger Anregung
des PVB-Chromophors (λ = 568 nm) nur die Fluoreszenz der β-Untereinheit zu
detektieren, kommt als Strahlteiler BS4 der dichroitischer Spiegel mit einer Kante
bei 595 nm zum Einsatz. An die Stelle des Strahlteilers BS5 wird ein Polarisations-
strahlteiler in den Detektionsweg gebracht. Dieser trennt die Fluoreszenz in die P -
und S-Anteile der Polarisation auf. Zur weiteren Unterdru¨ckung des Anregungslichts
kommt an der Stelle F2 ein Bandpassfilter (Chroma, HQ 620-60) zum Einsatz. Die
Anregungsleistung betra¨gt stets 1 µW.
Bei der Untersuchung des Fluoreszenzverhaltens von monomeren PEC findet man
alle denkbaren Verhaltensweisen des detektierten Signals (vgl. Abbildung 5.6):
• korreliertes An-/Aus-Verhalten des Fluoreszenzsignals auf beiden Detektions-
kana¨le P und S
• anti-korreliertes An-/Aus-Verhalten des Fluoreszenzsignals auf beiden Detek-
tionskana¨le P und S
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• nicht-korreliertes An-/Aus-Verhalten des Fluoreszenzsignals auf beiden Detek-
tionskana¨len P und S
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Abbildung 5.6: Fluoreszenztrajektorien einzelner Monomer, separiert in die beiden orthogo-
nalen Polarisationsanteile. Grau hinterlegt sind jene Bereiche in denen sich das Fluoreszenz-
verhalten der untersuchten Moleku¨le a¨ndert. a) Korreliertes An-/Aus-Verhalten der Fluo-
reszenzintensita¨t auf beiden Detektionskana¨le. b) Anti-Korreliertes An-/Aus-Verhalten der
Fluoreszenzintensita¨t auf beiden Detektionskana¨le. c) nicht-korreliertes An-/Aus-Verhalten
der Fluoreszenzintensita¨t auf beiden Detektionskana¨le.
Das in Abbildung 5.6a gezeigte, korrelierte An-/Aus-Verhalten der beiden De-
tektionskana¨le entspricht dem Blinking des PVB-Chromophors. Ist dieser in ei-
nem Dunkelzustand, so kann er nicht mehr angeregt werden und die Emission
auf beiden Kana¨len verschwindet. Eine weitere Erkla¨rung fu¨r dieses Verhalten
ist, dass eine mo¨gliche Anregung des PVB-Chromophors schnell u¨ber einen ande-
ren Kanal relaxiert. Beide Fa¨lle haben zur Konsequenz, dass die Fluoreszenz der
PCB-Chromophore ausbleibt.
Beim anti-korrelierten An-/Aus-Verhalten findet eine A¨nderung der Austauschra-
ten des Energietransfers statt, wie sie in Abbildung 5.4 dargestellt sind. Schnellere
Energietransferraten und damit ein effektiverer Energietransfer auf einen der beiden
PCB-Chromophore bedingen eine A¨nderung in den Raten kα84β155 bzw. kα84β84. Fin-
det auf einem der beiden PCB-Chromophore eine Zunahme in seiner Populationsrate
statt, dann bedeutet dies fu¨r den anderen PCB-Chromophor entsprechend weniger
Anregungspopulation und damit Fluoreszenz. Dieses Verhalten ist in Abbildung 5.6b
dargestellt. Durch die isotrope Verteilung der Moleku¨le ist dieses Verhalten nur sel-
ten zu beobachten. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Moleku¨l genau so auf der
Probenoberfla¨che orientiert ist, dass die beiden PCB-Chromophore eindeutig u¨ber
die Polarisation der Fluoreszenzemission unterschieden werden ko¨nnen.
Wa¨hrend eine A¨nderung der Energietransferraten zu einer Umverteilung der Energie
fu¨hrt, findet im Fall des unkorrelierten Verhaltens eine tatsa¨chliche Signalreduktion
77
statt. Dies ist in Abbildung 5.6c dargestellt. Dieses Verhalten ist mit der A¨nderung
der Quantenausbeute eines Chromophors zu erkla¨ren. Die Anregungsenergie aus
dem PVB-Chromophor wird dabei weiterhin entsprechend der Energietransferraten
auf die beiden PCB-Chromophore transferiert. Jedoch erfolgt die Relaxation auf
einem Chromophor nun nicht mehr u¨ber die Fluoreszenz. Der entsprechende Kanal
verliert entsprechend an Signal.
Die isotrope Orientierung der PEC-Monomere verhindert, dass statistische Aussagen
u¨ber die Ha¨ufigkeit der beobachteten A¨nderungen in den Energietransferparametern
gemacht werden ko¨nnen. Anti-korreliertes und nicht-korreliertes An/Aus-Verhalten
ist nur dann sichtbar, wenn die Orientierung der U¨bergangsdipolmomente gu¨ns-
tig in Bezug zur Detektion liegen. Nur dann kann der Signalverlauf der beiden
PCB-Chromophore getrennt aufgezeichnet werden. Kennt man die genaue Orientie-
rung der Monomeren auf der Probenebene, dann kann man die P - und S-Anteile des
Fluoreszenzlichts den einzelnen Chromophoren zuschreiben und damit den Energie-
transfer einzelner Moleku¨le im Detail studieren. Hier wird im Folgenden ein Verfah-
ren vorgeschlagen, mit dem die Orientierung des PVB-Chromophors ermittelt wird.
Allein mit der Kenntnis der Orientierung eines Chromophors kann ein Einblick in
den Energietransfer des monomeren PEC gewonnen werden.
5.1.2 Energietransfer einzelner PEC Monomere
Um entscheiden zu ko¨nnen, wie die Anregungsenergie des gru¨n absorbierenden
PVB-Chromophors verteilt wird, wurde im vorhergehenden Abschnitt das Fluo-
reszenlicht der beiden PCB-Chromophore in die beiden Polarisationskomponenten
aufgeteilt. Ohne die exakte Lage der PCB-Chromophore ko¨nnen die detektierten
Fluoreszenzintensita¨teten jedoch nicht zugeordnet werden. Durch die polarisations-
selektive Anregung kann man, wie in Abschnitt 3.4 gezeigt, die Orientierung des
U¨bergangsdipolmoments des absorbierenden PVB-Chromophors bestimmen. Diese
Information erlaubt dann die erweiterte Zuordnung des detektierten Fluoreszenzsi-
gnals.
Wie in Gleichung 3.34 gezeigt, la¨sst sich bei einem emittierenden Dipol das Verha¨lt-
nis der Signalintensita¨ten I‖/I⊥ direkt mit der Lage des Dipols korrelieren. Im
Monomer des PEC findet nach der Absorption durch den PVB-Chromophor ein
schneller Energietransfer auf einen der beiden PCB-Chromophore statt. Die Polari-
sation des absorbierten Lichts steht deshalb nicht im direkten Zusammenhang mit
der Polarisation der Fluoreszenz. Die Intensita¨ten I‖ und I⊥ beinhalten die Infor-
mation der Orientierung beider PCB-Chromophore, sowie deren anteiligen Beitrag
zur Fluoreszenz. Fu¨r den Fluoreszenzbeitrag la¨sst sich ein Energietransferkoeffizi-
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ent γ definieren. Dieser gibt an, wieviel der Gesamtintensita¨t vom β155-Chromophor
stammt. Diese Erweiterungen mu¨ssen in Gleichung 3.34 beru¨cksichtigt werden. Das
Verha¨ltnis der Intensita¨ten auf beiden Detektoren kann deshalb angegeben werden
zu:
V =
I‖
I⊥
=
(1− γ)I‖(~β′84) + γI‖(~β′155)
(1− γ)I⊥(~β′84) + γI⊥(~β′155)
(5.1)
I‖ bzw. I⊥ ist nun die Summe der Intensita¨ten der parallelen bzw. senkrechten Pola-
risationsanteile der beiden β-Chromophore. I‖(~β′84), I‖(~β′155), I⊥(~β′84) und I⊥(~β′155)
sind eine Funktion der Lage der U¨bergangsdipolmomente ~β′84 bzw. ~β′155 (vgl. Glei-
chung 3.31 und 3.32). Die integrale Fluoreszenzintensita¨t verteilt sich entsprechend
dem Energietransferkoeffizienten γ auf den β84- bzw. β155-Chromophor. Die Orientie-
rungen der Chromophore α84-PVB, β84-PCB und β155-PCB zueinander ko¨nnen aus
der Kristallstruktur [134] entnommen werden. Die dort hinterlegten Richtungsvek-
toren der langen Achsen der Chromophore beschreiben diese (vgl. Abbildung 5.7).
Sie werden, entsprechend einem durchkonjugiertem System, den U¨bergangsdipolmo-
menten zugeordnet. Fu¨r den PVB-Chromophor werden dabei nur die 3 konjugierten
Ringe beru¨cksichtigt.
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Abbildung 5.7: a) Schematische Darstellung eines monomeren PECMoleku¨ls, mit den experi-
mentell bestimmbaren Winkeln θ und φ des α-Chromophors. Die relative Anordnung der
Chromophore zueinander ist durch die Kristallstruktur festgeschrieben. b) Aufsicht auf a).
Schematische Darstellung des experimentell nicht bestimmbaren Winkels ψ.
Fu¨r einzelne PEC Monomere kann eine isotrope Verteilung auf der Probe ange-
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nommen werden. Durch die Bestimmung der Orientierung des PVB-Chromophors
kann der Konfigurationsraum der beiden PVB-Chromophore jedoch stark einge-
schra¨nkt werden. Die Bestimmung des Azimutalwinkels φ des PVB-Chromophors
gelingt nach der Charakterisierung des Detektionswegs wie es im Kapitel 3.4 be-
schriebenen wurde. Eine definierte Anregungspolarisation fu¨hrt dabei zu einem in-
tegralen Fluoreszenzmaximum. Aus der Korrelation zwischen der EOM-Spannung
und dem Azimutalwinkel φ des Laborkoordinatensystems kann φ direkt ermittelt
werden. Fu¨r die Bestimmung der Polho¨he θ wurden bereits verschiedene Verfahren
vorgeschlagen [137, 138], die wegen der hohen Photolabilita¨t monomerer PEC Mo-
leku¨le jedoch nicht zum Einsatz kommen ko¨nnen. Der Winkel θ wird deshalb durch
Skalierung der integralen Fluoreszenzintensita¨t bestimmt. Dieses Vorgehen gru¨ndet
auf die folgende U¨berlegung: Durch die ausreichend große Statistik, kann nach der
Untersuchung von 101 Moleku¨len das maximal erreichte, integrale Fluoreszenzsignal
Imax einem Moleku¨l zugeschrieben, dessen U¨bergangsdipolmoment in der xy-Ebene
liegt. Alle anderen detektierten Fluoreszenzintensita¨ten folgen in Abha¨ngigkeit von
der Polho¨he θ dem bekannten sin2-Verhalten Die Polho¨he θ la¨sst sich demnach u¨ber
θ = arcsin
√
I/Imax (5.2)
bestimmen. Damit ist die absolute Orientierung des PCB-Chromophors bestimmt.
Nun misst man die Fluoreszenzintensita¨ten I‖ und I⊥. Zur Bildung des Quotien-
ten ist erforderlich, dass sich wa¨hrend der Aufnahme der Fluoreszenzzeitspuren die
Signalintensita¨t nicht a¨ndert. Signalfluktutationen wie sie in Abschnitt 5.1.1 beob-
achtet wurden, verfa¨lschen die Berechnung eines individuellen Energietransferkoeffi-
zienten γ. Das Verha¨ltnis von I‖/I⊥ aus den Fluoreszenzzeitspuren wird deshalb nur
fu¨r jene Bereiche gebildet, in denen ein statisches Verha¨ltnis u¨ber die Zeit vorliegt.
Trotz der exakt bestimmten Lage des PVB-Chromophors im Laborkoordinatensys-
tem bleibt den beiden PCB-Chromophoren ein weiterer Freiheitsgrad. Fu¨r einen
gemessenen Azimutalwinkel φ und eine ermittelte Polho¨he θ ko¨nnen die Richtungs-
vektoren der beiden β-Chromophore, eingeschra¨nkt durch die Kristallstruktur, eine
beliebige Position auf einem fest definierten Kegelmantel um den PVB-Chromophor
einnehmen. Jede dieser mo¨glichen Positionen kann durch den Winkel ψ beschrie-
ben werden (Abbildung 5.7b). ψ kann dabei Werte zwischen 0 und 2pi einnehmen
und ist experimentell nicht zuga¨nglich. Fu¨r jedes Monomer erha¨lt man deshalb,
bedingt durch die Unsicherheit in ψ viele mo¨glichen Orientierungen der beiden
β-Chromophore. Unter diesen Randbedingungen, d.h gemessenem I‖ und I⊥, der
bekannten Lage des PVB-Chromophors und frei wa¨hlbarem ψ, ko¨nnen diese Ori-
entierungen berechnet werden. Aus jeder dieser Geometrien wird nach Gleichung
5.1 ein Energietransferkoeffizient γ ermittelt. Man erha¨lt fu¨r ein Monomer deshalb,
in Abha¨ngigkeit von der Orientierung, eine Verteilung dieser Koeffizienten. Defini-
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tionsgema¨ß sind von den berechneten Koeffizienten γ nur Werte zwischen 0 und 1
physikalisch sinnvoll. Jeder berechnete Energietransferkoeffizient γ ko¨nnte die wah-
ren Verha¨ltnisse in diesem einzelnen Moleku¨l widerspiegeln.
Diese Rechnungen erfolgen mit einem Programm, dessen C-Quelltext im Anhang
B.2 abgedruckt ist. Die einzelnen Schritte sind im Folgendem zusammengefasst:
Wie bereits oben erwa¨hnt ko¨nnen die Richtungsvektoren der einzelnen Chromophore
aus der Kristallstruktur entnommen werden. Zusammengefasst in einer Koordina-
tenmatrix C erha¨lt man:
C =
(
~α84, ~β84, ~β155
)
=

−0, 25 0, 31 −0, 27
−0, 96 0, 81 −0, 47
0, 14 −0, 50 −0, 84
 (5.3)
Die Orientierungen werden im Folgenden den Richtungsvektoren der U¨bergangsdi-
polmomente der Chromophore zugeschrieben (vgl. Abschnitt 3.2). Mit geeigneten
Drehmatrizen legt man das U¨bergangsdipolmoment des PVB-Chromophors auf die
z-Achse, wa¨hrend das U¨bergangsdipolmoment des β84-Chromophors in die xz-Ebene
gebracht wird. Die daraus resultierende Koordinatenmatrix ist die Startmatrix fu¨r
alle durch den frei wa¨hlbaren Winkel ψ mo¨glichen Orientierungen der Chromophore:
Cz =

0 0, 39 0, 66
0 0 −0, 56
1 −0.92 −0, 50
 (5.4)
Mit dieser Startmatrix ist eine anschauliche Beschreibung der Drehoperationen,
die die Chromophore in die gewu¨nschte Lage bringen, mo¨glich. Aus dieser Lage
wird der β84-Chromophor um den Winkel ψ um den auf der z-Achse liegenden
PVB-Chromophor gedreht (Dz,ψ). Der β155-Chromophor folgt dabei der Bewegung
des β84-Chromophors. Im Anschluss wird der α84-Chromophor auf seine experimen-
tell bestimmten Azimutalwinkel φ und seine Polho¨he θ gebracht. Dazu wird er zuerst
um die y-Achse um den Winkel θ gedreht (Dy,θ), anschließend um den Winkel φ um
die z-Achse (Dz,φ). Fu¨r diese hier aufgezeigten Einzelschritte la¨sst sich eine Gesamt-
drehmatrix Drot erstellen:
Drot = Dz,φDy,θDz,ψ =
cosφ sinφ 0
−sinφ cosφ 0
0 0 1


cos θ 0 −sinθ
0 1 0
sin θ 0 cos θ


cosφ sinφ 0
−sinφ cosφ 0
0 0 1
 (5.5)
Aus C ′ = DrotCz erha¨lt man fu¨r alle mo¨glichen Winkel ψ im Bereich von 0 bis 2pi
die Richtungsvektoren der drei Chromophore. Wie oben bereits erwa¨hnt, wird u¨ber
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Gleichung 5.1 und den Gleichungen 3.31 und 3.32 fu¨r jede Orientierung, die durch
den Winkel ψ beschrieben wird, der erwartete Energietransferkoeffizient γ ermittelt.
Die verschiedenen γ-Werte eines Monomeren lassen sich, wie in Abbildung 5.8 gezeigt
in einem Histogramm auftragen.
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Abbildung 5.8: Histogramm u¨ber die Ha¨ufigkeit verschiedener Energietransferkoeffizienten
γ, bedingt durch den Freiheitsgrad ψ. a) Ausgewa¨hlte Histogramme, bei denen der Ener-
gietransferkoeffizient alle Mo¨glichkeiten von 0 bis 1 abdeckt. b) Ausgewa¨hlte Histogramme,
bei denen der Energietransferkoeffizient nur einen Teil des mo¨glichen Bereiches zwischen 0
und 1 abdeckt.
Fu¨r 51 der 101 Moleku¨le erstrecken sich die unter den jeweiligen Randbedingungen
berechneten Energietransferkoeffizienten u¨ber den gesamten Bereich von 0 bis 1 (vgl.
Abbildung 5.8a). Fu¨r jeden der experimentell zuga¨nglichen Parameter, wie V , φ und
θ, und den frei wa¨hlbare Parameter ψ findet sich im gesamten, physikalisch sinnvol-
len Ergebnisraum ein γ, so dass Gleichung 5.1 erfu¨llt ist. Fu¨r diese Moleku¨le ist keine
Aussage u¨ber den intramolekularen Energietransfer mo¨glich. Die Maximalwerte in
den Verteilungen sind Artefakte der Berechnung. Um alle Orientierungen zu berech-
nen, die sich aus dem experimentell nicht zuga¨nglichen Winkel ψ zu ergeben, wurde
der Wertebereich von 0 bis 2pi linear abgetastet. Die zur Berechnung no¨tigen Win-
kelfunktionen besitzen im Bereich von 0 bis 2pi jedoch keine konstante Steigung und
es gibt Intervalle in denen A¨nderungen im Winkel zu fast keiner Orientierungsa¨nde-
rung fu¨hren. In diesen Bereichen ha¨ufen sich identische Energietransferkoeffizienten
γ und fu¨hren somit zu einem Maximum in der Verteilung.
Fu¨r 50 Moleku¨le erstrecken sich die ermittelten Transferkoeffizienten nicht u¨ber den
ganzen Bereich (vgl. Abbildung 5.8b). Es findet sich ein minimaler Transferkoeffizi-
enten γmin, der in der Berechnung nicht unterschritten werden kann, d.h. mit dem
82
frei wa¨hlbaren Parameter ψ (bei gegebenem φ und θ ) findet sich keine Geometrie,
die das experimentell bestimmte Intensita¨tsverha¨ltnis I‖/I⊥ mit einem Energietrans-
ferkoeffizienten kleiner γmin beschreiben kann. Fu¨r das PEC Moleku¨l bedeutet dies,
dass vom PVB-Chromophore mindestens dieser Anteil der Anregungsenergie auf den
β-155 Chromophor fließen muss, um mit den experimentellen Daten in Einklang zu
sein. Eine Ha¨ufigkeitsverteilung u¨ber die Energietransferkoeffizienten γmin ist in Ab-
bildung 5.9 wiedergegeben. Es zeigt sich eine breite Verteilung an γmin-Werten.
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Abbildung 5.9: Histogramm u¨ber die Energietransferkoeffizienten γmin verschiedener Mo-
leku¨le. Unter γ = 0 gruppieren sich die Moleku¨le fu¨r die Transferkoeffizienten von 0 bis 1
mo¨glich sind und somit ihren minimalen Schnittpunkt bei 0 besitzen.
Den Ursprung dieser Heterogenita¨ten versteht man, wenn man den Energietrans-
fer einzelner Monomere mit dem berechneten Energietransfer nach Fo¨rster ver-
gleicht. Dazu werden im nun folgenden Abschnitt die in die Fo¨rsterrechnung einge-
henden, experimentell zuga¨nglichen Parameter bestimmt. Im Anschluss kann man
aus der Fo¨rsterrechnung einen Wert ermitteln, der den Energietransfer auf den
β155-Chromophor widerspiegelt. Da fu¨r diese Rechnung jedoch Parameter aus En-
semblemessungen eingehen, stellt dieser Wert lediglich den Durchschitt des En-
sembles dar. Schreibt man einzelnen Monomeren individuelle Parameter zu, dann
kann man u¨ber diese Simulation den Energietransfer individuell modellieren. Dies
ermo¨glicht den Vergleich der hier gewonnen Daten mit den Ergebnissen, die man
aus Berechnung des Energietransfers nach Fo¨rster erha¨lt.
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5.2 Parameter fu¨r den Energietransfer im PEC
In Lichtsammelkomplexen findet die Aufnahme der Energie fu¨r die Photosynthese
statt. Diese Energie wird u¨ber Energietransfermechanismen an das Reaktionszen-
trum weitergeleitet. In Messungen zum Fluoreszenzzerfall am Monomer und am
Trimer ist dieser Energietransfer ersichtlich. Jedoch kann er wegen der Vielzahl an
beteiligten Chromophoren nicht im Detail verstanden werden. Um ihn aufzukla¨ren,
zerlegt man den Energietransfer in seine einzelnen Teilschritte und kann darauf
aufbauend den komplexen Gesamtvorgang erfassen. Mechanistisch la¨uft der Trans-
fer der Anregungsenergie im monomeren PEC nach dem Fo¨rstermechanismus ab.
Fu¨r seine mathematische Beschreibung beno¨tigt man die aus Ensemblemessungen
zuga¨ngliche Fluoreszenzlebenszeit und Fluoreszenzquantenausbeute des Energiedo-
nors (vgl. Kapitel 3.3.2). Jeder Chromophor in einer Lichtsammelantenne kann da-
bei als Donor dienen. Deshalb ist fu¨r die Bestimmung der Energietransferraten die
Fluoreszenzlebenszeit und Fluoreszenzquantenausbeute aller im System vorhanden
Chromophore no¨tig.
Als weitere Parameter zur Berechnung der Ratenkonstanten beno¨tigt man die spek-
tralen U¨berlappintegrale. Diese erha¨lt man aus den Absorptions- und Fluoreszenz-
spektren der am Energietransfer beteiligten Chromophore. Das Absorptions- und
Fluoreszenzspektrum der α-Untereinheit kann dabei direkt dem PVB-Chromophor
zugeordnet werden. Die individuellen Spektren der beiden PCB-Chromophore der
β-Untereinheit sind auf diese Weise nicht zuga¨nglich. Hier wird deshalb ein Ver-
fahren vorgestellt um auch deren Spektren zu erhalten. Alle Spektren werden mit
mathematischen Funktionen beschrieben, um im Weiteren den Einfluss von spek-
tralen Verschiebungen auf die Energietransferraten untersuchen zu ko¨nnen.
5.2.1 Fluoreszenzzerfallskonstanten im PEC
Bereits im einfachen Monomer mit einem PVB- und zwei PCB-Chromophoren, fin-
det ein komplexer Austausch der Anregungsenergie statt. Dieser muss mit bereits
neun Raten beschrieben werden (vgl. Abbildung 5.4). Basis fu¨r die Berechnung die-
ser Raten bilden die Fluoreszenzzerfallszeiten der beteiligten Chromophore. Diese
werden hier durch Messungen an der α- und β-Untereinheit bestimmt. Ebenfalls
stand monomeres und trimeres PEC zur Verfu¨gung. Deren wellenla¨ngenabha¨ngigen
Fluoreszenzzerfallszeiten zeigen bereits den komplexen Energietransfer auf und ver-
deutlichen die Notwendigkeit, diesen zuerst fu¨r das im Vergleich dazu wesentlich
einfacher gebaute Monomer im Detail zu verstehen.
Die Fluoreszenzzerfallszeiten wurden mit dem unter Abschnitt 4.4.4 beschriebenen,
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experimentellen Aufbau gemessen. Sie wurden in Abha¨ngigkeit von der Anregungs-
und der Detektionswellenla¨nge ermittelt. Die Fluoreszenzzerfa¨lle der einzelnen Pro-
ben folgen keinem monoexponentiellen Zerfallsgesetz. Zur Kurvenanpassung wurde
jeweils eine Summe aus zwei oder drei Exponentialfunktionen verwendet. In Abbil-
dung 5.10 ist ein typischer Fluoreszenzzerfall exemplarisch dargestellt. Die ermit-
telten, komplizierten Zerfallskinetiken erlauben oftmals keine direkte Zuordnung zu
molekularen Prozessen. Sie bilden jedoch die Basis zur Bestimmung der mittleren
Fluoreszenzlebenszeit 〈t〉 wie sie zur Berechnung des Energietransfers nach Fo¨rster
notwendig ist. 〈t〉 wurde entsprechend Gleichung 2.8 berechnet.
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Abbildung 5.10: Beispiel fu¨r einen triexponentiellen Fluoreszenzzerfall der α-Untereinheit
(gestrichelte Linie) mit angepasster Zerfallsfunktion (durchgezogene Linie). Anregungswel-
lenla¨nge λ = 580 nm. Detektionswellenla¨nge λ = 620 nm.
α-Untereinheit
Obwohl die α-Untereinheit nur einen Chromophor tra¨gt, muss der Fluoreszenz-
zerfall mit einem triexponentiellen Zerfallsgesetz beschrieben werden (vgl. Abbil-
dung 5.10). Der Zerfall besitzt zwei Hauptkomponenten mit Zeitkonstanten von
200 ps und 600 ps. Die dritte, wesentlich langsamere Komponente hat eine weitaus
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geringere Amplitude. Wa¨hrend die ermittelten Zeiten der beiden Hauptkomponen-
ten unabha¨ngig von der Detektionswellenla¨nge sind, findet sich in der langsamen
Komponente eine klare Abha¨ngigkeit von der Anregungswellenla¨nge. Von 560 nm
bis 580 nm findet eine Zunahme von 1153 ps auf 1885 ps statt. Die mittlere Fluores-
zenzlebenszeit 〈t〉 fu¨r den PVB-Chromophor der α-Untereinheit variiert u¨ber diesen
Bereich von 738 ps bis 1013 ps. In Tabelle 5.1 sind diese Zeiten zusammengetragen.
Anregung
560,0 nm 570,0 nm 580,0 nm
Emission A τ [ps] A τ [ps] A τ [ps]
0,41 332 0,33 230
580 nm 0,42 627 0,50 615
0,17 1174 0,18 1283
〈t〉 738 817
0,39 269 0,39 301 0,14 117
600 nm 0,43 573 0,44 616 0,74 635
0,17 1243 0,17 1391 0,11 1885
〈t〉 768 848 1013
0,17 100 0,39 230 0,21 156
620 nm 0,61 426 0,48 613 0,68 633
0,22 1153 0,13 1456 0,11 1840
〈t〉 767 839 982
Tabelle 5.1: Fluoreszenzzerfallskonstanten der α-Untereinheit in Abha¨ngigkeit von der Anregungs-
und Detektionswellenla¨nge. 〈t〉 ist die mittlere Fluoreszenzlebenszeit nach Gleichung 2.8.
Ein direkter Vergleich der α-Untereinheit des PEC mit der α-Untereinheit von PC
oder APC ist wegen des chemisch unterschiedlichen PVB-Chromophors schwie-
rig. Im C-PC aus Anabaena variabilis finden sich fu¨r den PCB-Chromophor der
α-Untereinheit zwei Zerfallszeiten mit 1480 ps und 450 ps, die unabha¨ngig von der
Detektionswellenla¨nge sind [139]. Heferle et al. [140] konnte die Existenz zweier Zer-
fallszeiten auch am C-PC aus Mastigocladus laminosus beobachten und ordneten
diesen unterschiedliche Subpopulationen zu. Die zwei a¨hnlichen Zeitkonstanten des
PVB-Chromophor des PEC deuten darauf hin, dass es auch fu¨r die α-Untereinheit
diese Subpopulationen gibt. Beim PEC(X) ausWestiellopsis prolifica handelt es sich
um ein der α-Untereinheit des PEC a¨hnliches Protein. Schneider et al. [141] fanden
fu¨r dieses Protein ebenfalls drei Zeitkonstanten mit 200 ps, 700 - 1500 ps und 3000 ps
- 6300 ps. Die sehr lange Fluoreszenzlebenszeit um 3000 ps - 6300 ps mit eine Am-
plitude bis zu 10% konnten in der α-Untereinheit des PEC nicht gefunden werden.
Fu¨r die beiden anderen finden sich im Fluoreszenzzerfall der α-Untereinheit des
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PEC entsprechende U¨bereinstimmungen. PEC(X) zeigt bei konstanter Anregungs-
wellenla¨nge (λ = 575 nm) eine deutliche Zunahme der beiden langen Zerfallskon-
stanten mit la¨ngerwelliger Detektion [141]. Auch fu¨r die lange Fluoreszenzlebenszeit
in der α-Untereinheit findet man bei Anregung mit 570 nm dieses Verhalten. Bei
der Anregung mit 570 nm findet mit la¨ngerwelliger Detektion eine Zunahme von
1283 ps zu 1456 ps statt. Im PEC(X) erho¨ht sich im selben Wellenla¨ngenbereich
die mittlere Komponente von 700 ps auf 1500 ps. Schneider et al. ordneten diesen
Effekt der Detektion unterschiedlicher Subpopulationen des PEC(X) zu. Populatio-
nen die la¨ngere Zerfallszeiten zeigen, emittieren la¨ngerwelliger. Verschiebt sich das
Fluoreszenzmaximum einer Spezies zur geringeren Energien, dann verschiebt sich,
unter der Annahme, dass der Stokes Shift konstant bleibt, auch das Absorptions-
maximum entsprechend. Wenn in der α-Untereinheit des PEC a¨hnliche Effekte wie
im PEC(X) auftreten, dann wa¨re dies eine mo¨gliche Erkla¨rung fu¨r die im PVB
sehr deutliche Zunahme der langen Fluoreszenzkomponente mit la¨ngerwelliger An-
regung. Die Ursache fu¨r die schnelle Komponente um 200 ps bleibt ungekla¨rt. Da
auch Schneider et al. diese Komponente im PEC(X) beobachten konnte, kann aus-
geschlossen werden, dass es sich dabei um einen experimentellen Artefakt durch
die Antwortfunktion des Messapparates handelt. Als mo¨gliche Erkla¨rung bleibt die
Photochemie des PVB-Chromophors die vielleicht mit dieser Zerfallskomponente in
Zusammenhang gebracht werden kann.
β-Untereinheit
Anders als beim PVB-Chromophor, dessen Fluoreszenzzerfall triexponentiell
verla¨uft, gelingt die Beschreibung des Fluoreszenzzerfalls der β-Untereinheit trotz
der Anwesenheit zweier Chromophore mit einem biexponentiellen Zerfallsgesetz. Die
wellenla¨ngenabha¨ngigen Zerfallszeiten sind in Tabelle 5.2 zusammengetragen. Dort
ist ersichtlich, dass die Zeitkonstanten sowohl von der Anregungs- als auch von der
Detektionswellenla¨nge unabha¨ngig sind. Auch das Verha¨ltnis der Amplituden ist
weitgehend konstant (2/3). Die kurze Zeit bewegt sich im Bereich von 308 ps bis
572 ps, wa¨hrend die lange Komponente im Bereich von 1344 ps bis 1492 ps liegt.
Die mittlere Fluoreszenzlebenszeit variierte zwischen 1163 ps und 1296 ps.
Die Chromophore der β-Untereinheit des PEC sind mit den PCB-Chromophoren des
PC identisch. Auch die Umgebungen der Chromophore in PEC und PC sind sich
sehr a¨hnlich [136, 134]. Ein Vergleich der Zerfallskonstanten mit der β-Untereinheit
aus C-PC (aus Anabaena variabilis) [139] zeigt, dass sich die beiden Unterein-
heiten auch hier kaum unterscheiden (τ1 = 1300 ps, τ2 = 400 ps). Ebenso ist
das Verha¨ltnis der Amplituden vergleichbar (5,5 /4,5). Fu¨r das Auftreten zwei-
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Anregung
558,9 nm 579,3 nm 599,6 nm 620,0 nm
Emission A τ [ps] A τ [ps] A τ [ps] A τ [ps]
0,36 332 0,37 344 0,35 400
610 nm 0,64 1344 0,63 1291 0,65 1432
〈t〉 1222 1163 1296
0,41 470 0,40 468 0,42 518 0,44 326
630 nm 0,59 1437 0,60 1389 0,58 1492 0,56 1382
〈t〉 1260 1219 1295 1219
0,41 521 0,50 572 0,43 548 0,44 334
650 nm 0,59 1456 0,50 1473 0,57 1385 0,56 1380
〈t〉 1264 1252 1282 1213
0,41 486 0,42 496 0,46 550 0,42 308
670 nm 0,59 1426 0,58 1397 0,54 1475 0,58 1348
〈t〉 1244 1211 1255 1200
Tabelle 5.2: Fluoreszenzzerfallskonstanten der β-Untereinheit in Abha¨ngigkeit von der Anregungs-
und Detektionswellenla¨nge. 〈t〉 ist die mittlere Fluoreszenzlebenszeit nach Gleichung 2.8.
er Zerfallszeiten ko¨nnen auch bei der β-Untereinheit strukturelle Subpopulatio-
nen angenommen werden. Anders als in der α-Untereinheit zeigen diese kein wel-
lenla¨ngenabha¨ngiges Absorptions- und Fluoreszenzverhalten. Der direkte Zusam-
menhang, zwischen der schnellen Komponente um 400 ps und dem Energietransfer
zwischen den beiden PCB-Chromophoren kann ausgeschlossen werden. Mit zuneh-
mend la¨ngerwelliger Anregung, von 558 nm bis 620 nm, verliert der energetisch ho¨her
liegende β155-Chromophor zunehmend an Absorption. Ein Energietransfer auf den
β84-Chromophor wird deshalb immer unwahrscheinlicher. Wu¨rden die beobachteten
Zerfallszeiten mit dem Energietransfer in Zusammenhang stehen, dann wu¨rde man
fu¨r diese Zeitkonstante bzw. deren Amplitude eine Wellenla¨ngenabha¨ngigkeit erwar-
ten. Diese kann jedoch nicht beobachtet werden. Fo¨rsterrechnungen zum PC zeigen,
daß der Energietransfer zwischen den zwei Chromophoren mit Transferzeiten von
ca. 40 ps - 100 ps abla¨uft [142, 143].
Fluoreszenzzerfallskonstanten des Monomers
Aus der Additivita¨t der Absorptionsspektren der α- und β-Untereinheit folgt, dass
das Monomer lediglich ein Aggregat der beiden Einheiten ist. Die Aggregation hat
wegen der unvera¨nderten Spektren keinen Einfluss auf die Chromophore, deren Spek-
88
tren sehr empfindlich auf strukturelle A¨nderungen reagieren. Der komplexe Fluores-
zenzzerfall der α-Untereinheit, la¨sst deshalb auch fu¨r das Monomer ein a¨hnliches
Verhalten erwarten. Tatsa¨chlich zeigt sich, dass auch dessen Fluoreszenzzerfall in
Abha¨ngigkeit von der Anregungswellenla¨nge meistens mit einem triexponentiellen
Zerfallsgesetz beschrieben werden muss. Alle Zeiten sind in Tabelle 5.3 zusammen-
gefasst. Es tritt eine schnelle Komponente im Bereich von 101 ps bis 308 ps auf, die
Anregung
558,9 nm 579,3 nm 599,6 nm 620,0 nm
Emission A τ [ps] A τ [ps] A τ [ps] A τ [ps]
0,36 179 0,22 101 0,17 119
610 nm 0,40 704 0,42 526 0,45 490
0,24 1782 0,35 1737 0,38 1528
〈t〉 1254 1379 1218
0,14 111 0,28 266 0,10 127 0,53 316
630 nm 0,48 574 0,43 900 0,46 513 0,47 1395
0,38 1724 0,29 2067 0,44 1581
〈t〉 1361 1514 1290 1172
0,28 257 0,26 259 0,08 107 0,53 313
650 nm 0,44 860 0,42 821 0,48 510 0,47 1388
0,27 1941 0,33 1962 0,44 1588
〈t〉 1401 1484 1297 1164
0,31 266 0,35 308 0,32 295 0,54 318
670 nm 0,48 901 0,41 989 0,44 891 0,46 1463
0,21 2056 0,23 2049 0,24 1895
〈t〉 1374 1419 1316 1142
Tabelle 5.3: Fluoreszenzzerfallskonstanten des Monomers in Abha¨ngigkeit von der Anregungs- und
Detektionswellenla¨nge. 〈t〉 ist die mittlere Fluoreszenzlebenszeit nach Gleichung 2.8.
mit der bekannten 200 ps Komponente der reinen α-Untereinheit vergleichbar ist.
Die mittlere Komponente bewegt sich im Bereich von 490 ps bis 989 ps. Die lange
Zeitkonstante deckt den Bereich von 1300 ps bis 2056 ps ab.
Eine Ausnahme vom triexponentiellen Zerfallsgesetz stellt die Anregung bei 620 nm
dar. Hier besitzt die α-Untereinheit nahezu keine Absorption mehr und es folgt
die alleinige Anregung der β-Untereinheit. Es ist deshalb auch nicht u¨berraschend,
dass die beobachteten Zeitkonstanten von 315 ps und 1400 ps denen des Fluo-
reszenzzerfalls der reinen β-Untereinheit aus Tabelle 5.2 entsprechen. Bei ku¨rzer-
welliger Anregung besitzen beide Untereinheiten eine merkliche Absorption. Da-
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durch erfolgt eine zusa¨tzliche Anregung des PVB-Chromophors. Dieser tranferiert
seine Anregungsenergie auf einen der beiden β-Chromophore. Die zusa¨tzliche β-
Anregungspopulation bewirkt, dass eine la¨ngere Fluoreszenzlebenszeit beobachtet
werden kann [144]. Tatsa¨chlich findet man mit abnehmender Anregungswellenla¨nge
diese Zunahme in der langsamsten Zeitkonstante. Bei der Detektion um 670 nm ist
dies am ausgepra¨gtesten. Die Zerfallskonstante steigt von 1463 ps auf 2056 ps an. Fu¨r
die Fluoreszenzlebenszeit des PVB-Chromophors erwartet man wegen des Energie-
transfers auf einen der beiden PCB-Chromophore eine Verku¨rzung. Dies konnte nicht
beobachtet werden, da alle Zerfallszeiten lediglich ein Gemisch aus dem komplexen
PVB- und des PCB-Zerfall darstellen. Deshalb konnten auch die kurzen Zeiten des
Fluoreszenzzerfalls des Monomers keine molekularen Vorga¨nge zugeordnet werden.
A¨hnlich wie in der α-Untereinheit findet man in der Detektion fu¨r die Komponen-
te um 1400 ps eine Zunahme der Zerfallskonstanten bei der wellenla¨ngenabha¨ngi-
gen Detektion von 610 nm bis 670 nm. Wie bereits beim Fluoreszenzzerfall der
α-Untereinheit diskutiert, sind mo¨glicherweise strukturelle Subpopulationen fu¨r die-
ses Verhalten verantwortlich.
Ein Vergleich mit dem Monomeren des C-PC aus Anabaena variabilis [139] oder
aus Synechoccus 6301 [145] zeigt deutliche Abweichungen. Die langsamste Kom-
ponente im Monomeren PEC ist um ca. 300 ps langsamer als im Monomeren des
C-PC. In den Arbeiten von Zhang et al. [146], in denen Untersuchungen am PEC
aus Anabaena variabilis erfolgten, konnten vier Zerfallskonstanten ermittelt werden.
Auch im C-PC [145] lassen sich diese vier Zeiten finden. Diese vierte Zerfallskom-
ponente (τ ≈ 40 ps) konnte wegen der nicht ausreichenden Zeitauflo¨sung des hier
verwendeten Experiments nicht gefunden werden.
Schneider et al. fand am Monomeren des PEC aus Westiellopsis prolifica ebenfalls
vier Zerfallszeiten. Die la¨ngste Komponente mit 6 ns tra¨gt jedoch nur zu 1% zur Am-
plitude des Fluoreszenzzerfalls bei. Auch die restlichen drei Zeiten sind nicht direkt
vergleichbar. Bei der Pra¨paration des monomeren PEC denaturierten Schneider et
al. trimeres PEC mit KSCN. Von dieser Art der Probenpra¨paration ist bekannt, dass
es dabei zu spektralen Vera¨nderungen des Monomers kommt [118]. Dessen Spektrum
la¨sst sich danach nicht mehr als Summe der Spektren der Untereinheiten beschrei-
ben. Die Denaturierung mit KSCN scheint also einen strukturellen Einfluss auf das
Protein zu haben. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die dort ermittelten Zei-
ten nicht mit den hier vorgestellten verglichen werden ko¨nnen.
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Fluoreszenzzerfallskonstanten des Trimers
Die Fluoreszenzzerfallskonstanten wurden sowohl fu¨r das trimere PEC ohne Lin-
kerprotein (Tabelle 5.4) als auch fu¨r das trimere PEC mit Linkerprotein (Tabel-
le 5.5) bestimmt. Die Beschreibung der Zerfa¨lle erfolgte mit einem triexponentiel-
Anregung
558.9 nm 579.3 nm 599.6 nm 620.0 nm
Emission A τ [ps] A τ [ps] A τ [ps] A τ [ps]
0,17 198 0,13 83 0,12 79
610 nm 0,52 1058 0,33 643 0,37 675
0,31 2131 0,53 1867 0,51 1895
〈t〉 1601 1636 1633
0,22 647 0,27 613 0,33 573 0,30 306
630 nm 0,36 1223 0,36 1450 0,67 1728 0,69 1672
0,42 1956 0,37 1987
〈t〉 1597 1631 1567 1572
0,25 837 0,27 743 0,26 570 0,31 349
650 nm 0.36 1258 0,36 1386 0,36 1200 0,35 1655
0.38 2018 0,37 2051 0,38 1927 0,35 2633
〈t〉 1602 1484 1532 1548
0,34 713 0,34 678 0,25 508 0,31 307
670 nm 0,66 1728 0,65 1754 0,38 1161 0,69 1607
0,37 1899
〈t〉 1548 1578 1506 1505
Tabelle 5.4: Fluoreszenzzerfallskonstanten des Trimers ohne Linker in Abha¨ngigkeit von der
Anregungs- und Detektionswellenla¨nge. 〈t〉 ist die mittlere Fluoreszenzlebenszeit nach Glei-
chung 2.8.
len Zerfallsgesetz. Fu¨r ausgewa¨hlte Anregungs- und Detektionsbedingungen genu¨gt
der Fluoreszenzzerfall auch einem biexponentiellen Zerfallsgesetz. Eine Abha¨ngigkeit
von Anregungswellenla¨nge bzw. Detektionswellenla¨nge ist dabei nicht zu erkennen.
Aussagen u¨ber den Ursprung der verschiedenen Zerfallskomponenten sind deshalb
nicht mo¨glich. Durch die Aggregation dreier Monomere zum Trimer ero¨ffnet sich
durch den sehr geringen Abstand des α84-Chromophors zum β84-Chromophor eines
benachbarten Monomers ein weiterer Relaxationskanal fu¨r den Fluoreszenzzerfall.
Dieser ist mit ca. 20 ps [141] zu schnell um mit dem hier beschriebenen experimen-
tellen Aufbau aufgelo¨st werden zu ko¨nnen. Ob es sich dabei um eine exzitonische
Kopplung oder um einen schnellen Energietransfer nach Fo¨rster handelt ist nicht ge-
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Anregung
558.9 nm 579.3 nm 599.6 nm 620.0 nm
Emission A τ [ps] A τ [ps] A τ [ps] A τ [ps]
0,15 105 0,38 287 0,13 68
610 nm 0,47 403 0,33 1316 0,40 385
0.50 1709 0,29 1926 0,47 1677
〈t〉 1497 1522 1452
0,39 360 0,35 379 0,42 347 0,46 85
630 nm 0,61 1645 0,65 1677 0,39 1547 0,25 519
0,19 1701 0,29 1719
〈t〉 1489 1536 1428 1396
0,38 396 0,36 438 0,42 373 0,46 366
650 nm 0,62 1669 0,64 1725 0,39 1576 0,55 1567
0,19 1669
〈t〉 1504 1560 1429 1368
0,36 365 0,40 447 0,43 348 0,46 374
670 nm 0,64 1563 0,61 1738 0,38 1515 0,33 1429
0,19 1658 0,22 1694
〈t〉 1424 1551 1391 1346
Tabelle 5.5: Fluoreszenzzerfallskonstanten des Trimers mit Linker in Abha¨ngigkeit von der
Anregungs- und Detektionswellenla¨nge. 〈t〉 ist die mittlere Fluoreszenzlebenszeit nach Glei-
chung 2.8.
kla¨rt. Die spektralen A¨nderungen bei der Aggregation von drei Monomeren zu einem
Trimer lassen jedoch mindestens eine schwache Kopplung zwischen den Chromopho-
ren mo¨glich erscheinen. Generell ist die mittlere Fluoreszenzlebenszeit des Trimers
la¨nger als bei den Untereinheiten und dem Monomer. Vergleicht man die mittlere
Fluoreszenzlebenszeit der beiden Trimere untereinander, so findet man, dass das
Trimer mit Linker im Mittel deutlich schneller zerfa¨llt als ohne diesen.
5.2.2 Fluoreszenzquantenausbeuten der α- und β-
Untereinheiten
Der komplexe Energietransfer des monomeren PEC la¨sst sich u¨ber die photophysi-
kalischen Parameter der beiden Untereinheiten nach dem Fo¨rstermechanismus be-
schreiben. Neben den Fluoreszenzlebenszeiten des PVB- und des PCB-Chromophors
die im vorhergehenden Abschnitt ermittelt wurden, geht in die Berechnung der Ener-
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gietransferraten auch die Fluoreszenzquantenausbeute ein. Diese sind ebenfalls expe-
rimentell zuga¨nglich. Die Fluoreszenzquantenausbeuten der α- und β-Untereinheiten
wurden durch den Vergleich mit Referenzfarbstoffen bekannter Quantenausbeuten
φr ermittelt. Bei gleicher Extinktion der Untereinheit und des Referenzfarbstoffes
an der Anregungswellenla¨nge ergibt sich die Fluoreszenzquantenausbeute direkt aus
dem Vergleich des integralen Fluoreszenzspektrums Fr des Referenzfarbstoffes mit
dem integralen Fluoreszenzspektrum Fu der Untereinheit [60]:
φu =
Fun
2
u
Frn2r
φr (5.6)
n ist dabei der Brechungsindex des Solvens. Wegen der u¨blicherweise vorhande-
nen wellenla¨ngenabha¨ngigen Transmissionscharakteristik des Fluoreszenzspektro-
meters muss bei der Auswahl des Referenzfarbstoffes auf eine gute spektrale U¨ber-
einstimmung der Fluoreszenzspektren geachtet werden. Als Referenzfarbstoff fu¨r
die Bestimmung der Fluoreszenzquantenausbeute des PVB-Chromophors kommt
Rhodamin 101 (Lambda Physik, LC6400) zum Einsatz (φ = 1, 0 ± 0, 02) [147].
Die Ermittlung der Fluoreszenzquantenausbeute der PCB-Chromophore wurde mit
Cresylviolet (Lambda Physik, LC 6700) [148] als Referenzfarbstoff durchgefu¨hrt
(φ = 0, 54 ± 0, 03). Beide Referenzfarbstoffe wurden von Eaton [60] fu¨r den ent-
sprechenden Wellenla¨ngenbereich vorgeschlagen. In Abbildung 5.11 sind die Fluo-
reszenzspektren der Untereinheiten im Vergleich mit den Fluoreszenzspektren der
verwendeten Referenzfarbstoffe abgebildet.
Die Fluoreszenzquantenausbeute der beiden Untereinheiten wurden fu¨r verschiede-
ne Anregungswellenla¨ngen bestimmt (siehe Abbildung 5.12 und Tabelle A.1). Bei
der α-Untereinheit spielt bei kurzwelliger Anregung zusa¨tzlich die Absorption des
E-Isomers eine Rolle, von dem bisher noch keine Fluoreszenz beobachtet werden
konnte [162]. Fu¨r die α-Untereinheit werden mit dem beschriebenen Verfahren und
in Abha¨ngigkeit von der Anregungswellenla¨nge, Fluoreszenzquantenausbeuten von
12 - 19 % ermittelt. Bei der β-Untereinheit liegt die Quantenausbeute im Bereich
von 16 - 37 %. Man findet sowohl fu¨r die α- als auch fu¨r die β-Untereinheit eine
Abha¨ngigkeit der wellenla¨ngenabha¨ngigen Fluoreszenzquantenausbeute von der Ex-
tinktion des Absorptionsspektrums. In Bereichen in denen die Extinktion sehr gering
ist oder in denen die Bandenform sehr steil ist, findet man in beiden Fa¨llen gerin-
ge Fluoreszenzquantenausbeuten. Dies stellt die Grenzbereiche dar, innerhalb derer
das von Eaton [60] vorgeschlagenen Verfahren verla¨ssliche Werte liefert. Aus den
unterschiedlichen Werten wurde eine mittlere, von der Anregungswellenla¨nge un-
abha¨ngige Fluoreszenzquantenausbeute φ¯ ermittelt (φ¯α = 17%, φ¯β = 27%). Fru¨her
Untersuchungen zum Fo¨rsterenergietransfer im PEC von Zhao et al. [135] stu¨tzten
sich auf publizierte Fluoreszenzquantenausbeuten des PC von Sauer et al. [143]. Ein
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Abbildung 5.11: Fluoreszenzspektren der α-Untereinheit, der β-Untereinheit und der ent-
sprechenden Referenzfarbstoffe Rhodamin 101 und Cresylviolet. Die gute spektrale U¨berein-
stimmung des Referenzfarbstoffes mit dem Farbstoff unbekannter Fluoreszenzquantenaus-
beute erlaubt die Vernachla¨ssigung der apparativen, wellenla¨ngenabha¨ngigen Charakteristik
des Fluoreszenzspektrometers bei der Bestimmung der Fluoreszenzquantenausbeute.
Vergleich mit den nun experimentell zuga¨nglichen Werten zeigt, dass diese um den
Faktor 2 bis 3 zu hoch angesetzt wurden. Bei spa¨teren Untersuchungen am C-PC
wurde diese Werte nach unten korrigiert [142]. Ein Vergleich mit diesen Fluores-
zenzquantenausbeute, mit φα84 = 0, 23, φβ84 = 0, 25 und φβ155 = 0, 19, zeigt eine
u¨berraschende A¨hnlichkeit beider Systeme. Erstaunlich dabei ist, dass die Quan-
tenausbeute des β-155-Chromophors, der im C-PC der kurzwelligst absorbierende
Chromophor ist, mit der Quantenausbeute des α84-Chromophors im PEC vergleich-
bar ist. Der α84-Chromophor im PEC u¨bernimmt in diesem Biliprotein die Absorpti-
on im gru¨nen Spektralbereich. Diese Analogie der beiden Chromophore im PEC und
C-PC zeigt sich auch bei den weiter unten vorgestellten Energietransferrechnungen.
5.2.3 Berechnung des U¨berlappintegrals durch Modellie-
rung der Spektren
In fru¨heren Arbeiten zum Energietransfer im C-PC sind bereits ausfu¨hrliche Vor-
schla¨ge zur Modellierung einzelner Spektren der am Energietransfer beteiligten
Chromophore ausgefu¨hrt [149, 150]. Probleme bei der Beschreibung individueller
Chromophorspektren ko¨nnen dann auftreten, wenn die Spektren der Untereinheiten
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Abbildung 5.12: a):Wellenla¨ngenabha¨ngige Quantenausbeute der α-Untereinheit. Das Ab-
sorptionsspektrum der α-Untereinheit und des Referenzfarbstoffs Rhodamin 101 sind im
Vergleich dazu dargestellt. b) Wellenla¨ngenabha¨ngige Quantenausbeute der β-Untereinheit.
Das Absorptionsspektrum der β-Untereinheit und des Referenzfarbstoffs Cresylviolet sind
im Vergleich dazu dargestellt.
sich aus mehreren einzelnen Farbstoffen zusammensetzen. Um das Gesamtspektrum
in seine Teile zu zerlegen, ko¨nnen verschiedene Wege eingeschlagen werden. Fu¨r
die Beschreibung des Energietransfers im C-PC nutzten Sauer et al. [149] fu¨r die
Entfaltung des Spektrums der β-Untereinheit, in Spektren der beiden individuel-
len PCB Chromophore, die Bandenform des einzelnen PCB Chromophors in der
α-Untereinheit. Fu¨r das integrale Fluoreszenzspektrum der β-Untereinheit wurde
ein 80-85%-iger Beitrag des energetisch niedriger liegenden β-84 Chromophors ange-
nommen und das Fluoreszenzspektrum damit fast vollsta¨ndig diesem zugeschrieben.
Debreczeny et al. [150] konnten im C-PC mit Hilfe einer mutierten β-Untereinheit
die Ausbildung des β-155 Chromophors verhindern, wobei sich die Untereinheit nur
im αβ-Monomer korrekt faltete. Aus Differenzspektren war ihnen damit das Ab-
sorptionsspektrum des β-155 Chromophors zuga¨nglich. Die Fluoreszenzspektren der
beide Chromophore der β-Untereinheit wurden aus zeitaufgelo¨sten Messungen er-
mittelt.
Die Spektren eines PEC Monomers setzen sich additiv aus den Spektren der bei-
den Untereinheiten zusammen. Die Analyse kann sich deshalb auf deren Spektren
beschra¨nken. Wa¨hrend die α-Untereinheit nur einen PVB Chromophor tra¨gt und
ihr Spektrum somit direkt diesem zugeschrieben werden kann, setzt sich das Spek-
trum der β-Untereinheit aus den individuellen Spektren beider PCB Chromophore
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zusammen. Im PEC unterscheidet sich der α-Chromophor (PVB) von den beiden
Chromophoren der β-Untereinheit (PCB). Ein direkter Ru¨ckschluss auf die spektra-
len Eigenschaften ist deshalb nicht mo¨glich. Ebenso gibt es fu¨r die β-Untereinheit
bisher keine Mutante die nur einen Chromophor aufweist, um damit Zugang zu den
Spektren der einzelnen Chromophoren zu erhalten. Fu¨r PEC beschrieben Parbel et
al. [151] die Absorptionsspektren der beiden β-Chromophore durch die Bilinlinien-
funktion. Sie besteht aus einer Summe von vier Gaußfunktionen und einer aus der
α-Untereinheit abgeleiteten Abha¨ngigkeit der Parameter. Das Fluoreszenzspektrum
der β-Untereinheit wurde vollsta¨ndig dem langwellig emittierenden β-84 zugeschrie-
ben. Das Fluoreszenzspektrum des β-155 Chromophors wurde aus dem Stokes Shift
der α-Untereinheit abgescha¨tzt.
Um mo¨glichst einfache arithmetische Ausdru¨cke fu¨r die Spektren der am Energie-
transfer beteiligten Chromophore zu bekommen, erfolgt in dieser Arbeit die Be-
schreibung der einzelnen Spektren lediglich aus der Summe zweier Gaußfunktionen
pro Chromophor:
I(ν˜) = A1e
−(ν˜−x1)2
b2
1 + A2e
−(ν˜−x2)2
b2
2 + U (5.7)
Bei der Anpassung des Absorptionsspektrums des α-Chromophors wurde auf
eine gute Beschreibung im Bereich niedriger Energie geachtet. Wegen der in
der Einfu¨hrung zum PEC (Abschnitt 5) vorgestellten Isomerisierung des PVB-
Chromophors und der damit einhergehenden zusa¨tzlichen Absorption bei hohen
Energien gelingt die Beschreibung des Absorptionsspektrum in diesem Bereich nicht
zufriedenstellend (siehe Abbildung 5.13a). Dies kann jedoch fu¨r die spa¨tere Berech-
nung des U¨berlappintegrals mit den Fluoreszenzspektren der β-Chromophore ver-
nachla¨ssigt werden, da das Fluoreszenzspektrum der β-Untereinheit in diesem Be-
reich keinen Beitrag mehr liefert. Das Fluoreszenzspektrum der α-Untereinheit ist
mit der gewa¨hlten Fitfunktion in guter U¨bereinstimmung (siehe Abbildung 5.13b).
Das Absorptionsspektrum der β-Untereinheit wurde wegen der Anwesenheit zwei-
er Chromophore in Analogie zu Gleichung 5.7 mit einer Summe aus zweimal zwei
Gaußfunktionen angepasst. Es wurde angenommen, dass beide PCB Chromopho-
re zu gleichen Anteilen zum Spektrum beitragen, womit die Amplituden A1, A2
der beiden individuellen Chromophorspektren also fu¨r beide Chromophore identisch
sind. Auch die Breiten b1, b2 wurden fu¨r beide Chromophorteilspektren konstant
gehalten. Als dritte Einschra¨nkung wurde die Differenz δs = x1−x2 der beiden Ma-
xima fu¨r beide Teilspektren als konstant angesehen. Mit diesen Annahmen bekommt
man eine Fitfunktion mit acht freien Parametern (A1,A2,x1,x2,δs,b1,b2,U) die an das
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Abbildung 5.13: a) Absorptionsspektrum der α-Untereinheit und angepasste Fitfunktion
(Erla¨uterung zu den Abweichungen siehe Text). b) Fluoreszenzspektrum der α-Untereinheit
und angepasste Fitfunktion.
Absorptionsspektrum angepasst wurde:
²(ν˜) =
A1e
−(ν˜−x1)2
b2
1 + A2e
−(ν˜−(x1+δs))2
b2
2
︸ ︷︷ ︸
β-84 Absorption
+
A1e
−(ν˜−x2)2
b2
1 + A2e
−(ν˜−(x2+δs))2
b2
2
︸ ︷︷ ︸
β-155 Absorption
+U
(5.8)
Die Fluoreszenz der β-Untereinheit ist durch den β-84 Chromophor dominiert. Aus
dem individuellen β-84 Absorptionsspektrum und dem Fluoreszenzmaximum der β-
Untereinheit kann man die Stokes Verschiebung ermitteln. Fu¨r die Stokes Verschie-
bung des β-155 Chromophors wurde der selbe Wert angenommen. Mit den Stokes
Verschiebungen und der Spiegelsymmetrie von Absorptions- und Fluoreszenzspek-
trum [94] wurde aus den oben ermittelten β-84- und β-155-Absorptionsspektren die
Fluoreszenzspektren modelliert. Fluoreszenz- und Absorptionsspektren, sowie die
Teilspektren, die zur Beschreibung der gesamten Bande fu¨hren, sind in Abbildung
5.14a und 5.14b zusammengefasst.
Tabelle 5.6 zeigt zusammenfassend die ermittelten Absorptions- und Fluoreszenz-
maxima der einzelnen Chromophore. Zum Vergleich sind die Werte aus der von
Parbel et al. [151] verwendeten Bilinlinienfunktion gegenu¨bergestellt. Dabei zeigt
sich eine gute U¨bereinstimmung. Der Vorteil der hier verwendeten Methode liegt in
der einfacheren Handhabung der Funktion.
Fu¨r die Berechnung des U¨berlappintegrals der Fo¨rsterrechnung sind die ermittel-
ten Funktionen der Absorptions- und Fluoreszenzspektren auf den Extinktionsko-
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Abbildung 5.14: a) Absorptionsspektrum der β-Untereinheit, Teilspektren der beiden PCB-
Chromophore und die Summe der Teilspektren. b) Fluoreszenzspektrum der β-Untereinheit,
Teilspektren der beiden PCB-Chromophore, Summe der Teilspektren. Da das Fluoreszenz-
spektrum der β-Untereinheit vom β-84 Chromophor dominiert ist, entspricht die Summe
der Teilspektren nicht dem Fluoreszenzspektrum.
Chromophor Absorption Fluoreszenz Absorption [151] Fluoreszenz [151]
α-84 564 nm 586 nm 566 nm 588 nm
β-84 606 nm 636 nm 604 nm 630 nm
β-155 590 nm 619 nm 593 nm 611-622 nm
Tabelle 5.6: U¨bersicht der ermittelten Absorptions- und Fluoreszenzmaxima im Vergleich zu bereits
fru¨her publizierten Werten [151] bei Verwendung der Bilinlinienfunktion.
effizienten zu skalieren bzw. auf die Fla¨che zu normieren (vgl. Abschnitt 3.3.2).
Das Maximum des Absorptionsspektrums des PVB Chromophors wurde auf ²max =
1, 1∗105M−1cm−1 [132], das beiden PCB jeweils auf ²max = 1∗105M−1cm−1 [151] ska-
liert. Die so angepassten Fitparameter und berechneten U¨berlappintegrale befinden
sich tabellarisch im Anhang in Tabelle A.2 und Tabelle A.3.
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5.3 Mittlerer Energietransfer im PEC Monomer
Der Energietransfer in monomerem PEC la¨sst sich beschreiben als Zusammenspiel
von Austauschraten der Anregungsenergie. In Abbildung 5.4 ist dies graphisch dar-
gestellt. Nach der elektronischen Anregung eines Chromophors X kann die Anre-
gungsenergie mit der Ratenkonstante kXY an einen der beiden anderen Chromophore
(hier: Y) abgegeben werden. Alternativ kann der Chromophor X auch durch Fluo-
reszenz oder interne Konversion in den elektronischen Grundzustand zuru¨ckkehren
(kX). Die Berechnung der Ratenkonstanten kXY erfolgt wegen der großen Absta¨nde
der einzelnen Chromophore zueinander nach Fo¨rster. Im Folgenden werden hier im
Detail die no¨tigen Parameter zur Berechnung dieser Raten abgeleitet:
Wie in Kapitel 3.2 beschrieben, wird angenommen, dass das Absorptions- und Emis-
sionsu¨bergangsdipolmoment parallel zueinander sind und deren Richtungsvektor
entlang der langen Achse des Chromophors zeigt. Die Berechnung des Orientie-
rungsparameter κ2 kann deshalb aus den publizierten Richtungsvektoren der Kris-
tallstruktur [134] erfolgen. Wie unter Kapitel 5.1.2, wird fu¨r den α-84 Chromophor
nur das konjugierte Ringsystem beru¨cksichtigt. Auch die Absta¨nde der Chromopho-
re zueinander wurden der Kristallstruktur entnommen. Die Orientierungsparameter
und die Absta¨nde sind in Tabelle 5.7 zusammengefasst.
κ2α84β84 Rα84β84 κ
2
α84β155 Rα84β155 κ
2
β84β155 Rβ84β155
2,82 48 A˚ 0,36 47 A˚ 0,68 35 A˚
Tabelle 5.7: Zusammenstellung der verwendeten Orientierungsparameter κ2 und der Absta¨nde
zwischen den Chromophoren.
Die Fluoreszenzlebensdauern wurden experimentell bestimmt (siehe Ab-
schnitt 5.2.1). Fu¨r den PVB-Chromophor wurde die mittlerer Fluoreszenzle-
bensdauer von 800 ps fu¨r die Anregung bei 570 nm gewa¨hlt. Dies entspricht den
experimentellen Bedingungen fu¨r die Untersuchung des Energietransfers einzelner
Moleku¨le (siehe Kapitel 5.1.2). Die Fluoreszenzlebensdauer der β-Untereinheit
ist wellenla¨ngenunabha¨ngig. Jedem einzelnen der beiden Chromophore wurde
deshalb der experimentell ermittelte Mittelwert von 1200 ps zugeschrieben. Die
Fluoreszenzquantenausbeute wurde wie unter Kapitel 5.2.2 beschrieben ermittelt.
Fu¨r die α-Untereinheit wurde ein Mittelwert von 0,17 angesetzt. Jedem PCB-
Chromophore wurde ein Mittelwert von 0,25 zugeschrieben. Der Brechungsindex
unter Beru¨cksichtigung der Proteinumgebung wurde auf 1,34 festgelegt [152]. Die
Berechnung der spektralen U¨berlappintegrale erfolgte durch die Beschreibung der
experimentellen Spektren mit mathematischen Funktionen in Abschnitt 5.2.3. Mit
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diesen Funktionen ist eine genaue Untersuchung des Einflusses von spektralen
Verschiebungen auf den Energietransfer und somit die Simulation von spektralen
Heterogenita¨ten mo¨glich.
5.3.1 Energietransferraten und mittlerer Relaxationskanal
Mit den gegebenen Parametern lassen sich u¨ber Gleichung 3.19 die Raten fu¨r den
Energieaustausch im PEC Monomer berechnen. Das Programm, das diese Rechnung
durchfu¨hrte, findet sich im Anhang B.3 abgedruckt. Die so berechneten Raten sind
in Tabelle 5.8 zusammengestellt.
kα84β84 kβ84α84 kα84β155 kβ155α84 kβ84β155 kβ155β84
10,45 ns−1 0,28 ns−1 1,44 ns−1 0,13 ns−1 2,56 ns−1 14,20 ns−1
Tabelle 5.8: Ratenkonstanten fu¨r den Energietransfer im PEC Monomer
Im PEC ist der PVB-Chromophor fu¨r die Absorption im gru¨nen Spektralbereich
(530 nm - 580 nm) verantwortlich. In den Raten findet ein mit 10,45 ns−1 schneller
Energietransfer auf den am energetisch tiefsten liegenden β84-Chromophor statt. Mit
1,44 ns−1 ist der Energietransfer vom PVB-Chromophor auf den β155-Chromophor
zehnmal langsamer. Anregungsenergie, die auf dem β155-Chromophor lokalisiert
ist, wird mit 14,2 ns−1 ebenfalls sehr schnell auf den energetisch tiefer liegenden
β84-Chromophor transferiert. Alle entsprechenden Ru¨ckraten sind im Vergleich da-
zu klein.
Da nun der Energietransfer in monomerem PECmit Raten beschrieben werden kann,
die aus seinen eigenen photophysikalischen Eigenschaften abgleitet sind, ist an dieser
Stelle ein direkter Vergleich mit dem PC mo¨glich. Beide Lichtsammelantennen besit-
zen sehr a¨hnliche Strukturen [136, 134]. Dies gilt sowohl fu¨r die Orientierungen der
Chromophore zueinander, wie auch fu¨r die Absta¨nde. Beide fu¨r den Energietrans-
fer essentiellen Parameter sind fu¨r PC und PEC nahezu identisch. Im Wesentlichen
unterscheidet sich PC und PEC nur durch den Chromophor in der α-Untereinheit.
Wa¨hrend im PC an der Position Cys-84 ein PCB-Chromophor (λmax = 624 nm) [150]
sitzt, hat PEC an dieser Stelle einen PVB-Chromophor (λmax = 564 nm). Die
energetische Situtation ist damit vollkommen anders geartet. Im PC stellt der
β155-Chromophor den kurzwelligst absorbierenden Chromophor dar. Dies verlagert
sich im PEC auf die α-Untereinheit. Zusammenfassend a¨ndert sich die energetische
Reihenfolge vom PC aus Synechococcus sp. PCC 7002 mit β155 > α84 > β84 [142] zu
α84 > β155 > β84 im PEC. Sowohl die Rechnungen zum Energietransfer im PC, als
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auch die hier vorgestellten Rechnungen zum PEC zeigen, dass alle Raten zum ener-
getisch niedrigst liegenden Chromophor sehr schnell sind. In beiden Fa¨llen ist dies
der β84-Chromophor. Neben den geometrischen Parametern, wie der Orientierung
und der Abstand zwischen den Chromophoren, sind trotz der energetischen Neuord-
nung auch die spektralen U¨berlappintegrale nahezu identisch. Betrachtet man den
Orientierungsparameter des β155-Chromophors zum β84-Chromophor (κ
2 = 0, 68),
dann ist der Energietransfer zwischen den beiden Chromophoren eher ungu¨nstig. Der
sehr geringe Abstand von ca. 35 A˚ ist dafu¨r verantworlich, dass die Energieu¨bertra-
gung vom β155- zum β84-Chromophor mit der schnellen Rate von ca. 14 ns
−1 erfolgt.
Fu¨r die Energieu¨bertragung vom α84-Chromophor zum β84-Chromophor ist die Si-
tuation vertauscht. Hier ist der Abstand zwischen den beiden Chromophoren mit
48 A˚ wesentlich gro¨sser. Eine auf effizienten Energietransfer optimierte Ausrichtung
der Chromophore zueinander (κ2 = 2, 82) bedingt eine schnelle Energietransferrate
von ca. 10 ns−1. Obwohl sich die energetischen Verha¨ltnisse vom PC zum PEC dras-
tisch gea¨ndert haben, bleibt dem β84-Chromophor in beiden Antennen die Aufgabe
des Trichters fu¨r die Anregungsenergie.
5.3.2 Gleichgewichtsverteilung der Anregungsenergie im
PEC Monomer
Unter der Gleichgewichtsverteilung der Anregungsenergie versteht man die mittlere
Population des angeregten Zustands. Diese Verteilung stellt sich ein, wenn die zur
Relaxation fu¨hrende Fluoreszenz mit einer, verglichen mit den Energieaustauschra-
ten, sehr langsamen Ratenkonstanten krad erfolgt. Die zeitabha¨ngige Entwicklung
des angeregten Zustandes la¨sst durch ein differentielles Gleichungssystem beschrei-
ben:
d
dt

Nα84
Nβ84
Nβ155
 =

−(kα84β84 + kα84β155) kβ84α84 kβ155α84
kα84β84 −(kβ84α84 + kβ84β155) kβ155β84
kα84β84 kβ84β155 −(kβ155α84 + kβ155β84)


Nα84
Nβ84
Nβ155

(5.9)
Die Gleichgewichtsverteilung erha¨lt man, wenn das System equilibriert ist, sich die
Besetzung mit der Zeit also nicht mehr a¨ndert (dNX
dt
= 0). Mit dieser Randbedin-
gung und der Normierung der Besetzungszahlen NX (Nα84 + Nβ84 + Nβ155 = 1)
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la¨sst sich das Gleichungssystem lo¨sen. Man erha¨lt die prozentuale Energieverteilung
je Chromophor. Die Ergebnisse der stationa¨ren Lo¨sung des Gleichungssystem sind
in Tabelle 5.9 zusammengetragen. Unter Vernachla¨ssigung des Fluoreszenzprozes-
ses zeigt sich, dass sich im Gleichgewichtsfall 83% der Anregungsenergie auf dem
β-84 Chromophor befinden. Dies ist in gutem Einklang mit der oben aufgefu¨hrten,
qualitativen Analyse, die den β-84 Chromophor als Trichter der Anregungsenergie
ausgemacht hat. Der PVB Chromophor, der die Absorption im gru¨nen Spektralbe-
reich abdecken soll, scheint nach der stationa¨ren Lo¨sung kaum Energie zu behalten.
Die stationa¨re Lo¨sung obiger Differentialgleichung wurde unter Vernachla¨ssigung der
Fluoreszenzraten der betroffenen Chromophore gewonnen. Fu¨r das Monomer liegen
die ermittelten Energietransferraten jedoch in der selben Gro¨ßenordnung wie die
mittlere Fluoreszenzlebenszeiten. Das Gleichungssystem 5.9 kann deshalb nur eine
sehr grobe Na¨herung darstellen. Um beurteilen zu ko¨nnen, aus welchem Chromophor
nach Anregung die Fluoreszenz zu erwarten ist, muss beru¨cksichtigt werden, dass
bereits wa¨hrend der Einstellung des stationa¨ren Gleichgewichts Fluoreszenz oder
interne Konversion erfolgen kann. Dafu¨r wird in einer Monte Carlo Simulation die
Anregung in jedem Teilschritt verfolgt und eine Statistik u¨ber die Herkunft der
Relaxation angelegt.
5.3.3 Monte Carlo Simulation des Energietransfers
Fu¨r die allgemeine Beschreibung des Verfahrens werden die Chromophore im folgen-
den mit A, B und C bezeichnet. kXY bezeichnet dabei die Ratenkonstante fu¨r den
Energietransfer von X auf Y. Dies wird im folgenden als Ereignis XY beschrieben.
Die inverse Fluoreszenzlebenszeit des Chromophors X wird kX genannt. Die Fluo-
reszenz entspricht dem Ereignis X. Fu¨r die Simulation des Energietransfers wurde
angenommen, dass in jedem Simulationsschritt entweder Energietransfer oder Re-
laxation eintritt, d.h. die normierte Summe aller Depopulationsraten entspricht der
Wahrscheinlichkeit P = 1:
ktot = kAB + kAC + kA (5.10)
P =
kAB
ktot
+
kAC
ktot
+
kA
ktot
= 1 (5.11)
Der Ereignisraum wird in Intervalle eingeteilt. Die Gro¨ße des Intervall ist gegeben
durch den Anteil, den die Rate fu¨r dieses Ereignis im Vergleich zur Summe der Raten
einnimmt: [
0,
kAB
ktot
[
Ereignis AB tritt ein
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[
kAB
ktot
,
kAB + kAC
ktot
[
Ereignis AC tritt ein (5.12)[
kAB + kAC
ktot
, 1
[
Ereignis A tritt ein
Die Simulation beginnt mit einem angeregten Chromophor A. Es wird eine Pseudo-
zufallszahl nach dem Mersenne-Twister Verfahren [153] im Intervall [0, 1[ ermittelt.
Das entsprechende Teilintervall 5.12 entscheidet, welches der drei mo¨glichen Ereig-
nisse eingetreten ist. Befindet sich die Anregung nach diesem Simulationsschritt
weiterhin auf einem der Chromophore (hier: B und C), wird die Simulation fort-
gesetzt, bis die Relaxation der Anregung erfolgt. Eine Statistik u¨ber maximal 107
Simulationsschritte gibt Aufschluss daru¨ber an welchem Chromophor die Relaxation
der Anregung erfolgt. Tabelle 5.9 zeigt eine Zusammenfassung dieser Simulationen.
Im Anhang B.4 ist das zur Simulation verwendete Fortran-Programm abgedruckt.
angeregter Chromophor
stationa¨re Lo¨sung
Relaxationskanal α-84 β-84 β-155 (siehe Gleichung 5.9)
α-84 12 % 3 % 3 % 2 %
β-84 75 % 83 % 78 % 83 %
β-155 13 % 14 % 19 % 15 %
β-84 normiert 85 % 86 % 80 % 85 %
β-155 normiert 15 % 14 % 20 % 15 %
Tabelle 5.9: U¨bersicht u¨ber die Relaxationskana¨le unter verschiedenen Anregungsbedingungen.
Die stationa¨re Lo¨sung ist dem gegenu¨bergestellt. Die auf die β-Fluoreszenz normierten Lo¨sungen
entsprechen dem Transferkoeffizienten γ der Einzelmoleku¨lbedingung (Kapitel 5.1.2).
Fu¨r die Anregung des PVB-Chromophors tritt eine deutliche Abweichung im Ver-
gleich zur stationa¨ren Lo¨sung auf. Ca. 12% der Anregungsenergie fu¨hren direkt zur
Fluoreszenz und werden nicht, wie aus der stationa¨ren Lo¨sung erwartet, auf den
β84-Chromophor transferiert. Es ist ersichtlich, dass das System mit den Energie-
transferraten aus Tabelle 5.8 nicht schnell genug equilibrieren kann. Verantwortlich
fu¨r dieses Verhalten ist die schnelle Fluoreszenzrelaxation des PVB-Chromophors.
Diese tritt direkt in Konkurrenz zum Energietransfer. Bei der direkten Anregung
des β84-Chromophors erha¨lt man aus der Simulation das gleiche Resultat wie aus
der stationa¨ren Lo¨sung. Die sehr langsamen Ru¨ckraten des Energietransfers sorgen
dafu¨r, dass die Anregungsenergie gro¨ßtenteils auf dem β84-Chromophor bleibt. Die
Energieu¨bertragung auf den PVB-Chromophor findet nahezu nicht statt. Man beob-
achtet lediglich einen schnellen Austausch zwischen den beiden PCB-Chromophoren.
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Vergleichbares gilt bei der Anregung des β155-Chromophors. Jedoch sind hier noch
geringe Unterschiede im Vergleich zur stationa¨ren Lo¨sung festzustellen.
In den Energietransferuntersuchungen einzelner PEC Monomere konnte lediglich die
Fluoreszenz der beiden PCB-Chromophore beobachtet werden. Will man die hier er-
mittelte Energieverteilung mit den Ergebnissen des Einzelmoleku¨lexperiments ver-
gleichen, dann mu¨ssen die hier berechneten Verteilungen unter Vernachla¨ssigung
der α-Fluoreszenz normiert werden. Diese Normierung erfolgte in den Zeilen β-84
normiert und β-155 normiert. Nach Normierung entspricht die stationa¨re Lo¨sung
dem Fluoreszenzverhalten wie man es bei Anregung des α84- und bei Anregung des
β84- Chromophors, ebenfalls nach entsprechender Normierung, erha¨lt. Die Werte in
Zeile β-155 normiert aus Tabelle 5.9 entsprechen direkt dem Energietransferkoef-
fizient γ wie er im Einzelmoleku¨lexperiment in Kapitel 5.1.2 definiert wurde. Fu¨r
die dort vorgestellten Untersuchungen erwartet man folglich eine mittlere Verteilung
der Anregungsenergie auf die beiden PCB-Chromophore im Verha¨ltnis 85/15. Die-
ser Mittelwert kann aus den Ergebnissen des Einzelmoleku¨lexperiments nicht direkt
herausgelesen werden. Stattdessen findet man eine breite Verteilung an minimalen
Energietransferkoeffizienten γmin. Der Koeffizient eines einzelnen Moleku¨ls gibt eine
untere Grenze fu¨r das Verha¨ltnis an. Diese Grenze ist jedoch fu¨r ca. 50% der Mo-
leku¨le deutlich u¨ber dem aus der Fo¨rsterrechnung vorhergesagten Wert von 85/15.
Der berechnete Mittelwert muss sich folglich aus der breiten Verteilung der Energie-
transferkoeffizienten zusammensetzen. Im Folgenden werden deshalb die Ursachen
untersucht, die dazu fu¨hren ko¨nnen, dass ein einzelnes Moleku¨l vom mittleren Ener-
gietransfer abweicht.
5.3.4 Einflu¨sse auf den Energietransferkoeffizienten γ
Die Simulation bei der der PVB-Chromophor die initiale Anregung tra¨gt, ent-
spricht dem unter Kapitel 5.1.2 dargestellten Einzelmoleku¨lexperiment zur Unter-
suchung des Energietransfers in der monomeren Einheit. Dort wurde mit 568 nm
der PVB-Chromophor angeregt und u¨ber entsprechende Filter die Fluoreszenz der
beiden PCB-Chromophore detektiert. Der Energietransfer konnte u¨ber den Energie-
transferkoeffizienten γ quantifiziert werden. Bei der Berechnung des Energietransfers
nach Fo¨rster und anschließender Simulation erha¨lt man, abha¨ngig von den gewa¨hl-
ten Ausgangsparametern, jedoch nur einen Wert fu¨r den mittleren Energietransfer.
Auch wenn aus dem Einzelmoleku¨lexperiment nicht ersichtlich ist, welchen genauen
Wert der Energietransferkoeffizient γ annimmt, so sieht man doch, dass fu¨r den mi-
nimalen Energietransferkoeffizienten γmin eine breite Verteilung existiert (vgl. Ab-
bildung 5.9). Dieser minimale Energietransferkoeffizient γmin weicht fu¨r viele Mo-
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leku¨le deutlich von dem nach der Fo¨rstertheorie vorhergesagten Wert (γ = 15%) ab.
Die einzige Konsequenz kann sein, dass die gemittelten, eingesetzte Parameter der
Fo¨rsterrechnung den Energietransfer eines einzelnen Moleku¨ls nicht ausreichend be-
schreiben. Jedes Moleku¨l besitzt seinen eigenen, individuellen Parametersatz. Erst
die Mittelung der individuellen Parameter fu¨hrt zur dem im Ensemble beobachte-
ten Mittelwert. Fu¨r einzelne Moleku¨le jedoch ko¨nnen signifikante Abweichungen von
diesem beobachtet werden. Sieht man die in Gleichung 3.19 eingehenden Parameter
als die Parameter eines einzelnen Moleku¨ls an, dann gilt die resultierende Rate des
Energietransfers folglich auch nur fu¨r den Energieaustausch der beiden betrachteten
Moleku¨le. Durch die Variation der eingesetzten Parameter kann versucht werden,
den experimentell gemessenen Energietransfer mit der Berechnung aus der Fo¨rs-
tertheorie zur Deckung zu bringen. Der jeweilige Einfluss, den diese Parameter fu¨r
den Energietransfer in PEC mit sich bringt, wird deshalb nun dargestellt:
Aus den Fluoreszenzzerfa¨llen der Untereinheiten des PECs ist ersichtlich, dass sie
mehrfachexponentiellen Zerfallsgesetzen folgen (siehe Abschnitt 5.2). Parallel zu un-
terschiedlichen Zerfallskana¨len in einem Chromophor, lassen sich unterschiedliche
Subpopulationen in der Ensembleprobe nicht ausschließen. Diese Subpopulationen
mu¨ssen fu¨r das Auftreten der Energietransferheterogenita¨ten beru¨cksichtigt werden.
Aus Gleichung 3.19 ist ersichtlich, dass sich die Transferrate weg von einem Chro-
mophor direkt proportional zur Fluoreszenzrate verha¨lt. Das Verha¨ltnis der beiden
Raten a¨ndert sich dabei jedoch nicht. Genau dieses ist jedoch ein Maß fu¨r die Wahr-
scheinlichtkeit, ob die Anregung u¨ber Fluoreszenz oder Energietransfer abgegeben
wird (vgl. Gleichung 5.12). Lediglich die Geschwindigkeit des U¨bergangs wird da-
durch beeinflusst. Heterogenita¨ten in der Fluoreszenzlebensdauer ko¨nnen deshalb fu¨r
die breite Verteilung des Energietransferkoeffizienten γmin ausgeschlossen werden.
Der geometrische Parameter κ2, der Brechungsindex und der Abstand R der Chro-
mophore zueinander erlauben die A¨nderung der Hin- und Ru¨ckraten unabha¨ngig
von der Fluoreszenzrate. Fu¨r Modifikationen an diesen Parametern gilt: k→
k← =
konst. Untersucht wurde der Einfluss bei A¨nderung der Orientierungen der Chro-
mophore auf den Energietransfer. Dabei wurden Auslenkungen des β84- und des
β155-Chromophors um ±20◦ fu¨r den Azimutalwinkel und der Polho¨he bezu¨glich der
von der Kristallstruktur vorgegebenen Orientierung beru¨cksichtigt. Die durch die
geometrische Variation erhaltenen Raten werden der oben vorgestellten Monte Carlo
Simulation unterworfen. Es zeigt sich, dass der Energietransferkoeffizient sich dabei
im Intervall γ = [0, 00; 0, 17] bewegt. A¨nderungen im Abstand und im Brechungsin-
dex ergeben a¨nhnliche Ergebnisse. Bei einer Abstandsa¨nderung von 10% zwischen
den Chromophoren findet fu¨r den Energietransferkoeffizienten lediglich eine A¨nde-
rung im Bereich γ = 0,15 (± 0,01) statt. Fu¨r unterschiedliche Brechungsindizes
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zwischen n = 1,33 (Wasser) und n = 1,50 (Glas) ist der Einfluss nochmals deutlich
geringer (γ = 0,15 (± 0,002)).
Die Fluoreszenzquantenausbeute φ kann sich theoretisch u¨ber den gesamten Bereich
von 0...1 erstrecken. Die A¨nderung der Fluoreszenzquantenausbeute φA beeinflusst
alle Energietransferraten die von einem Chromophor wegfu¨hren, also kAB und kAC.
La¨sst man in einer Simulation jede beliebige A¨nderung zu, dann kann der Energie-
transferkoeffizient γ den gesamten Bereich von 0 bis 1 abdecken. In einer Simulation
wurden alle drei Fluoreszenzquantenausbeute mit Faktoren von 0,5 bis 2 gewichtet.
Alle Kombinationen der gea¨nderten Fluoreszenzquantenausbeuten wurden durch-
permutiert. Unter diesen Bedingungen konnte der Energietransferkoeffizient den Be-
reich von 0 bis 0, 4 abdecken. Die hier betrachteten Abweichungen der individuellen
Fluoreszenzquantenausbeute eines einzelnen Chromophors vom Ensemblemittelwert
fu¨hren folglich zu einer starken A¨nderung der Energieverteilung in einem PECMono-
meren und ko¨nnen als Erkla¨rung fu¨r die beobachteten Heterogenita¨ten herangezogen
werden.
A¨hnlich la¨sst sich der Energietransfer bei Abweichungen der individuellen Spektren
vom Ensemblemittelwert simulieren. Die Spektrenfunktionen aus Abschnitt 5.2.3
erlauben es dabei sehr leicht, die Fluoreszenz- und Absorptionsmaxima zu verschie-
ben. Die Verschiebung von Fluoreszenz- und Absorptionsspektrum eines Chromo-
phors hat direkt Einfluss auf alle ihn betreffenden Energietransferraten. Die A¨nde-
rung dieser Raten wird durch die Bandenform der Spektren bestimmt. Spektrale
Fluktuationen einzelner Moleku¨le sind ein bekanntes Pha¨nomen und wurden so-
wohl in Tieftemperaturexperimenten [154], als auch bei Raumtemperatur beobach-
tet [155, 156]. Blum et al.[156] berichteten dabei von spektralen A¨nderungen von
mehr als 1000 cm−1.
Fu¨r die hier durchgefu¨hrten Simulationen des spektralen Einflusses wurden die Spek-
tren der beiden β-Chromophore gegeneinander verschoben, ohne die Stokes Verschie-
bung zu vera¨ndern. Absorptions- und Fluoreszenzspektrum wurden also synchron
um den jeweils selben Wert verschoben. Die Spektren des PVB Chromophors wur-
den konstant gehalten. In Abbildung 5.15 ist der Einfluss der spektralen Variation
auf den Energietransferkoeffizienten γ dargestellt. Als Ordinate ist dabei die relati-
ve Auslenkung der β-Spektren zueinander aufgetragen. Fu¨r ∆ν˜ = -1000 cm−1 gilt
z.B. das die Spektren des β84-Chromophors um +500 cm
−1 vom Ensemblemittelwert
verschoben wurden, wa¨hrend die Spektren des β155-Chromophors um -500 cm
−1 ver-
schoben wurde. Bereits kleine spektrale Abweichungen (∆ν˜ ≈ 240 cm−1) fu¨hren zu
einer 100%igen A¨nderung des Energietransferkoeffizienten γ.
Der Einfluss der Fluoreszenzquantenausbeute und die spektralen Unterschiede ein-
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Abbildung 5.15: Einfluss der spektralen Position der β-Spektren auf den Energietransferkoef-
fizienten γ. Bereits kleine spektrale A¨nderungen gegenu¨ber dem Ensemblemittelwert fu¨hren
zur einer 100%igen A¨nderung im Energietransfer.
zelner PEC Monomere sind zwei mo¨gliche Ansatzpunkte um die Heterogenita¨ten
im Energietransferverhalten des PEC Monomers zu erkla¨ren. Wa¨hrend spontane,
spektrale Fluktuationen an einzelnen Moleku¨len bereits beobachtet werden konnten,
fehlt bisher der Nachweis u¨ber Heterogenita¨ten in den Fluoreszenzquantenausbeu-
ten. Wie in der Einfu¨hrung zum PEC (vgl. Abschnitt Abschnitt 5) dargestellt, rea-
gieren Bilinfarbstoffe sehr empfindlich auf ihrer lokalen Umgebung. Zum Ausdruck
kommt dies in A¨nderungen ihrer photophysikalischen Eigenschaften, wie eben z.B
dem Spektrum. Genau aus diesem Grund ist es ihnen auch mo¨glich mit nur wenig,
chemisch unterschiedlichen Chromophoren große Teile des Spektrums des sichtbaren
Lichts zur Lichstammlung abzudecken. Daneben ist auch die Fluoreszenzquanten-
ausbeute sehr stark von der Struktur des Chromophors abha¨ngig. Wa¨hrend freie
Biline mit vielen Freiheitsgraden eine sehr geringe Fluoreszenzquantenausbeute im
Bereich von 10−2 - 10−3 [123] besitzen, erho¨ht sich diese beim Einbau in ein Protein
im Falle des PEC auf ca. 0,2. Sowohl die spektrale Sensitivita¨t von Biliproteinen,
wie auch der Fluoreszenzquantenausbeute ko¨nnen somit direkt mit A¨nderungen in
der Struktur in Zusammenhang gebracht werden. Es ist deshalb anzunehmen, dass
auch das unterschiedliche Energietransferverhalten einzelner Monomere auf solche
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Einflu¨sse zuru¨ckzufu¨hren ist. Gestu¨tzt wird diese Annahme durch die Messungen der
Fluoreszenzlebenszeiten der unterschiedlichen Einheiten (vgl Abschnitt 5.2). Auch
in diesen kann die komplizierte Zerfallskinetik strukturellen Subpopulationen, wie
bereits von Holzwarth [124] diskutiert, zugeschrieben werden.
5.4 Photostabilita¨t und Dunkelzusta¨nde
Die Photostabilita¨t von einzelnen Chromophoren stellt fu¨r die Spektroskopie an
einem einzelnen Moleku¨l die gro¨ßte Limitierung dar. Die detektierten Fluoreszenz-
photonen sind die alleinige Informationsquelle, die man zur Verfu¨gung hat, um Aus-
sagen treffen zu ko¨nnen. Speziell in Lichtsammelantennen kommt der Photostabi-
lita¨t eine weitere wichtige Rolle zu. Die Aufgabe von Lichtsammelantennen ist es,
mo¨glichst effizient Anregungsenergie aufzunehmen und sie u¨ber den Energietransfer
weiterzuleiten. Findet in diesen Systemen ein Photobleichen statt, dann beeinflusst
dies oftmals die Funktion des gesamten Komplexes. Einen wesentlichen Anteil zur
Photolabilita¨t tra¨gt, wie in Abschnitt 2.1.7 gezeigt, der Triplettzustand eines Chro-
mophors. U¨ber diesen kann reaktiver 1∆-Sauerstoff gebildet werden, der im weiteren
Verlauf mit dem Chromophor reagiert. Der chemisch vera¨nderte Chromophor kann
dadurch seine urspru¨ngliche Aufgabe nicht mehr erfu¨llen. Wa¨hrend chlorophyllhalti-
ge Antennen zum Schutz vor Photobleichen Carotinoide tragen, fehlt dieser Schutz-
mechanismus in Biliproteinen. Die Bedeutung von Sauerstoff auf die Photostabilita¨t
des PEC wird deshalb hier na¨her untersucht.
Ebenfalls negativ auf die Effizienz einer Lichtsammelantenne wirken sich Dunkel-
zusta¨nde des Systems aus. Unter diesen versteht man, dass sich das Moleku¨l nicht
im S0/S1-Fluoreszenzzyklus befindet. Es kann dann keine Anregungsenergie mehr
aufgenommen werden, die u¨ber Fluoreszenz emittiert wird. Mit Hilfe der Einzelmo-
leku¨lspektroskopie ko¨nnen diese Zusta¨nde beobachtet werden. Wa¨hrend eine geringe
Dunkelzustandspopulation/Integrationsintervall zu einem reduzierten Fluoreszenz-
signal fu¨hrt, findet man bei ho¨herer Zeitauflo¨sung Integrationsintervalle in denen
wegen der Besetzung eines nicht emittierenden Zustands keine Fluoreszenz auf-
tritt [157]. Ein typischer Dunkelzustand ist der Triplettzustand. Wa¨hrend dieser
Lebensdauern im µs-Bereich besitzt, existieren auch Zusta¨nde in denen sich ein Sys-
tem bis zu mehreren Stunden aufhalten kann [119]. Eine Unterscheidung vom Pho-
tobleichen ist deshalb oft nicht mo¨glich. Solche Pha¨nomene lassen sich nur durch
die Untersuchung einzelner Moleku¨le beobachten, weil sich im Ensembleexperiment
immer genug Moleku¨le im S0/S1-Fluoreszenzzyklus befinden. Das Ausbleiben der
Fluoreszenz, hervorgerufen durch die Population eines Dunkelzustands, kann des-
halb bei Experimenten am Ensemble nicht beobachtet werden.
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5.4.1 Der Einfluss von Temperatur und Sauerstoff auf die
Photostabilita¨t
Die Photostabilita¨t von monomerem PEC bei tiefen Temperaturen (4K) wird mit der
Photostabilita¨t bei Raumtemperatur verglichen. Fu¨r diese Experimente wird von ei-
ner Probenfla¨che ein Fluoreszenzbild aufgenommen. Im Anschluss wird ein einzelnes
Moleku¨l in den Fokus des Laser gebracht und eine Fluoreszenzzeitspur aufgenom-
men. Aus diesen Zeitspuren werden die Zeiten bis zum Verschwinden der Fluoreszenz
in ein Histogramm aufgetragen. Dieses Histogramm ist in Abbildung 5.16 dargestellt.
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Abbildung 5.16: Histogramm u¨ber die Dauer der Fluoreszenz einzelner PEC-Monomere. Die
schwarze Kurve entspricht dem Verhalten bei 4K. Die graue Kurve entspricht den Raum-
temperaturmessungen. Bei 4K ist die Halbwertszeit t1/2 = 20 s fu¨nfmal la¨nger als bei Raum-
temperatur t1/2 = 4 s.
Es zeigt sich, dass monomeres PEC bei tiefen Temperaturen ca. 5 mal la¨nger Fluo-
reszenzphotonen emittiert als bei Raumtemperatur. Die Untersuchungen des PEC
wurden, trotz der verbesserten Photostabilita¨t bei tiefen Temperaturen, bei Raum-
temperatur durchgefu¨hrt. Die eingesetzten Objektive zur Mikroskopie bei tiefen
Temperaturen verloren, wie in Abschnitt 4.2 gezeigt, durch das Abku¨hlen auf 4K ihre
guten optischen Eigenschaften. Eine alternative Detektionsoptik mit hoher numeri-
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scher Apertur, wie sie in naher Zukunft unserem Arbeitskreis zur Verfu¨gung stehen
wird, soll weitere interessante Tieftemperaturuntersuchungen zur intramolekularen
Dynamik im PEC erlauben. Ein mo¨gliches Experiment wa¨re dabei die Korrelation
der Fluoreszenzphotonen eines einzelnen Moleku¨ls. Die Anzahl an Fluoreszenzphoto-
nen die man bisher bei Raumtemperatur erha¨lt reicht fu¨r ein derartiges Experiment
nicht aus. Durch das Abku¨hlen auf 4K ko¨nnen Einflu¨sse der Umgebung auf das Mo-
nomer eingefroren werden und die beobachteten Eigenschaften des Fluoreszenzlichts
sind nur noch durch die eigentlichen Moleku¨lparameter bestimmt.
Um den Einfluss von Sauerstoff auf die Photostabilita¨t von PEC zu erfassen, wurde
in Ensembleuntersuchungen dem Probensystem ein Enzymsystem aus Glucoseoxida-
se/Katalase (GOD) zugesetzt. Dieses Enzymsystem erniedrigt u¨ber Redoxreaktionen
die Sauerstoffkonzentration in wa¨ssriger Lo¨sung [73]. Zusa¨tzlich zu der u¨blichen Pro-
benpra¨paration, wie sie in Abschnitt 4.6 beschrieben ist, wurde in 1 ml der hoch kon-
zentrierten Lo¨sung ca. 3 mg β-D-Glucose (Sigma, GD 5250) gelo¨st und mit ca. 16,8
Einheiten (≈ 0,15 µl ) Katalase (Sigma, C3515) versetzt. Zu der gut durchmischten
Lo¨sung wurden 16,8 Einheiten (=̂ 10 µl) Glucoseoxidase (Sigma, G9010) gegeben.
Eine Einheit Katalase ist so definiert, dass 1 µmol H2O2 bei pH=7 und 25
◦C pro
Minute zersetzt wird [158]. Fu¨r die Glucoseoxidase ist die Einheit so definiert, dass
1 µmol β-D-Glucose bei pH=5,1 und 35◦C pro Minute oxidiert wird [158].
200µl dieser Lo¨sung werden auf ein Deckglas gegeben. Anschließend wird der La-
serfokus an die hochbelegte Probenstelle gefahren und die Fluoreszenzintensita¨t mit
der Zeit detektiert. Dieses Experiment wurde mit dem konfokalen Mikroskop wie
es in Abschnitt 4 beschrieben wurde, durchgefu¨hrt. Bei einer hochbelegten Probe
erfolgt die Anregung der Moleku¨le nicht nur im Fokalpunkt. Das Anregungslicht ist
nach dem Fokus stark divergent und besitzt in axialer Richtung deshalb kein homo-
genes Intensita¨tsprofil. Damit werden nun auch Moleku¨le ausserhalb der Fokalebene
angeregt. Trotz der Detektionslochblende wird ein Teil dieser Fluoreszenz auf den
Detektor abgebildet. Dies fu¨hrt zu der gemessenen, nicht einfach monoexponentielle
Abnahme des Fluoreszenzsignals (siehe Abbildung 5.17).
Mit Gleichung 2.8 wird aus den Fluoreszenzzerfa¨llen die mittlere Zerfallszeit fu¨r die
α-Untereinheit, das Monomer und das Trimer, jeweils mit bzw. ohne Enzymsys-
tem, ermittelt. Der Vergleich zwischen den Zerfallszeiten ohne Enzymsystem mit
den Zerfallszeiten unter Verwendung des Enzymsystems zeigt fu¨r die α-Untereinheit
und fu¨r trimeres PEC eine Zunahme der Photostabilita¨t um den Faktor 3-4. Fu¨r mo-
nomeres PEC betra¨gt der Faktor fu¨r die Verbesserung der Photostabilita¨t nur 1, 5.
Der geringere Zuwachs des Monomers ist vermutlich auf die Pra¨paration zuru¨ck-
zufu¨hren. Der zur Darstellung von monomerem PEC beno¨tigte Harnstoff scheint
auf das Enzymsystem bereits eine denaturierende Wirkung zu haben und setzt da-
110
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Zeit [s]
10
100
Zä
hl
er
ei
gn
iss
e/
10
 [m
s]
ohne GOD
mit GOD
Abbildung 5.17: Beispiele fu¨r Fluoreszenzzerfa¨lle der α-Untereinheit. Bei Zusatz des Gluco-
seoxidase/Katalase Enzymsystem (GOD) zeigt sich eine deutlich langsamerer Abnahme des
Fluoreszenzsignals als ohne. Wegen der komplexen Anregungs- und Detektionsbedingungen
folgen die Zerfa¨lle keinem monoexponentiellen Zerfallsgesetz.
mit die Wirksamkeit herab.
Die verbesserte Photostabilita¨t, sowohl bei tiefen Temperaturen, als auch mit dem
Enzymsystem Glucoseoxidase/Katalase bei Raumtemperatur, deutet darauf hin,
dass molekularer Sauerstoff fu¨r das Photobleichen im PEC eine entscheidende Rolle
spielt. Sowohl die chemische Entfernung von Sauerstoff aus der Lo¨sung, als auch
der physikalische Ausschluss, bringen eine deutliche Zunahme in der Photostabilita¨t
von PEC. Wie in Kapitel 2.1.7 gezeigt wurde, ist die Triplettbildung eines Chro-
mophorensystems zu ca. 2/3 fu¨r die Darstellung der reaktiven 1∆-Sauerstoffspezie
verantwortlich. Wa¨hrend die Lichtsammelkomplexe LH-1 und LH-2 zur Depopulie-
rung des Triplettsystems einen Schutzmechanismus aus Carotinoiden besitzen, hat
die Natur in Biliproteinen darauf verzichtet. Es kann deshalb angenommen werden,
dass die Bildung von 1∆-Sauerstoff aus dem Triplett in Biliproteinen eine bedeutende
Rolle spielt. Neben der in Kapitel 5.4.1 dargestellten Bedeutung von 1∆-Sauerstoff
auf die Photostabilita¨t kennt man in Biliproteinen noch andere Prozesse die zum
Photobleichen fu¨hren. So sind reaktive Sauerstoffspezies, wie OH˙ oder O−2 ,˙ die durch
Photosensibilisierung von Biliproteinen entstehen, bekannt [159]. Diese Art der Pho-
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tochemie fu¨hrt zu weiteren Prozessen, die in der Folge zum Photobleichen fu¨hren
ko¨nnen. Die Entfernung von Sauerstoff aus der Lo¨sung scheint jedoch ein guter Weg
zu sein, einzelne Prozesse zu unterdru¨cken. Auch bei der Anregung mit gepulsten
Lasern zeigen Biliproteine eine besondere Photolabilita¨t [55, 160]. Allophycocyanin
zeigt bei der Anregung mit einem gepulsten Laser im Vergleich zur Anregung mit
einem Laser im Dauerstrichbetrieb eine ca. 16-fach ho¨here Photolabilita¨t [55]. Auch
die Anzahl der emittierten Fluoreszenzphotonen bis zum Photobleichen ist um den
Faktor 21 geringer. Die Photolabilita¨t von Biliproteinen kann jedoch auch sinnvoll
eingesetzt werden. Aufgrund der leichten Bildung reaktiver Spezies, wird ihr Einsatz
fu¨r photodynamische Therapien in der Krebsbeka¨mpfung diskutiert [160]. So zeigt
C-PC aus der Alge Spirulina platensis eine gro¨ssere photodynamische Reaktion auf
Tumorzellen als das in der Medizin oftmals verwendete Hematoporphyrin.
Es sei darauf hingewiesen, dass kommerzielle ”Anti-Fading-Kits”, wie sie von der
Firma Molecular Probes angeboten werden, sich als unwirksam zur Photostabi-
lita¨tssteigerung bei Biliproteinen herausgestellt haben [161]. Durch den Einsatz des
Enzymsystems Glucoseoxidase/Katalase wurde ein Weg aufgezeigt, um auch in Bi-
liproteinen das Photobleichen zu verringern.
5.4.2 Dunkelzusta¨nde im Phycoerythrocyanin
Der Nachweis von Dunkelzusta¨nden in einem System gelingt u¨ber Fluoreszenz nur
indirekt. Aus Fluoreszenztrajektorien einzelner Moleku¨le kann man aus der Za¨hlra-
te/Integrationsintervall ein Histogramm bilden. Wie in Abschnitt 2.1.6 gezeigt, ist
die Breite der Verteilung in diesem Histogramm von den Dunkelzusta¨nden in einem
einzelnen Moleku¨l abha¨ngig. Besitzt ein einzelnes Moleku¨l keinen Dunkelzustand,
ist die Breite dieser Verteilung durch die Poissonstatistik vorgegeben. Existiert
ein, im Vergleich zu Integrationszeit, kurzlebiger Dunkelzustand, kommt es bei den
Histogrammen zu einer Verbreiterung der Verteilung. Je o¨fter dieser Dunkelzustand
wa¨hrend der Integrationszeit populiert wird, desto breiter wird sie. Ein im Vergleich
zur Integrationszeit langlebiger Dunkelzustand bringt in solchen Histogrammen eine
zusa¨tzliche Verteilung um das mittlere Untergrundsignal zum Vorschein. Langlebige
Dunkelzusta¨nde lassen sich damit leicht identifizieren. Um entscheiden zu ko¨nnen ob
kurzlebige Dunkelzusta¨nde im System vorhanden sind, muss man die Verteilung des
Histogramms mit der in Abschnitt 2.1.6 besprochenen Na¨herung einer Gaußfunktion
anpassen. U¨ber die Standardabweichung σ aus dieser Kurvenanpassung kann dann
entschieden werden ob kurzlebige Dunkelzusta¨nde im System vorhanden sind.
Abbildung 5.18 zeigt solch ein Histogramm aus der Fluoreszenzzeitspur eines einzel-
nen PEC Moleku¨ls und die daran angepassten Verteilungsfunktionen. Die Normal-
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verteilung zeigt eine deutlich bessere U¨bereinstimmung mit der Breite der Verteilung
des Histogramms, als die schma¨lere Poissonverteilung. Man sieht auch deutlich, dass
es sich bei dieser Art der Kurvenanpassung, wie in Abschnitt 2.1.6 gezeigt, nur um
eine Na¨herung handelt. Zur Zeit ist es noch nicht gelungen den exakten Ausdruck
aus Gleichung 2.17 an diese Verteilungen anzupassen. Aus Tabelle 2.1 ist jedoch
ersichtlich, dass, verglichen mit dem Idealfall des Zweiniveausystems, bereits kleine
Dunkelzustandspopulationen zu einer Verbreiterung der Verteilungsfunktion fu¨hren.
Leider kann u¨ber die Natur der beteiligten Dunkelzusta¨nde nur spekuliert werden.
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Abbildung 5.18: Histogramm u¨ber die Za¨hlrate eines einzelnen PEC Moleku¨ls. Die Vertei-
lungsbreite des Histogramms la¨sst sich besser durch eine Normalverteilung als durch eine
Poissonverteilung beschreiben. Dies deutet auf die Existenz mindestens eines kurzlebigen
Dunkelzustands hin.
Aus der literaturbekannten Photochemie des PVB-Chromophors im PEC ergibt sich,
dass der E-Zustand, der durch Isomerisierung um die Doppelbindung C-15/C-16
gebildet werden kann, einen relevanten Dunkelzustand im PEC darstellt. Der U¨ber-
gang des PVB-Chromophors in seine E-Form verschiebt sein Absorptionsspektrum
um ca. 70 nm zu ho¨heren Energien. Die Fluoreszenzquantenausbeute dieses Isomers
ist so gering, dass aus diesem Zustand bis heute keine Fluoreszenz beobachtet werden
konnte [162]. Die E/Z-Isomerisierung des PVB-Chromophors ist photoinduziert und
reversibel [132]. Dies bedeutet, dass man durch Beleuchtung mit 500 nm das nicht
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fluoreszierende E-Isomer wieder in den fluoreszierenden Z-Zustand bringen kann.
Findet dieser U¨bergang bei der alleinigen Anregung des Z-Isomers laufend statt,
dann handelt sich um genau einen jener Dunkelzusta¨nde die durch die Photonen-
statistik an einzelnen Moleku¨len beobachtet werden kann. Es kommt wa¨hrend der
Fluoreszenzdetektion immer wieder vor, dass wegen der kurzzeitigen Populierung
des E-Isomers weniger Signal detektiert wird. Beleuchtet man wa¨hrend der Fluores-
zenzdetektion mit 500 nm und 568 nm, dann tritt bei Besetzung des E-Zustands
eine erneute Isomerisierung in die Z-Konformation ein. Fu¨r die Detektion des Fluo-
reszenzsignals bedeutet dies eine Zunahme, da der dunkle E-Zustand nun im Mittel
seltener besetzt ist. Jung et al. [163] konnte diese Technik bereits erfolgreich am
Gru¨n Fluoreszierenden Protein einsetzen. Dieser Fluoreszenzzuwachs la¨sst sich in
erster Linie auch im Ensemble beobachten. Der Einzelmoleku¨lspektroskopie kommt
in diesem Experiment jedoch eine besondere Bedeutung zu. Nur durch die Spektro-
skopie einzelner Moleku¨le erha¨lt man u¨ber die Fluoreszenztrajektorien den Zugang
zur Photonenstatistik wa¨hrend der Beleuchtung beider Zusta¨nde. Damit la¨sst sich
dann beurteilen, ob bereits alle Dunkelzusta¨nde im System erkannt sind oder ob
bisher noch unbekannte existieren.
Fu¨r die Anregung des E-Isomers diente die 496 nm Linie (500 nW) eines Ar-
gonionenlasers. U¨ber den Strahlteiler BS3 wurde diese zusa¨tzliche Anregungswel-
lenla¨nge in den normale Strahlengang eingekoppelt. Die Anregung des Z-Isomers
der α-Untereinheit erfolgte mit 568 nm (600 nW) aus dem Farbstoﬄaser. Die Pro-
benpra¨paration von monomerem PEC erfolgt wie unter 4.6 beschrieben. Nach der
Lokalisierung einzelner PEC Monomere u¨ber ein Fluoreszenzbild der Probe, wurden
Fluoreszenzzeitspuren einzelner Moleku¨le aufgenommen. Wa¨hrend dieser Aufnahme
wurden die Anregungswellenla¨ngen mit dem elektronischen Shutter S1 und S2 hinzu-
bzw. abgeschaltet. Abbildung 5.19 zeigt an einer Fluoreszenzzeitspur die abwech-
selnde Anregung eines Moleku¨ls mit den Anregungswellenla¨ngen 496 nm, 568 nm
sowie 496 nm und 568 nm gleichzeitig. Wa¨hrend die Anregung mit 568 nm im Mit-
tel 65 Za¨hlereignisse pro 20 ms Integrationsintervall zeigt, fu¨hrt die Anregung am
Rande der Absorptionsbande mit 496 nm nur zu einem mittleren Fluoreszenzsignal
von 20 Za¨hlereignissen. Bei der gleichzeitigen Anregung mit 568 nm und 496 nm
erwartet man fu¨r den Fall niedriger Anregungsleistungen ein additives Verhalten
(vgl. Abschnitt 2.1.5). Tatsa¨chlich findet man mit 98 Za¨hlereignissen pro Integra-
tionsintervall eine signifikante Zunahme des Fluoreszenzsignals, verglichen mit den
85 Za¨hlereignissen, die der Summe der individuellen Za¨hlraten fu¨r die getrennte
Anregung mit 496 nm und 568 nm entspricht.
Wa¨hrend der Beleuchtung mit 568 nm findet eine rasche Isomerisierung zwischen
beiden Zusta¨nden statt. Das mittlere Fluoreszenzsignal bei alleiniger Anregung
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Abbildung 5.19: Fluoreszenzzeitspur eines monomeren PEC Moleku¨ls bei alternierenden
Anregungswellenla¨ngen. Bei der gleichzeitigen Anregung mit 568 nm und 496 nm ergibt sich
ein 15%iger Fluoreszenzzuwachs im Vergleich zur Summe bei getrennter Anregung.
mit 568 nm spiegelt die mittlerer Besetzung des fluoreszierenden Z-Isomers wie-
der. Durch das zusa¨tzliche Einstrahlen mit 496 nm kann dieses Isomerisierungs-
gleichgewicht verschoben werden. Die 15%ige Steigerung der Fluoreszenzinten-
sita¨t bei simultaner Zweifarbenanregung resultiert aus genau dieser Verschiebung
zugunsten des fluoreszierenden Z-Isomers. Das E-Isomer des PVB-Chromophors
ist folglich ein kurzlebiger Dunkelzustand, der durch die zweite Anregungswel-
lenla¨nge zusa¨tzlich depopuliert werden kann. Trotz der schnelleren Depopulierung
des E-Dunkelzustands findet man im Fluoreszenzsignal weiterhin große Fluktuatio-
nen in den Signalintensita¨ten und folglich eine breite Verteilung in den Histogram-
men der Fluoreszenzzeitspuren einzelner Monomere. Dieser Umstand zeigt auf, dass
neben dem E-Zustand des PVB Chromophors noch weitere Dunkelzusta¨nde exis-
tieren. Biliproteine sind sehr empfindlich auf den Einfluss der Umgebung. So sind
ebenso Protonierungsreaktionen des Chromophors mit Ladungsstabilisierung durch
das Proteingeru¨st mo¨glich [124]. Diese Tatsache kann zu weiteren, bisher nicht auf-
gekla¨rten, Dunkelzusta¨nden fu¨hren. Mit intensita¨tsabha¨ngigen Messungen ko¨nnte
man mit der Technik der Zweifarbenanregung, ho¨here Photostabilita¨t des PEC vor-
rausgesetzt, zumindest die Kinetik des bekannten Dunkelzustands vermessen [164].
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5.4.3 Spektrale Untersuchungen zur Photostabilita¨t
Bei der Anregung eines Monomers im Bereich der Absorption der α-Untereinheit
kommt es zum Energietransfer der Anregungsenergie auf einen der beiden
PCB-Chromophore. Die Fluoreszenz aus einem PCB-Chromophor ist gegenu¨ber der
Fluoreszenz des α-Chromophors um 12-35 nm bathochrom verschoben. Ein Teil der
Anregungsenergie relaxiert weiterhin u¨ber Fluoreszenz aus dem PVB-Chromophor.
Durch eine geeignete Filterwahl im Detektionsstrahlengang kann die Fluoreszenz
der α-Untereinheit von der Fluoreszenz der β-Untereinheit abgetrennt werden und
die beiden Fluoreszenzemissionen auf getrennten Detektoren aufgezeichnet werden.
Bei einer Anregungswellenla¨nge von 568 nm kam als Anregungs- und Detektions-
filter BS4 ein dichroitischer Strahlteiler mit einer Kante bei 575 nm (Chroma, 575
DCXR) zum Einsatz. Zur spektralen Separierung der Fluoreszenz der beiden Unter-
einheiten wurde im Detektionsstrahlengang ein dichroitischer Strahlteiler BS5 mit
einer Kante um 595 nm (Chroma, 595 DCXR ) verwendet. Auf dem Detektor A2
wird damit der Wellenla¨ngenbereich 575 nm > λ < 595 nm und auf dem Detektor A1
λ > 595 nm abgebildet. Dem Detektor A2 wird damit ein kleiner spektraler Bereich
der Fluoreszenz des PVB-Chromophors (α-Kanal) zugeordnet, dem Detektor A1 der
Spektralbereich der Fluoreszenz der PCB-Chromophore (β-Kanal). Ein Notchfilter
F2 (Kaiser Optical Systems, HNPF-568-10) sorgt fu¨r eine zusa¨tzliche Abtrennung
des Anregungslichts.
130 Monomere wurden mit dieser experimentellen Anordnung auf ihr spektrales
Fluoreszenzverhalten untersucht. Dabei zeigt sich, dass in 97% aller Fluoreszenz-
zeitspuren ein Photobleichen synchron auf beiden Kana¨len erfolgt. In den restlichen
3% findet, nachdem die Fluoreszenz auf dem β-Kanal verschwunden ist, weiterhin
Fluoreszenz auf dem α-Kanal statt. Zwei Beispiele fu¨r dieses Verhalten sind in Ab-
bildung 5.20 dargestellt.
Der Fluoreszenzverlauf in Abbildung 5.20a, bei dem auf beiden Kana¨len die Fluo-
reszenz synchron abbricht, kann dem Photobleichen oder einem langlebigen Dun-
kelzustand des absorbierenden PVB-Chromophors zugeordnet werden. Nur wenn
der PVB-Chromophor nicht mehr in der Lage ist zu absorbieren, kann aus den
PCB-Chromophoren keine weitere Fluoreszenz erfolgen. Es mag auf den ersten
Blick offensichtlich erscheinen, dass der PVB-Chromophor aufgrund der direkten
Anregung durch das Laserlicht zuerst photobleicht. Der erste Schritt des Pho-
tobleichprozesses setzt aber in der Regel den elektronisch angeregten Singulett-
oder Triplettzustand vorraus (vgl. Abschnitt 2.1.7). Durch Energietransfer verliert
der PVB-Chromophor seine Anregungsenergie jedoch innerhalb weniger hundert
ps-Sekunden und findet sich im Anschluß wieder in seinem elektronischem Grund-
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Abbildung 5.20: Spektrale Selektion der Fluoreszenz von α- und β-Untereinheit. Der obere
Kanal entspricht dem Detektionswellenla¨ngenbereich von λ > 595 nm. Der untere Kanal
entspricht dem Wellenla¨ngenbereich 575 nm < λ > 595 nm (P= 2,5 µW ; Integrationszeit:
20 ms). a) Nach Photobleichen des absorbierenden α-Chromophors verschwindet das Fluo-
reszenzsignal auf beiden Kana¨len. b) Photobleichen der β-Chromophore hinterla¨sst einen
intakten α-Chromophor, der weiterhin fluoresziert. Im β-Kanal la¨sst sich ein U¨berspringen
der Fluoreszenz des α-Chromophors in den β-Kanal beobachten.
zustand. Die beiden PCB-Chromophore u¨bernehmen diese Anregung und geben
die Energie durch Fluoreszenzrelaxation ab. Durch den schnellen Energietrans-
fer finden sich die beiden PCB-Chromophore im Mittel la¨nger in einem, fu¨r den
Photobleichprozess no¨tigen, angeregten Zustand. Auch Photobleichprozesse durch
Mehrphotonenabsorbtion ko¨nnen durch die moderate Anregungsleistung P=2,5 µW
des eingesetzten Farbstoﬄasers im Dauerstrichbetrieb ausgeschlossen werden. Ei-
ne Erkla¨rung warum der PVB-Chromophor trotzdem ha¨ufiger photobleicht als die
PCB-Chromphore kann zum jetztigem Zeitpunkt nicht gegeben werden.
Das wesentlich seltenere Ereignis in Abbildung 5.20b zeigt, wie auf dem α-Kanal
Fluoreszenz auftritt, wa¨hrend das wesentlich sta¨rkere Fluoreszenzsignal des
β-Kanals erloschen ist. Wenn nach der Anregung der PVB-Chromophors kein Ak-
zeptor mehr zur Verfu¨ng steht, dann muss dieser seine Anregungsenergie u¨ber
Fluoreszenzrelaxation verlieren. Ein Grund dafu¨r kann das Photobleichen der
PCB-Chromophore sein. Auch die Dissoziation des Monomers in die α- und
β-Untereinheit kann zu diesem Verhalten fu¨hren.
Das U¨bersprechen der Fluoreszenz, vom α-Kanal in den β-Kanal, wie in Abbil-
dung 5.20b gezeigt, la¨sst sich durch den Einsatz eines Farbglasfilters (Schott, 610)
oder eines Bandpassfilters (Chroma, HQ 620-60) weiter unterdru¨cken. Bei niedri-
gen Anregungsleistungen (1 µW) la¨sst sich dann u¨berhaupt keine Fluoreszenz aus
dem α-Chromophor mehr beobachten. Die ausschließliche Fluoreszenzdetektion der
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β-Untereinheit bei Anregung des α-Chromophors la¨sst sich auf diese Weise sicher-
stellen und ist fu¨r die in Abschnitt 5.1 beschriebenen Experimente wichtig. Eine
Einzelmoleku¨lprobe, die mit der β-Untereinheit belegt wurde, bei einer Anregungs-
leistung von 1 µW und der Anregungswellenla¨nge λ = 568 nm zeigt kein, zur De-
tektion ausreichendes, Fluoreszenzsignal mehr. Erst ab Anregungsleistungen von 3,5
µW ist genu¨gend Signalintensita¨t vorhanden, um die β-Untereinheit durch direkte
Anregung bei 568 nm detektieren zu ko¨nnen. Dieser Befund ist ebenfalls essenti-
ell fu¨r die bereits oben vorgestellten, polarisationssensitiven Untersuchungen zum
Energietransfer einzelner Moleku¨le.
Kapitel 6
Zusammenfassung
Die Einzelmoleku¨lspektroskopie war in den letzten 10 Jahren einer rasanten Ent-
wicklung unterworfen. Wa¨hrend anfangs die technische Weiterentwicklung im Vor-
dergrund stand, galt das Interesse sehr bald den photophysikalischen und quan-
tenmechanischen Pha¨nomenen einzelner Moleku¨le. Die parallele Entwicklung bei
Raumtemperatur machte die Einzelmoleku¨lspektroskopie zu einer Technik, die fu¨r
die Aufkla¨rung von biologischen Fragestellungen herangezogen wurde. Eine beson-
dere Stellung nehmen dabei die Untersuchungen zum besseren Versta¨ndnis des Ener-
gietransfers in photosynthetisch aktiven Organismen ein. Die zur Lichtabsorption
no¨tigen Lichtsammelantennen eignen sich gut fu¨r einzelmoleku¨lspektroskopische Un-
tersuchungen, da sie in isolierter Form gut fluoreszieren. Ihre Separation vom Reak-
tionszentrum nimmt ihnen ihren eigentlichen Relaxationskanal u¨ber Energietransfer
und macht sie so der Einzelmoleku¨ldetektion zuga¨nglich. Generell kommt es vor
der Weiterleitung der Anregungsenergie an energetisch tieferliegende Lichtsammel-
antennen im angeregten Lichtsammelkomplex zu einer schnellen intramolekularen
Energieverteilung. Sie stellt somit den prima¨ren Schritt der Photosynthese dar. In
dieser Arbeit wurde genau diesem Vorgang, am Lichtsammelprotein PEC aus Mas-
tigocladus laminosus, mit konventionellen spektroskopischen Methoden, sowie der
Einzelmoleku¨lspektroskopie, besondere Beachtung geschenkt.
Dazu fand eine ausfu¨hrliche Charakterisierung der photophysikalisch relevanten Pa-
rameter der einzelnen Einheiten, die nach Aggregation das integrale Protein bilden,
statt. Im Detail wurden die Fluoreszenzquantenausbeuten der beiden Untereinhei-
ten und deren Fluoreszenzlebenszeiten ermittelt. Letztere wurden ebenfalls fu¨r das
Monomer und das Trimer erhalten. Die Interpretation der wellenla¨ngenabha¨ngigen
Trends in den individuellen Zerfallszeiten bei Aggregation der Untereinheiten zu
ho¨heren Komplexen gibt dabei bereits Einblick in den stattfindenden Energietrans-
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fer. Um das komplexe Lichtsammelsystem PEC besser verstehen zu ko¨nnen, be-
schra¨nkte sich der weitere Teil dieser Arbeit auf die Vorga¨nge im Monomer. Das
Monomer setzt sich aus den zwei Untereinheiten des PEC zusammen und bein-
haltet bereits drei Chromophore. Bereits zur Beschreibung des Energietransfers im
Monomer sind neun Raten zu beru¨cksichtigen, um dieses System zu charakterisieren.
Die polarisationssensitive Detektion des Fluoreszenzlichts einzelner Moleku¨le gab
einen ersten Einblick in die Dynamik des Energietransfers innerhalb eines monome-
ren PEC Moleku¨ls. Mit diesem Experiment konnte nachgewiesen werden, dass sich
die Raten des Energietransfers auf einer kurzen Zeitskala nicht a¨ndern. Auf einer
la¨ngeren Zeitskala ist dieses Verhalten jedoch nicht statisch. Es kann stattdessen eine
schnelle A¨nderung der Energietransferraten stattfinden. Dieses Verhalten kann ledig-
lich durch die Spektroskopie einzelner Moleku¨le nachgewiesen werden. Die isotrope
Moleku¨lverteilung verhindert dabei jedoch die direkte Zuordnung der Fluoreszenzin-
tensita¨ten zu einem der beiden emittierenden PCB-Chromophore. Angespornt durch
diese ersten Erkenntnisse u¨ber den Energietransfer im Monomer, wurde zur polari-
sationssensitiven Detektion ebenfalls die Anregung um die Polarisationsselektivita¨t
erweitert. Durch Kombination beider Techniken kann man mehr Informationen u¨ber
die Orientierung eines Monomers auf der Probenoberfla¨che erhalten. Diese zusa¨tzli-
chen Orientierungsinformationen erlauben eine Zuordnung des Fluoreszenzsignals zu
den beiden PCB-Chromophoren. Durch dieses Vorgehen ko¨nnen Einschra¨nkungen
bezu¨glich des Energietransfers auf einen der beiden Chromophore getroffen werden.
Damit ist es mo¨glich, den intramolekularen Energietransfer fu¨r einzelne PEC Mo-
leku¨le zu bestimmen. Die anfangs ermittelten photophysikalischen Parameter aus
dem Ensembleexperiment erlauben die Berechnung des Energietransfers nach Fo¨r-
ster und ermo¨glichen den Vergleich mit den im Einzelmoleku¨lexperiment gewonne-
nen Erkenntnissen. Wa¨hrend die Fo¨rsterrechnung fu¨r den Energietransfer auf die
Chromophore einen festen Wert vorgibt, findet man in den Ergebnissen der Einzel-
moleku¨luntersuchungen eine breite Verteilung an mo¨glichen Energietransferparame-
tern.
Um diese Verteilung zu verstehen, wurden mit Monte Carlo Simulationen die Ur-
sachen fu¨r die Abweichungen zum statischen, nach Fo¨rster berechneten Energie-
transfer ausgemacht. Die in die Fo¨rsterrechnung eingehenden Parameter sind alle
aus den Ensembleeigenschaften des Monomers gewonnen und fu¨hren damit zu ei-
nem Mittelwertverhalten. Die aus Einzelmoleku¨lexperimenten typischen Verteilun-
gen um diesen Mittelwert ko¨nnen damit jedoch nicht widergespiegelt werden. Die zur
Berechnung eingehenden Parameter, wie die individuellen Moleku¨lgeometrien, die
Fluoreszenzlebenszeiten oder umgebungsbedingte Brechungsindexvariationen konn-
ten jedoch als Ursache fu¨r dieses Verhalten ausgeschlossen werden. Erst A¨nderungen
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in den individuellen Spektren der Chromophore in einem Monomer oder individuelle
Fluoreszenzquantenausbeute fu¨hren zu deckungsgleichen Ergebnissen zwischen den
Einzelmoleku¨lexperimenten und der Fo¨rsterrechnung wie sie aus Ensemblemessung-
en durchgefu¨hrt wird.
Im Unterschied zu anderen Biliproteinen hat die Natur im PEC ein weiteres Isomer
der Phycobiline, den PVB-Chromophor, eingesetzt. Dieser besitzt im Vergleich zu
den anderen Bilinfarbstoffen eine ungewo¨hnliche Photochemie, die sich direkt auf
den Energietransfer auswirkt. Die Photochemie war aus Ensemblemessungen be-
reits gut charakterisiert. In einem Einzelmoleku¨lexperiment, konnte das nicht fluo-
reszierende E-Isomer als einer der kurzlebigen Dunkelzusta¨nde ausgemacht werden.
Weitere Untersuchungen fanden zum Photobleichverhalten der Chromophore im mo-
nomeren PEC statt. In Experimenten, in denen das Fluoreszenzlicht eines einzelnen
Monomers spektral getrennt auf zwei Detektoren aufgezeichnet wurde, konnte das
individuelle Photobleichen einer der beiden Untereinheiten verdeutlicht werden. Bei
diesen Experimenten zeigt sich erneut der labile Charakter des PVB-Chromophors.
Bei der Mehrzahl der untersuchten Moleku¨le konnte das Ausbleiben des Fluoreszenz-
signals dem Photobleichen des PVB-Chromophors zugeordnet werden. Erga¨nzend
zu diesen Ergebnissen wurde der Grund fu¨r das Photobleichen na¨her beleuchtet. Es
wurden Untersuchungen angestellt, die den Einfluss von Sauerstoff auf die Photo-
stabilita¨t in Biliproteinen, sowohl bei Raum- als auch bei Tieftemperatur, quantifi-
zieren. Es zeigt sich dabei, dass bei Abwesenheit von Sauerstoff ca. 3-5 mal la¨nger
Fluoreszenzphotonen erhalten werden ko¨nnen.
Wesentliche Teile dieser Arbeit wurden in internationalen Zeitschriften vero¨ffentlicht
oder sind zur Publikation eingereicht. Ebenso wurden die Ergebnisse auf nationalen
und internationalen Tagungen der O¨ffentlichkeit vorgestellt. Eine detaillierte U¨ber-
sicht daru¨ber findet sich im Anschluss an das Literaturverzeichnis im Abschnitt
”Vero¨ffentlichungen und Tagungsbeitra¨ge”.
Anhang A
Tabellen
Anregungs-
wellenla¨nge λ
φ(λ) [%] φ¯ [%]
504 nm 12
526 nm 13
545 nm 14
547 nm 16
α-Untereinheit
557 nm 19 17
564 nm 18
572 nm 16
587 nm 14
520 nm 21
521 nm 24
557 nm 25
559 nm 25
575 nm 27 27
β-Untereinheit
584 nm 24
598 nm 37
615 nm 24
624 nm 20
630 nm 16
Tabelle A.1: Tabellarische U¨bersicht der ermittelten Quantenausbeuten. Durch Mittelwertbildung
wurde eine von der Anregungswellenla¨nge unabha¨ngige Fluoreszenzquatenausbeute φ¯ gebildet.
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A1 x1 b1 A2 x2 b2
Absorption
α-84 50729 17539 486 89335 18376 1185
β-84 71896 16430 536 47499 17346 1217
β-155 71896 16873 536 47499 17788 1217
Emission
α-84 2, 88 ∗ 10−4 16345 1107 4, 62 ∗ 10−4 17125 532
β-84 4, 21 ∗ 10−4 15792 536 2, 78 ∗ 10−4 14877 1217
β-155 4, 21 ∗ 10−4 16234 536 2, 78 ∗ 10−4 15391 1217
Tabelle A.2: Fitparamter zur Beschreibung der individuellen Chromophorspektren. Die Absorp-
tionsbanden sind im Maximum auf den Extinktionskoeffizienten, die Fluoreszenzspektren auf die
Fla¨che normiert.
Donor
Akzeptor
α-84 β-84 β-155
α-84 - 1, 87 ∗ 10−14 6, 06 ∗ 10−14
β-84 7, 52 ∗ 10−13 - 5, 84 ∗ 10−13
β-155 7, 05 ∗ 10−13 1, 05 ∗ 10−13 -
Tabelle A.3: U¨berlappintegrale der Chromophore.
Anhang B
Programme
B.1 Photonenstatistik
C-Programm zur Berechung der Verteilungsfunktion der Fluoreszenzza¨hlrate eines
einzelnen Moleku¨ls nach Abschnitt 2.1.6 mit folgenden Parametern:
• Integrationszeit T = 10 ms
• Dunkelzustandspopulation kon = 0.01 / Integrationszeit
• Dunklezustandsdepopulation koff =1 / Integrationszeit
• 1 Ereignis Untergrund / 1 ms
• 5 Ereignisse Fluoreszenzsignal / 1 ms
Das Programm beno¨tigt zum U¨bersetzen die GNU Scientific Library [66].
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <gsl/gsl_sf.h>
#include <gsl/gsl_monte.h>
#include <gsl/gsl_monte_plain.h>
double time = 10; //Integrationszeit
double k_on = 0.01; //Dunkelzustandspopulation
double k_off = 1; //Dunkelzustandsdepopulation
double I_b= 1.0; //Untergrundsignal / [ms]
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double I_m= 5.0; //Fluoreszenzsignal / [ms]
double unintP (double[], size_t,void*);
/*
Struktur zur Parameteruebergabe an
die integrierbare Funktion unintP
*/
struct iparam {int i;double fac;};
struct iparam params = {0,0};
main (void) {
int i,counter;
double erg,fac;
double xl[1] = {0};
double xu[1] = {1};
double p_on,p_off,x,y;
double res, err;
//GSL spezifische Initialisierung
size_t calls = 2*1000000;
gsl_rng *r;
const gsl_rng_type *T;
gsl_monte_function F={&unintP,1,&params};
gsl_monte_plain_state *gsl_space;
gsl_rng_env_setup ();
T = gsl_rng_default;
r = gsl_rng_alloc (T);
gsl_space=gsl_monte_plain_alloc(1);
/*
Ab hier erfolgt die Berechnung der Wahr-
scheinlichkeiten fuer bist zu
120 Zaehlereignisse / Integrationzeit
*/
for (i = 1;i<=120;i++){
params.i = i;
fac = 1;
for (counter=1;counter<=params.i;counter++){
fac = fac*counter;
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}
params.fac = fac;
// Integration der Besselfunktion unintP (s.u.)
gsl_monte_plain_init(gsl_space);
gsl_monte_plain_integrate
(&F,xl,xu,1,calls,r,gsl_space,&erg,&err);
/*
restliche Terme der Verteilungsfunktion
aufsummieren (vgl. Abschnitt 2.1.6)
*/
erg = erg +
exp(-k_off*time)*(k_on/(k_on+k_off))*
exp(-I_b*time)*pow(I_b*time,i)/fac+
exp(-k_on*time)*(k_off/(k_on+k_off))*
exp(-(I_b+I_m)*time)*pow((I_b+I_m)*
time,i)/fac;
/*
Ausgabe der Wahrscheinlichkeit erg, i Zaehl-
ereigniss, waehrend der Integrationszeit time,
detektieren zu koennen.
*/
printf ("%d\t% .15f\n",i, erg);
}
gsl_monte_plain_free(gsl_space);
}
//Definition des Integrals
double unintP (double *array,size_t dim ,void *p) {
int i;
double x,prop,fac;
double y,p_on,p_off;
x = array[0];
i = params.i;
fac = params.fac;
y = 2*time*sqrt(k_on*k_off*x*(1-x));
p_on = k_on*time*(gsl_sf_bessel_I0(y)+gsl_sf_bessel_I1(y)*
sqrt((k_off*x)/(k_on*(1-x)))) *
exp(-(k_on*x+k_off*(1-x))*time);
126
p_off = k_off*time*(gsl_sf_bessel_I0(y)+gsl_sf_bessel_I1(y)*
sqrt((k_on*(1-x))/(k_off*x))) *
exp(-(k_on*x+k_off*(1-x))*time);
prop = k_off/(k_on+k_off)*p_on + k_on/(k_on+k_off)*p_off;
return exp(-(I_b+x*I_m)*time)*pow((I_b+x*I_m)*time,i)/fac*
prop;
}
B.2 Programm zur Berrechnung des Energie-
transferkoeffizienten γ
Programm zur Berechnung der Energietransferkoeffizienten γ eines Monomers bei
gegebener Orientierung des PVB-Chromophors durch seine beiden Polarkoordinaten
φ und θ.
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
double xachse[3]={1,0,0};
double yachse[3]={0,1,0};
double zachse[3]={0,0,1};
double einheitsmatrix[3][3]={1,0,0,
0,1,0,
0,0,1};
double dymatrix[3][3]={0,0,0,
0,0,0,
0,0,0};
double dzmatrix[3][3]={0,0,0,
0,0,0,
0,0,0};
double d0matrix[3][3]= {0,0,0,
0,0,0,
0,0,0};
double dmatrix[3][3]= {0,0,0,
0,0,0,
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0,0,0};
double alpha84[3]={-0.25,-0.96,0.14};
double beta84[3]={0.31,0.81,-0.50};
double beta155[3]={-0.27,0.47,-0.84};
double laenge (double[]);
void normierung (double[],double[]);
double skalarprodukt (double[],double[]);
void kreuzprodukt (double[],double[],double[]);
void drehungumxachse (double,double[][]);
void drehungumyachse (double,double[][]);
void drehungumzachse (double,double[][]);
void matrixmultiplikation (double[][],double[][],double[][]);
void matrixtransposition (double[][],double[][]);
void quadrat (double[][],double[][]);
void normalise_chromophors (double[][]);
void fixchromos_zx (double[][],double[][]);
double eff_calc (void);
int main (int argc, char *argv[])
{
double psi;
int psiloop;
double eff;
double eff_end;
if (argc !=2)
{
printf ("Usage: eff filename \n");
exit (3);
}
if ( (fd = fopen(argv[1],"r")) == NULL)
{
printf("error opening file\n");
exit(3);
}
normalise_chromophors(org_chromos);
fixchromos_zx(org_chromos,z_chromos);
while ((fscanf(fd,"%f%f%f",&phi0,&r,&theta0)) != EOF)
128
{
eff_end=10;
drehungumyachse(theta0,dymatrix);
drehungumzachse(phi0,dzmatrix);
matrixmultiplikation(dzmatrix,dymatrix,d0matrix);
for (psiloop=0;psiloop<winkelsteps+1;psiloop++)
{
psi=(2*M_PI/(winkelsteps))*psiloop-M_PI;
drehungumzachse(psi,dzmatrix);
matrixmultiplikation
(d0matrix,dzmatrix,dmatrix);
matrixmultiplikation
(dmatrix,z_chromos,psichromos);
quadrat(psichromos,quadchromos);
eff = eff_calc();
if ((eff >=0) && (eff <=1))
{
if (eff_end > eff) eff_end = eff;
}
}
printf("%f\n",eff_end);
}
fclose(fd);
return 0;
}
double eff_calc(){
double x1h2,x2h2,y1h2,y2h2,z1h2,z2h2;
double k1 = 0.3207727610;
double k2 = 0.005623609689;
double k3 = 0.09703495034;
double x1,x2,y1,y2;
x1h2 = quadchromos[0][1];
y1h2 = quadchromos[1][1];
z1h2 = quadchromos[2][1];
x2h2 = quadchromos[0][2];
y2h2 = quadchromos[1][2];
z2h2 = quadchromos[2][2];
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x1 = k1*x1h2+k2*y1h2+k3*z1h2;
x2 = k1*x2h2+k2*y2h2+k3*z2h2;
y1 = k2*x1h2+k1*y1h2+k3*z1h2;
y2 = k2*x2h2+k1*y2h2+k3*z2h2;
return ((r*x1-y1)/(r*x1-r*x2-y1+y2));
}
/*
Funktionen zum Rechnen mit Matrizen
und Vektoren. Diese wurden von Th. Hellerer zusammengetragen.
*/
double laenge(double x[3])
{
return sqrt(pow(x[0],2)+pow(x[1],2)+pow(x[2],2));
}
void normierung (double vektor[3],double norm[3])
{
norm[0]=vektor[0]/laenge(vektor);
norm[1]=vektor[1]/laenge(vektor);
norm[2]=vektor[2]/laenge(vektor);
}
void drehungumxachse(double phi,double x[3][3])
{
x[0][0]=1; x[0][1]=0; x[0][2]=0;
x[1][0]=0; x[1][1]=cos(phi); x[1][2]=sin(phi);
x[2][0]=0; x[2][1]=-sin(phi); x[2][2]=cos(phi);
}
void drehungumyachse(double phi,double x[3][3])
{
x[0][0]=cos(phi); x[0][1]=0; x[0][2]=-sin(phi);
x[1][0]=0; x[1][1]=1; x[1][2]=0;
x[2][0]=sin(phi); x[2][1]=0; x[2][2]=cos(phi);
}
void drehungumzachse(double phi,double x[3][3])
{
x[0][0]=cos(phi); x[0][1]=sin(phi); x[0][2]=0;
x[1][0]=-sin(phi); x[1][1]=cos(phi); x[1][2]=0;
x[2][0]=0; x[2][1]=0; x[2][2]=1;
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}
double skalarprodukt(double vektor1[3],double vektor2[3])
{
double x=0;
int i;
for (i=0;i<3;i++) x+=vektor1[i]*vektor2[i];
return x;
}
void kreuzprodukt(double vektor1[3],double vektor2[3],double x [3])
{
int i;
for (i=0;i<3;i++) x[i]=vektor1[(i+1)%3]*vektor2[(i+2)%3]-
vektor1[(i+2)%3]*vektor2[(i+1)%3];
}
void matrixmultiplikation(double matrix1[3][3],
double matrix2[3][3], double x[3][3])
{
int i,j,k;
x[0][0]=0; x[0][1]=0; x[0][2]=0;
x[1][0]=0; x[1][1]=0; x[1][2]=0;
x[2][0]=0; x[2][1]=0; x[2][2]=0;
for (i=0;i<3;i++)
{
for (j=0;j<3;j++)
{
for (k=0;k<3;k++) x[i][j]+= matrix1[i][k]*
matrix2[k][j];
}
}
}
void matrixtransposition(double matrix[3][3],double x[3][3])
{
int i,j;
for (i=0;i<3;i++)
{
for (j=0;j<3;j++)x[i][j]=matrix [j][i];
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}
}
void quadrat(double einfach[3][3],double quadrat[3][3])
{
int i,j;
for (i=0;i<3;i++)
{
for (j=0;j<3;j++) quadrat[i][j]=
einfach[i][j]*einfach[i][j];
}
}
B.3 Berechnung der Energietransferraten
Maple c©-Arbeitsblatt zur Berechung der Energietransferraten in monomerem PEC:
with (linalg):
#Definition des Orientierungsparameters kappa
kappa := 3*cphid*cphia-cphida;
# Winkel zwischen 2 Vektoren cos (phi) =....
ciangle := proc(a,b) multiply(a,b)/(sqrt(multiply(a,a))*
sqrt(multiply(b,b))) end;
#Definition der Richtungsvektoren
mya84 := vector (3,[-0.25,-0.96,0.14]):
myb84 := vector (3,[0.31,0.81,-0.50]):
myb155 := vector (3,[-0.27,0.47,-0.84]):
#.... und ihrer Laengen
a84 := vector (3,[29.70,113.85,-1.07]):
b84 := vector (3,[7.67,71.68,2.18]):
b155 := vector (3,[41.23,68.95,-5.86]):
#Es werden im Folgenden die Orientierungsparamter zwischen den
#einzelnen Chromophoren und deren Abstaende zueinander ermittelt.
#alpha84 in den Ursprung
cphid := ciangle(b84-a84,mya84);
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cphia := ciangle(b84-a84,myb84);
cphida := ciangle(mya84,myb84);
k_a84_b84 := kappa^2;
r_a84_b84 := evalf(sqrt(multiply((b84-a84),(b84-a84))))*10^(-10);
cphid := ciangle(a84-b155,mya84);
cphia := ciangle(a84-b155,myb155);
cphida := ciangle(mya84,myb155);
k_a84_b155 := kappa^2;
r_a84_b155 := evalf(sqrt(multiply((b155-a84),(b155-a84))))*10^(-10);
#beta-84 in den Ursprung
cphid := ciangle(b155-b84,myb84);
cphia := ciangle(b155-b84,myb155);
cphida := ciangle(myb84,myb155);
k_b84_b155 := kappa^2;
r_b84_b155 := evalf(sqrt(multiply((b155-b84),(b155-b84))))*10^(-10);
#Parameterdefinition zur Beschreibung der Spektren durch die Summe
#zweier Gaussfunktionen. abs... bezeichnet dabei die Absorptions-
#spektren, fluor... die Fluoreszenzspektren. amp ist die Amplitude,
#mid die spektrale Lage und w die Breite
absalpha84amp1:=0.139254:
absalpha84mid1 := 17538.9:
absalpha84w1 := 486.103:
absalpha84amp2:= 0.245227:
absalpha84mid2 := 18375.8:
absalpha84w2 := 1185.44:
absbeta84amp1:= 61242.4:
absbeta84mid1 := 16430.4:
absbeta84w1 := 535.77:
absbeta84amp2:= 40460.4:
absbeta84mid2 := evalf(16430.4+915.2):
absbeta84w2 := 1216.83:
absbeta155amp1:=61242.4:
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absbeta155mid1 := 16872.5:
absbeta155w1 := 535.77:
absbeta155amp2:= 40460.4:
absbeta155mid2 := evalf(16872.5+915.2):
absbeta155w2 := 1216.83:
fluoralpha84amp1:=9969.07:
fluoralpha84mid1 := 16345.2:
fluoralpha84w1 := 1107.4:
fluoralpha84amp2:= 16005.1:
fluoralpha84mid2 := 17125.1:
fluoralpha84w2 := 532.324:
fluorbeta84amp1:= 61242.4:
fluorbeta84mid1 := evalf(16430.4-638.2):
fluorbeta84w1 := 535.77:
fluorbeta84amp2:= 40460.4:
fluorbeta84mid2 := evalf(16430.4-915.2-638.2):
fluorbeta84w2 := 1216.83:
fluorbeta155amp1:=61242.4:
fluorbeta155mid1 := evalf(16872.5-638.2):
fluorbeta155w1 := 535.77:
fluorbeta155amp2:= 40460.4:
fluorbeta155mid2 := evalf(16872.5-915.2-638.2):
fluorbeta155w2 := 1216.83:
#Definition der Spektren als Summe zweier Gaussfunktionen
absalpha84 := absalpha84amp1*exp(-(x-absalpha84mid1)^2/
absalpha84w1^2)+absalpha84amp2*
exp(-(x-absalpha84mid2)^2/absalpha84w2^2);
absbeta84 := absbeta84amp1*exp(-(x-absbeta84mid1)^2/
absbeta84w1^2)+absbeta84amp2*
exp(-(x-absbeta84mid2)^2/absbeta84w2^2);
absbeta155 := absbeta155amp1*exp(-(x-absbeta155mid1)^2/
absbeta155w1^2)+absbeta155amp2*
exp(-(x-absbeta155mid2)^2/absbeta155w2^2);
fluoralpha84 := fluoralpha84amp1*exp(-(x-fluoralpha84mid1)^2/
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fluoralpha84w1^2)+fluoralpha84amp2*
exp(-(x-fluoralpha84mid2)^2/fluoralpha84w2^2);
fluorbeta84 := fluorbeta84amp1*exp(-(x-fluorbeta84mid1)^2/
fluorbeta84w1^2)+fluorbeta84amp2*
exp(-(x-fluorbeta84mid2)^2/fluorbeta84w2^2);
fluorbeta155 := fluorbeta155amp1*exp(-(x-fluorbeta155mid1)^2/
fluorbeta155w1^2)+fluorbeta155amp2*
exp(-(x-fluorbeta155mid2)^2/fluorbeta155w2^2);
#Normierung der Fluoreszenzspektren auf die Flaeche 1
nfluoralpha84 := 1/(int(fluoralpha84,x=0..infinity))*fluoralpha84;
nfluorbeta84 := 1/(int(fluorbeta84,x=0..infinity))*fluorbeta84;
nfluorbeta155 := 1/(int(fluorbeta155,x=0..infinity))*fluorbeta155;
#Die Maxima der Absorptionsspektren werden ueber
#Differenzierung der Funktionen ermittelt.
x := fsolve(0=diff (absalpha84,x)):
printf ("alpha84-Absmax: %f",1/x*10^7);
alpha84absmax := absalpha84;
unassign(’x’);
x:=fsolve(0=diff (absbeta84,x));
printf ("beta84-Absmax: %f",1/x*10^7);
beta84absmax := absbeta84;
unassign(’x’);
x:=fsolve(0=diff (absbeta155,x));
printf ("beta155-Absmax: %f",1/x*10^7);
beta155absmax := absbeta155;
unassign(’x’);
#Die Absorptionsspektren werden im Maximum
#auf ihren Extinktionskoeffizienten skaliert.
epsilona := 1.1*10^5/alpha84absmax;
epsilonb84 := 1.0*10^5/beta84absmax;
epsilonb155 := 1.0*10^5/beta155absmax;
nabsalpha84 := epsilona*absalpha84;
nabsbeta84 := epsilonb84*absbeta84;
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nabsbeta155 := epsilonb155*absbeta155;
#Ueberlappintegrale J berechnen
over_a84_b84 := evalf(int((nfluoralpha84*nabsbeta84/x^4),
x=12000..30000));
over_b84_a84 := evalf(int((nfluorbeta84*nabsalpha84/x^4),
x=12000..30000));
over_a84_b155 := evalf(int((nfluoralpha84*nabsbeta155/x^4),
x=12000..30000));
over_b155_a84 := evalf(int((nfluorbeta155*nabsalpha84/x^4),
x=12000..30000));
over_b84_b155 := evalf(Int((nfluorbeta84*nabsbeta155/x^4),
x=12000..30000));
over_b155_b84 := evalf(Int((simplify(nfluorbeta155*nabsbeta84)/x^4),
x=12000..30000));
#Definition von Parametern fuer den Foersterenergietransfer
#NA = Avogadrokonstante
#rx = Abstand zwischen den Chromophore
#taux = Fluoreszenzlebenszeit
#nd = Brechungsindex
#qa = Fluoreszenzquantenausbeute
NA := 6.022*10^23;
#r in cm !!!
r1:= r_a84_b84*100;
r2:= r_a84_b155*100;
r3:= r_b84_b155*100;
tau1 := 0.8*10^(-9);
tau2 := 1.2*10^(-9);
tau3 := 1.2*10^(-9);
nd := 1.34;
qa1 := 0.17;
qa2 := 0.27;
qa3 := 0.27;
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#Berechnung der Energietransferraten nach dem
#Foerstermechanismus
ka84b84 := evalf((9000*(ln (10))*k_a84_b84*qa1)/
(128*Pi^5*nd^4*NA*r1^6*tau1)*over_a84_b84)/10^9;
kb84a84 := evalf((9000*(ln (10))*k_a84_b84*qa2)/
(128*Pi^5*nd^4*NA*r1^6*tau2)*over_b84_a84)/10^9;
ka84b155 := evalf((9000*(ln (10))*k_a84_b155*qa1)/
(128*Pi^5*nd^4*NA*r2^6*tau1)*over_a84_b155)/10^9;
kb155a84 := evalf((9000*(ln (10))*k_a84_b155*qa3)/
(128*Pi^5*nd^4*NA*r2^6*tau3)*over_b155_a84)/10^9;
kb84b155 := evalf((9000*(ln (10))*k_b84_b155*qa2)/
(128*Pi^5*nd^4*NA*r3^6*tau2)*over_b84_b155)/10^9;
kb155b84 := evalf((9000*(ln (10))*k_b84_b155*qa3)/
(128*Pi^5*nd^4*NA*r3^6*tau3)*over_b155_b84)/10^9;
#Ratensystems fuer den Fall der stationaeren Loesung
erg := solve ({-(k12+k13)*A+k21*B+k31*C=0,
k12*A-(k21+k23)*B+k32*C=0,
k13*A+k23*B-(k32+k31)*C=0,
A +B +C = 1},
{A,B,C});
k12 := ka84b84; k21 := kb84a84;
k13 := ka84b155; k31 :=kb155a84;
k23 := kb84b155; k32 :=kb155b84;
subs(erg,A);
subs(erg,B);
subs(erg,C);
B.4 Monte Carlo Simulation
Beispiel fu¨r ein Fortran-Programm zur Simulation der Energieverteilung in einem
Monomer nach Anregung auf dem PVB-Chromophor.
Das Programm setzt auf den Mersenne Twister Zufallszahlengenerator auf. Er kann
u¨ber http://www.math.keio.ac.jp/˜matumoto/emt.html bezogen werden. Auf die-
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ser Homepage sind ebenfalls die Modifikationen beschrieben, um Zufallszahlen im
Intervall [0, 1[ zu erhalten.
PROGRAM RATEN
IMPLICIT REAL*8 (A-Z)
INTEGER a,b,c,iostatus
C Ueber F1 - F6 kann eine Gewichtung der Energietransferraten
C erfolgen. Sie werden benoetigt um den Einfluss von Aenderungen
C in den photophysikalischen Parametern auf die Energietransfer-
C raten zu simulieren.
F1=1
F2=1
F3=1
F4=1
F5=1
F6=1
5 CONTINUE
C Energietransferraten, wie sie sich aus der Foersterrechnung ergeben
C Chromophor A: alpha84, Chromophor B: beta84, Chromophor C: beta155
KAB=10.45*F1
KBA=0.28*F2
KAC=1.44*F3
KCA=0.13*F4
KBC=2.56*F5
KCB=14.20*F6
C inverser Fluoreszenzlebenszeit der individuellen Chromophore
KFA=1/0.8
KFB=1/1.2
KFC=1/1.2
C Zaehler der Relaxationsereignisse
a=0
b=0
c=0
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C Seed des Zufallszahlengenerators setzen
call sgrnd (23305)
C ---- Anregung auf Chromophor alpha-84 ----
10 CONTINUE
X = grnd ()
KATOT=KAB+KAC+KFA
X=X*KATOT
IF (X.LT.KAB) THEN
GOTO 20
ELSEIF (X.LT.(KAB+KAC)) THEN
GOTO 30
ELSE
a=a+1
GOTO 40
ENDIF
GOTO 50
C ---- Anregung auf Chromophor beta-84 ----
20 CONTINUE
X = grnd()
KBTOT=KBA+KBC+KFB
X=X*KBTOT
IF (X.LT.KBA) THEN
GOTO 10
ELSEIF (X.LT.(KBA+KBC)) THEN
GOTO 30
ELSE
b=b+1
GOTO 40
ENDIF
GOTO 50
C ---- Anregung auf Chromophor beta-155 ----
30 CONTINUE
X = grnd()
KCTOT=KCA+KCB+KFC
X=X*KCTOT
IF (X.LT.KCA) THEN
139
GOTO 10
ELSEIF (X.LT.(KCA+KCB)) THEN
GOTO 20
ELSE
c=c+1
GOTO 40
ENDIF
GOTO 50
C ---- error ----
50 CONTINUE
STOP ’BLOEDSINN’
C ---- Neue Runde, falls Relaxation erfolgte mit evtl.
C wahrer Abbruchbedingung ----
40 CONTINUE
IF((a+b+c).LT.1000000) GOTO 10
aerg = REAL(a) /(REAL (a+b+c)) *100
berg = REAL(b) /(REAL (b+c)) *100
cerg = REAL(c) /( REAL(b+c)) *100
WRITE(*,*)berg,cerg
a=0
b=0
c=0
END
Anhang C
Abbildungen
Abbildung C.1: Schaltplan des von B. Menegozzi nach eigener Vorgabe entwickelten Ram-
pengenerators.
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